
39

2. Fragestellung 

Ziel dieser Studie ist es, bikondyläre Schlittenendoprothesen mit festem und Rotations-

plateau hinsichtlich ihrer frühfunktionellen Ergebnisse zu vergleichen und  herauszu-

finden, ob Unterschiede zwischen den klinischen Resultaten beider Prothesenmodelle 

vorliegen.




