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Zusammenfassung 

2022 Freier Zugang: Publiziert unter einer „Creative Commons Attribution 4.0“ 

internationalen Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Teile der vorliegenden Arbeit wurden veröffentlicht in:  

Preuß D, Garcia G, Laule M, Dewey M, Rief M. Myocardial CT perfusion imaging for the 

detection of obstructive coronary artery disease: multisegment reconstruction does not 

improve diagnostic performance. European radiology experimental. 2022;6(1):5. 

 

Hintergrund:  
Die Multisegment-Rekonstruktion (MSR) wird angewendet, um Bewegungsartefakte der 

Computertomographie (CT) zu reduzieren. Jedoch ist die diagnostische Genauigkeit der 

MSR in der CT-Myokardperfusion (CTP) unbekannt. Ziel dieser Arbeit war, zu 

analysieren, ob die diagnostische Genauigkeit der CTP durch die Nutzung der MSR 

anstatt der Halbscan-Rekonstruktion (HSR) in der Diagnostik der obstruktiven koronaren 

Herzerkrankung (KHK) erhöht werden kann. 

Methoden: 
Von April 2009 bis November 2011 wurden insgesamt 134 Patient*innen (Medianalter 

65,7 Jahre, Interquartilsabstand 55,9-70,2; 73% Männer) mit Verdacht auf oder 

bekannter KHK prospektiv mittels statischer CTP vor der invasiven Koronarangiographie 

untersucht. Aufgrund einer hohen Herzfrequenz erhielten 93 Patient*innen eine 

Multisegment-Akquisition. In diesen Patient*innen wurden sowohl die MSR als auch die 

HSR retrospektiv rekonstruiert und auf Perfusionsdefekte untersucht. Die Subgruppen 

bestanden aus Patient*innen mit bekannter (n = 68) und Verdacht auf KHK (n = 25) sowie 

hoher (n = 30) und niedriger Herzfrequenz (n = 63). Als Referenzstandard diente eine  

≥ 50% Stenose in der versorgenden Koronararterie, welche mittels quantitativer invasiver 

Koronarangiographie diagnostiziert wurde. Die Fläche unter der ROC-Kurve (engl.: area 

under the curve, AUC) wurde mit der Methode von DeLong verglichen.  

Ergebnisse: 
Auf der Patient*innenebene war in allen Patient*innen die AUC der MSR kleiner als jene 

der HSR (MSR: 0,65 [95% Konfidenzintervall 0,53, 0,78]; HSR: (0,79 [0,69, 0,88];  

p = 0,011). In den Subgruppen war die AUC beider Rekonstruktionen in Patient*innen mit 

bekannter (MSR: 0,62 [0,45, 0,79]; HSR: 0,72 [0,57, 0,86]; p = 0,157) und Verdacht auf 

KHK (MSR: 0,80 [0,63, 0,97]; HSR: 0,89 [0,77, 1,00]; p = 0,243) gleich. In Patient*innen 
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mit hoher Herzfrequenz war die AUC von MSR und HSR gleich (MSR: 0,46 [0,19, 0,73]; 

HSR: 0,55 [0,33, 0,77]; p = 0,389), wohingegen in Patient*innen mit niedriger 

Herzfrequenz die AUC der MSR kleiner war als jene der HSR (MSR: 0,70 [0,57, 0,83]; 

HSR: 0,87 [0,78, 0,95]; p = 0,007). Die Median-Stress-Strahlendosis war ca. 45% höher, 

wenn die MSR anstatt der HSR genutzt wurde (MSR: 6,67 mSv; HSR: 3,64 mSv;  

p < 0,001). 

Schlussfolgerungen: 
Die diagnostische Genauigkeit der CTP kann durch die Nutzung der MSR anstatt der 

HSR in der Diagnostik der obstruktiven KHK nicht erhöht werden. Aufgrund der 

niedrigeren Strahlendosis scheint eine Einzelsegment-Akquisition mit HSR die 

geeignetste Methode in der statischen CTP.  
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Abstract  

2022 Open Access: Published under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.	 

Parts of this work were published in:  

Preuß D, Garcia G, Laule M, Dewey M, Rief M. Myocardial CT perfusion imaging for the 

detection of obstructive coronary artery disease: multisegment reconstruction does not 

improve diagnostic performance. European radiology experimental. 2022;6(1):5. 

 
Background: 
Multisegment reconstruction (MSR) is applied to lower motion artefacts of computed 

tomography (CT). However, the diagnostic performance of MSR in myocardial CT 

perfusion (CTP) imaging is unknown. The objective of this work was to analyse whether 

diagnostic performance of myocardial CTP can be increased by using MSR instead of 

halfscan reconstruction (HSR) for diagnosing obstructive coronary artery disease (CAD).  

Methods: 
From April 2009 to November 2011, a total of 134 patients (median age, 65.7 years; 

interquartile range, 55.9-70.2; 73% men) with known or suspected CAD prospectively 

received static CTP before invasive coronary angiography. Ninety-three patients had 

multisegment acquisition due to high heart rates. In these patients, both MSR and HSR 

were retrospectively performed and interpreted for perfusion defects. Subgroups 

consisted of patients with known (n = 68) or suspected CAD (n = 25) and high (n = 30) or 

low heart rate (n = 63), respectively. Detection of ≥ 50% diameter stenosis in the supplying 

artery on quantitative invasive coronary angiography served as reference standard. The 

area under the curve (AUC) was compared using DeLong´s method. 

Results: 
In all patients, AUC of MSR was lower than that of HSR in per-patient analysis (MSR: 

0.65 [95% confidence interval 0.53, 0.78]; HSR: (0.79 [0.69, 0.88]; p = 0.011). 

Considering subgroups, AUC of both reconstruction methods were similar in patients with 

known (MSR: 0.62 [0.45, 0.79]; HSR: 0.72 [0.57, 0.86]; p = 0.157) and suspected CAD 

(MSR: 0.80 [0.63, 0.97]; HSR: 0.89 [0.77, 1.00]; p = 0.243), respectively. In patients with 

high heart rates, AUC of MSR and HSR were similar (MSR: 0.46 [0.19, 0.73]; HSR: 0.55 

[0.33, 0.77]; p = 0.389), whereas AUC of MSR was lower than that of HSR in patients 
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with low heart rate (MSR: 0.70 [0.57, 0.83]; HSR: 0.87 [0.78, 0.95]; p = 0.007). Median 

stress radiation dose increased by approximately 45% when using MSR instead of HSR 

(MSR: 6.67 mSv; HSR: 3.64 mSv; p < 0.001). 

Conclusion: 
Diagnostic performance of myocardial CTP cannot be increased by using MSR instead 

of HSR for diagnosing obstructive CAD. Considering the lower radiation dose, a single-

segment acquisition protocol with HSR appears to be most adequate for static CTP. 
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1. Einleitung 

2022 Freier Zugang: Publiziert unter einer „Creative Commons Attribution 4.0“ 

internationalen Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Teile der vorliegenden Arbeit wurden veröffentlicht in:  

Preuß D, Garcia G, Laule M, Dewey M, Rief M. Myocardial CT perfusion imaging for the 

detection of obstructive coronary artery disease: multisegment reconstruction does not 

improve diagnostic performance. European radiology experimental. 2022;6(1):5. 

 

1.1 Bedeutung von ischämischen Herzerkrankungen 

Laut der neusten Gesundheitsberichterstattung des Bundes ist die chronische koronare 

Herzerkrankung (KHK) zusammen mit dem akuten Myokardinfarkt führend in der 

deutschen Todesursachenstatistik: Für ca. 13,3% (n = 61 633) der Sterbefälle bei Frauen 

und 15,6% (n = 67 175) bei Männern waren im Jahr 2013 ischämische Herzerkrankungen 

ursächlich. Davon waren 38,8% der Todesfälle bei Frauen (n = 23 916) und 45,6% der 

Todesfälle bei Männern (n = 30 622) auf einen akuten Myokardinfarkt zurückzuführen (1). 

Die Lebenszeitprävalenz der KHK wurde in Deutschland im Jahr 2013 auf ca. 7% bei 

Frauen und ca. 10% bei Männern geschätzt, wobei die Gruppe der kardiovaskulären 

Erkrankungen im Jahr 2008 mit 37 Milliarden Euro die höchsten direkten Kosten aller 

Krankheitsgruppen verursachte (1). Im Gegensatz dazu sank die Inzidenz von 

Myokardinfarkten von 112/100 000 Frauen und 357/100 000 Männer im Jahr 1985 auf 

79/100 000 Frauen und 253/100 000 Männer im Jahr 2012. Ebenfalls waren die 

stationären Behandlungsfälle der KHK vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2013 um 27,5% 

rückläufig, was auf Verbesserungen in Prävention, ambulanter Diagnostik und Therapie 

zurückgeführt wird (1). 
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1.2 Stellenwert der Computertomographie in der Diagnostik der obstruktiven 
koronaren Herzerkrankung 

1.2.1 Anatomisches Verfahren: Computertomographie-Koronarangiographie 

In Patient*innen mit stabiler Angina pectoris und Verdacht auf Erstmanifestation oder 

Progress einer KHK wird eine nicht-invasive Diagnostik empfohlen, bevor im Falle eines 

positiven Tests direkt eine konservative Therapie (Modifikation des Lebensstils, Medika-

mente) eingeleitet bzw. optimiert wird. Erst wenn anschließend keine Verbesserung der 

Lebensqualität der Patient*innen eintritt (symptomatische Indikation; Ziel: Therapie der 

Symptome durch Stenose-Dilation/Stent-Implantation) oder eine Verlängerung des  

Lebens durch eine Bypass-Operation angestrebt wird (prognostische Indikation; Ziel:  

Diagnostik vor Bypass-Operation), ist eine invasive Koronarangiographie (engl.: invasive 

coronary angiography, ICA) indiziert (2). Obwohl sie mit seltenen (<2%), jedoch potentiell 

schwerwiegenden Komplikationen (Herzinfarkt, Schlagfall, Tod) einhergeht (3), ist die 

ICA der diagnostische Standard zur anatomischen Einschätzung des Schweregrades der 

KHK (2). 

 

In der neuesten nationalen Versorgungsleitlinie der chronischen KHK nimmt die Compu-

tertomographie (CT)-Koronarangiographie (CTA) nach großen technischen Fortschritten 

in den letzten 15 Jahren eine besondere Stellung ein, denn sie wird als einzige nicht-

invasive anatomische Methode zur Visualisierung und Quantifizierung von Koronarste-

nosen empfohlen und kann sowohl in der KHK-Diagnostik vor der ICA als auch in der 

Bypass-Evaluation als Alternative zur ICA eingesetzt werden (2). Aktuelle Publikationen 

aus unserer Arbeitsgruppe stützen die CTA für den erstgenannten Anwendungsfall: Sie 

zeigen, dass die CTA einen negativen prädiktiven Wert von bis zu 98,7% für den Aus-

schluss obstruktiver Koronarstenosen in Patient*innen mit Verdacht auf KHK erreicht (4) 

und dass das Risiko zukünftiger schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse identisch 

ist, wenn diese Patient*innen initial mit der CTA anstatt der ICA untersucht werden (3).  

 

1.2.2 Funktionelles Verfahren: Computertomographie-Myokardperfusion 

Im Gegensatz zur CTA und ICA, welche Koronarstenosen direkt visualisieren und quan-

tifizieren können, untersuchen alle anderen verfügbaren nicht-invasiven Verfahren der 
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KHK-Diagnostik funktionelle Veränderungen des Myokards, welche indirekt auf verursa-

chende obstruktive Koronarstenosen hinweisen. Als Verfahren der Schnittbildgebung ste-

hen dabei die CT-Myokardperfusion (CTP), Magnetresonanztomographie-Myokardperfu-

sion sowie Single-Photon-Emission-CT zur Verfügung, deren Funktionsprinzip in Unter-

kapitel 1.3 dargestellt wird. Dabei wird die CTP als einziges der genannten Verfahren 

bisher nicht für die KHK-Diagnostik vor der ICA empfohlen (2), obwohl Publikationen aus 

(5) oder unter der Mitarbeit (6) unserer Arbeitsgruppe zeigten, dass ihre diagnostische 

Genauigkeit in der Erkennung signifikanter Koronarstenosen bereits als alleinstehende 

Untersuchung identisch im Vergleich mit der Magnetresonanztomographie- 

Myokardperfusion (5) und höher im Vergleich mit der Single-Photon-Emission-CT (6) ist. 

Die Besonderheit der CT-Bildgebung liegt außerdem in der Kombinationsmöglichkeit von 

CTA und CTP in einer Sitzung, sodass anatomisch detektierte Stenosen direkt auf  

funktionelle Relevanz geprüft werden können und dabei im Vergleich mit der alleinigen 

CTA eine signifikant höhere diagnostische Genauigkeit in der Erkennung obstruktiver 

KHK erreicht wird (7). 

 

1.3  Grundprinzipien der statischen Computertomographie-Myokardperfusion 

Das Funktionsprinzip von Myokardperfusionsverfahren im Allgemeinen basiert auf der 

Induktion einer myokardialen Hyperämie durch die intravenöse Applikation von medika-

mentösen Vasodilatatoren (Dipyridamol, Adenosin oder Regadenoson) oder durch  

körperliche Betätigung. Liegt eine flussrelevante koronare Stenose vor, wird das Versor-

gungsgebiet der betroffenen Arterie nicht ausreichend mit Blut versorgt. Nach intravenö-

ser Applikation von Kontrastmittel (CTP: jodhaltig; MRT: gadoliniumhaltig) oder eines Ra-

dionuklids (Single-Photon-Emission-CT: meist ein Technetium-99m-Tracer) werden die 

funktionell minderversorgten Myokardsegmente durch Aussparungen (Perfusionsde-

fekte) des Kontrastmittels oder des Radionuklids demarkiert. Werden die funktionellen 

Verfahren mit der anatomischen CTA kombiniert, können Perfusionsdefekte den verur-

sachenden Koronararterien individuell zugeordnet und dabei mögliche Abweichungen 

von der koronararteriellen Standardversorgung des Myokards nicht-invasiv erkannt  

werden (8).  
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In der dynamischen CTP werden die Rohdaten in vielen aufeinanderfolgenden Herz-

schlägen (Segmente) während der gesamten ersten arteriellen Kontrastmittelpassage 

akquiriert und somit stehen mehrere Volumina verschiedener Segmente zur Detektion 

von Perfusionsdefekten zur Verfügung. Da sich jene jedoch lediglich in einem 8s-Zeit-

fenster während der ersten arteriellen Kontrastmittelpassage demarkieren (9), werden 

die Patient*innen in der statischen CTP innerhalb dieses Zeitfensters gescannt, um das 

Myokard in einem einzigen Volumen mit optimaler diagnostischer Bildqualität darzustel-

len. In Abhängigkeit der Herzfrequenz der Patient*innen werden die Rohdaten dabei  

innerhalb eines Segmentes (Einzelsegment-Akquisition) oder mehrerer aufeinanderfol-

gender Segmente (Multisegment-Akquisition) akquiriert (10-14), was in dem folgenden 

Unterkapitel genauer erläutert wird.  

 

1.4 Reduktion von Bewegungsartefakten: Technik der Multisegment- und Halb-
scan-Rekonstruktion der Computertomographie 

In der CTA limitieren neben Aufhärtungsartefakte insbesondere Bewegungsartefakte der 

Koronararterien die genaue Erkennung von Stenosen (13, 14). Um letztere zu minimieren 

wird grundsätzlich auf eine möglichst geringe Bewegung des Herzens während der CTA 

und Ruhe-CTP abgezielt, was einerseits durch eine Senkung der Herzfrequenz auf  

< 65 min-1 durch orale und intravenöse Applikation von negativ chronotropen Beta- 

Blockern und andererseits durch eine Elektrokardiogramm-getriggerte Akquisition der 

Rohdaten während der Diastole erreicht wird (8). Das Hauptziel der Stress-CTP ist jedoch 

die Induktion einer myokardialen Hyperämie um bei flussrelevanten Koronarstenosen 

nach intravenöser Kontrastmittel-Applikation Perfusionsdefekte im Versorgungsgebiet 

der betroffenen Arterie zu demarkieren (siehe Unterkapitel 1.3). Die dafür angewendeten 

medikamentösen Vasodilatatoren vermitteln als unerwünschte Nebenwirkung einen An-

stieg der Herzfrequenz (15) und sind somit kontraproduktiv für die Reduktion von Bewe-

gungsartefakten während der Stress-CTP. Da die Verkürzung der Gantry-Rotationszeit 

in Single-Source- und Dual-Source-Scannern physikalisch limitiert ist, wurden für beide 

Scanner-Typen die Halbscan-Rekonstruktion (HSR) und Multisegment-Rekonstruktion 

(MSR) als rekonstruktionstechnische Lösungen entwickelt (Abbildung 1) um eine  

möglichst hohe zeitliche Auflösung bzw. ein kurzes zeitliches Rekonstruktionsfenster des 

CT-Volumens zu generieren und um folglich Bewegungsartefakte zu reduzieren (10-14).  
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Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die Technik der Vollscan-Rekonstruktion, MSR und 

HSR (a) sowie das daraus generierte zeitliche Rekonstruktionsfenster für einen Single-

Source-Scanner mit einer Gantry-Rotationszeit von 350 ms (b). a: Wenn alle akquirierten 

Rohdaten der gesamten 360°-Gantry-Rotation zur Rekonstruktion eines Volumens ge-

nutzt werden (Vollscan-Rekonstruktion, links in grün dargestellt), korrespondiert das zeit-

liche Rekonstruktionsfenster des Volumens mit der Gantry-Rotationszeit des Scanners 

(10, 11). Zur Erstellung eines Volumens werden in der HSR lediglich Teil-Rohdaten aus 

einer 180°- (+ 50-60° Fächerwinkel) Gantry-Rotation genutzt, welche wie bei der Voll-

scan-Rekonstruktion während eines einzigen Herzschlages (Segments) akquiriert wer-

den (mittig in grün dargestellt). Das generierte zeitliche Rekonstruktionsfenster korres-

pondiert mit der Teil-Gantry-Rotationszeit und halbiert sich somit im Vergleich zur Voll-

scan-Rekonstruktion (10-14). Die Rohdaten einer 180°-Gantry-Rotation können jedoch 

auch in mehreren aufeinanderfolgenden Segmenten akquiriert und aus den Teil-Rohda-

ten aller gescannten Segmente ein einziges Volumen mit der MSR berechnet werden 
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(rechts in grün und blau für zwei aufeinanderfolgende Segmente idealisiert dargestellt). 

Im Vergleich mit der HSR halbiert sich bei einer 2-Segment-MSR das minimale  

segmentale zeitliche Rekonstruktionsfenster erneut und kann im Allgemeinen wie folgt 

berechnet werden: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑧𝑒𝑖𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑠	𝑅𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡	𝑑𝑒𝑟	𝐺𝑎𝑛𝑡𝑟𝑦

2 ∗ 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑑𝑒𝑟	𝑎𝑘𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛	𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Somit kann theoretisch das segmentale zeitliche Rekonstruktionsfenster der MSR im  

Vergleich mit der HSR maximal um den Faktor reduziert werden, welcher der Anzahl der 

akquirierten Segmente entspricht (10-14). In Dual-Source-Scannern können auch die 

Teil-Rohdaten beider Strahlenquellen zur Rekonstruktion eines Volumens genutzt und so 

das zeitliche Rekonstruktionsfenster im Vergleich mit Single-Source-Scannern bei glei-

cher Anzahl der akquirierten Segmente zusätzlich halbiert werden (11). b: In diesen Lini-

endiagrammen wird die Abhängigkeit der Länge des segmentalen zeitlichen Rekonstruk-

tionsfensters der MSR und HSR von der Herzfrequenz der Patient*innen in dem genutz-

ten Single-Source-Scanner dargestellt. Wenn die 180°-Teil-Rohdaten in maximal vier 

Segmenten mit der kürzesten Gantry-Rotationszeit von 350 ms akquiriert werden, 

schwankt das reale segmentale zeitliche Rekonstruktionsfenster der MSR zwischen 45 

und 175 ms in Abhängigkeit der Herzfrequenz, währenddessen selbiges der HSR bei 

allen Herzfrequenzen konstant 175 ms beträgt. Der maximale Faktor der Verkürzung des 

zeitlichen Rekonstruktionsfensters der MSR im Vergleich mit der HSR wird nur bei weni-

gen Herzfrequenzen (2-Segment MSR: 76 min-1, 3-Segment-MSR: 103 min-1,  

4-Segment-MSR: 125 min-1) erreicht, bei welchen die Gantry-Rotation komplett  

asynchron zum Herzzyklus ist (10, 11). Die Daten des Liniendiagramms wurden mit 

freundlicher Genehmigung des Geräteherstellers zur Verfügung gestellt. HSR Halbscan-

Rekonstruktion, MSR Multisegment-Rekonstruktion (Abbildung und Fußnote modifiziert 

durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons 

Attribution 4.0“ internationalen Lizenz) 
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1.5 Multisegment- und Halbscan-Rekonstruktion in der Computertomographie-
Herzbildgebung: Stand der Forschung 

Die verfügbaren älteren prospektiven klinischen CTA-Studien zeigten, dass die MSR ab 

einer Herzfrequenz von > 65 min-1 die Bewegungsartefakte der Koronararterien im Ver-

gleich mit der HSR verringerte (13, 14, 17) und dabei die diagnostische Genauigkeit der 

Erkennung obstruktiver KHK entweder stieg (13, 17) oder gleich blieb (14). Eine prospek-

tive Studie unserer Arbeitsgruppe zeigte außerdem, dass die MSR die diagnostische  

Genauigkeit eines 16-Reihen-Scanners in der Beurteilung der globalen Herzfunktion im 

Vergleich mit der HSR nicht verbesserte (18). Nach bestem Wissen des Autors und seiner 

Arbeitsgruppe wurde die diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR jedoch bisher nie 

mit der CTP in der Erkennung von Perfusionsdefekten verglichen, welche obstruktive  

Koronarstenosen in der versorgenden Arterie repräsentieren. Dennoch wurde in  

aktuellen CTP-Studien entweder die MSR anstatt der HSR verwendet und damit die  

Ergebnisse der älteren genannten CTA-Studien übertragen (19, 20) oder die HSR ohne 

Evidenz präferiert (21, 22). 

 

1.6 Fragestellung 

Wie in dem letzten Unterkapitel dargelegt, werden sowohl die MSR als auch die HSR in 

der CTP eingesetzt, obwohl ihre diagnostische Genauigkeit bisher nicht mit diesem Ver-

fahren verglichen wurde. Da die MSR die diagnostische Genauigkeit der CTA im  

Vergleich mit der HSR erhöhte, war das Ziel dieser Arbeit, zu analysieren, ob die  

diagnostische Genauigkeit der CTP durch die Nutzung der MSR anstatt der HSR in der 

Diagnostik der obstruktiven KHK erhöht werden kann (16).  
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2. Methodik 

2.1  Studiendesign und Population 

Die vorliegende Arbeit wurde in Teilen als eine retrospektive Substudie publiziert (16) und 

schloss Patient*innen ein, welche eine der beiden prospektiven Primärstudien CORE320 

(europaweite multizentrische Studie; www.clinicaltrials.gov: NCT00934037 (23, 24)) oder 

CARS-320 (Einzelzentrum-Studie; NCT00967876 (25)) vollständig durchliefen.  

Patient*innen mit fehlenden CT-Rohdaten wurden ausgeschlossen (Abbildung 2). Die 

Durchführung beider Primärstudien und der Substudie wurde von der Ethikkommission 

der Charité genehmigt. Alle eingeschlossenen Patient*innen stimmten schriftlich ihrer 

Teilnahme an der jeweiligen Primärstudie und der Verwendung ihrer Daten in  

Subanalysen zu. Die beiden Primärstudien wurden parallel von April 2009 bis November 

2011 an der Charité Berlin ohne Doppeleinschluss der Patient*innen durchgeführt und 

ihr Design wurde detailliert beschrieben (23, 25). Kurz zusammengefasst durchliefen alle  

Patient*innen mit bekannter oder Verdacht auf KHK und klinischer Indikation zur ICA die 

CTA/Ruhe-CTP und Stress-CTP gefolgt von quantitativer ICA. Tabelle 1 zeigt die Haupt-

ziele sowie die Einschluss- und Ausschlusskriterien beider Primärstudien.  
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Tabelle 1: Hauptziele sowie Einschluss- und Ausschlusskriterien der Primärstudien  
 Primärstudie   

Design CORE320 (23)   CARS-320 (25) 

Ziel 

Vergleich der diagnostischen Genauigkeit der Kon-

stellation aus CTA und CTP mit der Konstellation 

aus quantitativer ICA und SPECT als erste Referenz 

und mit der alleinigen quantitativen ICA als zweite 

Referenz in der Erkennung von obstruktiver KHK in 

Patient*innen mit bekannter oder Verdacht auf KHK 

 

Vergleich der diagnostischen Genauigkeit der  

alleinigen CTA mit der Konstellation aus CTA und 

CTP in der Erkennung von in-Stent Stenosen in Pa-

tient*innen mit Koronarstents mit der quantitativen 

ICA als Referenz 

Einschlusskriterien 
Patient*innen mit bekannter oder Verdacht auf KHK 

und klinischer Indikation zur ICA 
 

Patient*innen mit Verdacht auf koronare  

in-Stent Stenose und klinischer Indikation zur ICA 

Ausschlusskriterien 
Koronarbypass oder vorheriger herzchirurgischer 

Eingriff 
 Koronarbypass 

 
Vorhofflimmern oder unkontrollierbare Tachy- 

arrhythmie  
 Kein Sinusrhythmus,  

 >1° artrioventrikulärer Block  >1° artrioventrikulärer Block 

 Sinusbradykardie < 40 min-1   

 Instabiles akutes Koronarsyndrom oder Herzinfarkt  Instabile Klinik 

 
Serum-Kreatinin > 1,5 mg/dl oder berechnete  

glomeruläre Filtrationsrate < 60 ml/min 
 Serum-Kreatinin > 2,0 mg/dl 

 Vorherige Kontrastmittel-induzierte Nephropathie   

 Body-Mass-Index > 40   Körpergewicht > 300 kg 

 Systolischer Blutdruck < 90 mmHg   Systolische Hypotension  

 
Kürzliche Einnahme von Dipyridamol oder  

Methylxanthin 
 Therapie mit Dipyridamol 

 Alter < 45 oder > 85 Jahre  Alter < 40 Jahre 

 Schwangerschaft  Schwangerschaft 

 
Patient*innen möchten oder können kein  

schriftliches Einverständnis geben 
 Betreuung zum Studienzeitpunkt 

 Koronarintervention in den letzten 6 Monaten   Unfähigkeit den Atem für 10 s anzuhalten 

 Bekannte Kontrastmittel-Allergie   

 
Bekannte oder Verdacht auf Intoleranz oder Kontra-

indikation gegen die Einnahme von Beta-Blockern 
  

 
Schwere symptomatische Herzinsuffizienz (NYHA  

Stadium III oder IV) 
  

 
Bekannte oder Verdacht auf moderate oder  

schwere Aortenstenose 
  

 Intrakardiale Geräte innerhalb des Sichtfeldes   

 
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung mit  

Anwendung von inhalativen Bronchodilatatoren  

in den letzten Jahren 
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Multiples Myelom oder Organtransplantation  

in der Eigenanamnese 
  

 
Klinisches SPECT innerhalb 60 Tagen vor dem  

Screening, welches in einem nicht validierten  

Zentrum durchgeführt wurde  

  

 
Klinisches SPECT 6 bis 3 Monate 

vor dem Screening 
  

 
Dual-Isotop-, Thallium- oder Sestamibi-Bildgebung 

mit einem zweitägigen Ruhe- und Stress-Protokoll 
  

 
Patient*innen mit hoher Strahlenexposition  

in der Vergangenheit 
  

 
Jeder andere Umstand, der von dem/der Untersu-

cher/in als wichtigen Ausschlussgrund angesehen 

wird  

  

CTA Computertomographie-Koronarangiographie, CTP Computertomographie-

Myokardperfusion, ICA invasive Koronarangiographie (invasive coronary angiography), 

KHK koronare Herzerkrankung, SPECT Single-Photon-Emission-Computertomographie 

(Tabelle modifiziert und Fußnote übersetzt durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), 

publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“ internationalen Lizenz) 

 

In dieser Arbeit wurde ausschließlich die Ruhe- und Stress-CTP betrachtet und die CTA 

nicht analysiert (16). In den beiden Primärstudien erhielten Patient*innen mit einer Herz-

frequenz ³ 65 min-1 eine Multisegment-Akquisition mit konsekutiver MSR, wobei dieser 

Herzfrequenz-Grenzwert zur Multisegment-Akquisition vom Gerätehersteller vorgegeben 

wurde. Im Unterschied zu den Primärstudien wurde in dieser Arbeit in Patient*innen mit 

Multisegment-Akquisition sowohl die MSR aus allen verfügbaren Segmenten als auch die 

HSR des ersten akquirierten Segments berechnet und die diagnostische Genauigkeit in 

der Erkennung obstruktiver KHK intraindividuell verglichen. Patient*innen mit einer Ein-

zelsegment-Akquisition (Herzfrequenz < 65 min-1, nur HSR möglich; Kontrollgruppe) wur-

den in der vorliegenden Arbeit eingeschlossen, um ihre Strahlendosis mit jener der  

Patient*innen mit einer Multisegment-Akquisition (MSR und HSR möglich; Index-Gruppe) 

interindividuell zu vergleichen (Abbildung 2). Die Definition und der Einschluss dieser 

Kontrollgruppe erschien notwendig, weil die Strahlendosis einer Einzelsegment- 

Akquisition aus einer realen Multisegment-Akquisition für einen intraindividuellen  

Vergleich nicht adäquat abgeschätzt werden kann (16).   
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Abbildung 2: Der Fluss der Patient*innen durch die Arbeit zeigt, dass insgesamt 134 

Patient*innen mit bekannter KHK oder Verdacht auf KHK und klinischer Indikation zur 

invasiven Koronarangiographie analysiert wurden, welche die CORE320 (24) oder 

CARS-320 Studie (25) vollendeten und deren Rohdaten der Computertomographie-

Myokardperfusion vollständig zur neuen Rekonstruktion verfügbar waren. In 93 von 134 

Patient*innen, welche eine Multisegment-Akquisition aufgrund einer Herzfrequenz  

³ 65 min-1 erhielten, wurden sowohl die MSR als auch die HSR für den intraindividuellen 

Vergleich der diagnostischen Genauigkeit in diesen Patient*innen und in deren 

Subgruppen rekonstruiert. Patient*innen mit einer Einzelsegment-Akquisition und 

konsekutiv ausschließlicher HSR (41 von 134 Patient*innen) wurden für den 

interindividuellen Vergleich der Strahlendosis als Kontrollgruppe eingeschlossen. HSR 

Halbscan-Rekonstruktion, KHK koronare Herzerkrankung, MSR Multisegment-

Rekonstruktion (Abbildung übersetzt und Fußnote modifiziert durch den Autor nach 

Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“ 

internationalen Lizenz)  
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2.2  Index-Test: Computertomographie-Myokardperfusion 

2.2.1 Patient*innenvorbereitung 

Die beiden Primärstudien wurden unabhängig voneinander von zwei verschiedenen 

Zentren (CORE320: Johns Hopkins Universität, Baltimore, MD, USA ; CARS-320: Charité 

Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland) geplant, weshalb sich ihr Protokoll etwas 

unterscheidet (8, 25). Alle Patient*innen waren vor der CT-Untersuchung 4 h nüchtern 

und 12 h koffeinabstinent. Nachdem sie einen intravenösen Zugang (18-20 Gauge) in die 

rechte Fossa cubitalis erhielten, wurde das Basis-Elektrokardiogramm erhoben und 

sowohl die Herzfrequenz als auch der Blutdruck gemessen. Nach Ausschluss von 

Kontraindikationen wurden im Falle einer Herzfrequenz > 60 min-1 1 h vor der CT orale 

Beta-Blocker (CORE-320: Metoprolol [MetoHexal, Novartis, Bern, Schweiz]; CARS-320: 

Atenolol [Tenormin, Astra-Zeneca, Cambride, Großbritannien]) wie folgt appliziert: 75 mg 

bei Patient*innen mit einem Body-Mass-Index < 30 kg/m2 bzw. 150 mg bei Patient*innen 

mit einem Body-Mass-Index ³ 30 kg/m2. Zwei Minuten vor dem Ruhe-Scan wurden 

sublingual 0,8 mg Glyceroltrinitrat (Nitrolingual, Pohl-Boskamp, Hohenlockstedt, 

Deutschland) verabreicht. Im Falle einer Herzfrequenz von > 60 min-1 wurde den 

Patient*innen unmittelbar vor dem Ruhe-Scan zusätzlich Beta-Blocker intravenös titriert: 

bis zu 15 mg Metoprolol (Beloc, Astra-Zeneca, Cambride, Großbritannien) in der 

CORE320 Studie (8); bis zu 200 mg Esmolol (Brevibloc, Baxter, Deerfield, IL, USA) in 

der CARS-320 Studie (25). 

 

2.2.2 Rohdaten-Akquisition 

Die Patient*innen wurden an einem Scanner mit einer Kollimation von 320 x 0,5 mm und 

einer Gantry-Rotationszeit von 350 ms (Aquilion ONE, Canon Medical Systems, Otawara, 

Japan; früher Toshiba Medical Systems) untersucht (16). Das detaillierte Akquisitions-

protokoll der statischen, prospektiv getriggerten Ruhe- und Stress-CTP ist in Tabelle 2 

dargestellt und wurde zuvor publiziert (8, 25). In der CORE320 Studie erhielten die  

Patient*innen vor der CTA, CTP und ICA außerdem eine Single-Photon-Emission-CT, 

weshalb von der zentralen Ethikkommission (Johns Hopkins Universität) eine maximale 

kumulative CT-Strahlendosis von 25,5 mSv festgelegt wurde und dadurch lediglich  

maximal zwei Segmente während der statischen Stress-CTP akquiriert werden durften 

(23). Im Gegensatz dazu konnten bei Patient*innen der CARS-320 Studie bis zu vier  
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Segmente in Abhängigkeit der Herzfrequenz gescannt werden (adaptive Multisegment-

Akquisition, (25)). Der CT-Röhrenstrom war vom Body-Mass-Index und die Menge des 

nicht-ionischen Kontrastmittels (CORE320: Iopamidol [Isovue 370, Bracco Imaging,  

Mailand, Italien]; CARS-320: Iomeprol [Imeron 400, Bracco Imaging, Mailand, Italien]) 

vom Körpergewicht abhängig (Tabelle 2). Als Vasodilatator des Stress-Scans wurde  

Adenosin (Adenosin Life Medical, Carinopharm, Eime, Deutschland) verwendet. Mittels 

eines Konversationsfaktors von 0,017 mSv ´ mGy-1 ´ cm-1 wurde aus dem Dosis- 

Längenprodukt der Ruhe- und Stress-CTP die effektive Strahlendosis abgeschätzt (26). 

 

Tabelle 2: Rohdaten-Akquisition der CTP  
 Primärstudie 

Parameter CORE320 (8)   CARS-320 (25) 

Röhrenspannung (kV) 120 120 

Röhrenstrom (mA)   

  Body-Mass-Indexa   

  Frauen   

  ≤ 20 270 200 

  20 ≤ 25 300 250 

  25 ≤ 30 300 300 

  30 ≤ 33 300 350 

  33 ≤ 36 300 400 

  36 ≤ 40 300 450 

  Männer   

  ≤ 20 300 250 

  20 ≤ 25 350 300 

  25 ≤ 30 350 350 

  30 ≤ 33 350 400 

  33 ≤ 36 350 450 

  36 ≤ 40 350 500 

EKG-getriggerte Röhrenstrommodulation aus aus 

Ziel des Akquisitionsfensters (%) 85 85 

Akquisitionsfenster (%) 20 20 
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Kontrastmittel   

  Volumen (ml), (Fluss [ml/s])   

  Körpergewicht   

  < 60 kg 50 (4,0) 50 (4,0) 

  60 ≤ 70 kg 60 (4,5) 60 (5,0) 

  70 ≤ 80 kg 60 (5,0) 60 (5,0) 

  80 ≤ 100 kg 60 (5,0) 70 (5,0) 

  > 100 kg 70 (5,0) 70 (5,0) 

Start der Akquisition (Bolus-Tracking) 300 HE in der Aorta descendens 200 HE in der Aorta descendens 

Anzahl der gescannten Segmente   

  Herzfrequenz (min-1)    

    < 65  1 1 

    65 ≤ 80  2 2 

    80 ≤ 118  2 3 

    118 ≤ 155  2 4 

Zeitliche Abfolge der CTP Stress nach Ruhe Stress nach Ruhe  

Zeitabstand zwischen Ruhe- und Stress-Scan (min) 20 20 

Vasodilatator des Stress-Scans (Fluss [μg/kg/min]) Adenosin (140) Adenosin (140) 

a Berechnet als !ö#$%#&%'()*+	(-	.&
(!ö#$%#&#öß%	(-	1)!

 . CTP Computertomographie-Myokardperfusion, EKG 

Elektrokardiogramm, HE Hounsfield-Einheiten (Tabelle und Fußnote übersetzt durch den 

Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 

4.0“ internationalen Lizenz) 

 

2.2.3 Rohdaten-Rekonstruktion 

Die Stress -Volumina der Patient*innen mit Multisegment-Akquisition wurden sowohl  

mittels MSR aus den Teil-Rohdaten aller akquirierter Segmente (kürzestes zeitliches Re-

konstruktionsfenster 45 ms [Median 87 ms, Interquartilsabstand 69–128]) als auch mittels 

HSR aus den Teil-Rohdaten des ersten akquirierten Segments (zeitliches  

Rekonstruktionsfenster 175 ms; Abbildung 1) rekonstruiert. Die Volumina der Ruhe-CTP 

wurden immer mittels HSR berechnet, da lediglich 7 Patient*innen eine Multisegment-

Akquisition erhielten (16). Alle Volumina wurden mit einer Schichtdicke von 0,5 mm,  

einem Inkrement von 0,25 mm und einem Sichtfeld von 180-200 mm rekonstruiert und 

dabei sowohl ein iterativer Rekonstruktionsalgorithmus (AIDR3Dstandard) als auch ein 

validierter CTP-Kernel (FC03) verwendet. Zur Analyse der Perfusionsdefekte wurde die 
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visuell beste Phase des verfügbaren R-R-Intervalls (Rekonstruktion in 5%-Schritten,  

wenigste Bewegungs- und Aufhärtungsartefakte) der MSR und HSR selektiert (25). 
 

2.2.4 Auswertung der Rekonstruktionen 

Alle Volumina der MSR und HSR wurden von zwei Auswertern (Dr. med. Matthias Rief, 

Radiologe, Letztautor der Publikation und Zweitbetreuer dieser Arbeit, 10-jährige Erfah-

rung in kardiovaskulärer Bildgebung sowie der Autor dieser Arbeit, Assistenzarzt für  

Radiologie, Erstautor der Publikation, zweijährige Erfahrung in kardiovaskulärer Bildge-

bung) in zufälliger Reihenfolge in individuellen Sitzungen nach dem „intent-to-diagnose“ 

Prinzip analysiert. Dabei waren die Auswerter jeweils zu den Ergebnissen der CTA, der 

Koronaranatomie und allen sonstigen klinischen Angaben der Patient*innen geblindet. 

Beide Auswerter einigten sich bei unterschiedlichen Ergebnissen in gemeinsamen Kon-

sensus-Sitzungen. Die visuelle und semiquantitative Analyse der Kurzachse des linken 

Ventrikels und des 2-Kammer- und 4-Kammer-Blicks erfolgte auf einem CTP- 

Forschungsrechner mit der Software-Version 4.71GR002 (Canon Medical Systems (16)). 

Dabei wurden als semiquantitative Parameter die Myokard-Abschwächungskarte und 

das transmurale Perfusionsverhältnis (= 3456789:;<8=;>6	?53@ABä@A47D
3456E=@;<8=;>6	?53@ABä@A47D

; positiv < 0,99) ver-

wendet (8, 25). Nach dem Modell der American Heart Association (27) untersuchten die 

beiden Auswerter alle 17 Myokardsegmente auf Stress-induzierte, fixierte oder partiell 

reversible Perfusionsdefekte. In Abhängigkeit der diagnostischen Sicherheit der Auswer-

ter wurde dabei jedes Segment einer Kategorie zugeordnet: definitiv kein Perfusionsde-

fekt, sehr wahrscheinlich kein Perfusionsdefekt, wahrscheinlich kein Perfusionsdefekt, 

möglicherweise kein Perfusionsdefekt, nicht beurteilbar, möglicherweise ein Perfusions-

defekt, wahrscheinlich ein Perfusionsdefekt, sehr wahrscheinlich ein Perfusionsdefekt 

und definitiv ein Perfusionsdefekt. Um den Vergleich der funktionellen CTP mit der ana-

tomischen ICA zu ermöglichen, wurden den Perfusionsdefekten anschließend ihre verur-

sachende Koronararterie manuell mittels dünnschichtiger Ruhe-CTP (= CTA) zugeordnet 

(Entblindung der Auswerter ausschließlich zur CT-Koronaranatomie; keine Betrachtung 

des CTA- und ICA-Stenosegrades in diesem Schritt). Dabei wurde der Hauptstamm 

durch die myokardialen Versorgungsgebiete seiner Rami (Ramus interventricularis  

anterior, circumflexus und, wenn vorhanden, intermedius) repräsentiert (16). Um den 

Zeitpunkt des statischen Scans während der ersten arteriellen Kontrastmittelpassage zu 

beurteilen (9), wurde jeweils ein ca. 1 cm2 großer kreisrunder Messbereich in den linken 
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Ventrikel, die Aorta ascendens sowie in die proximale und distale Aorta descendens plat-

ziert und deren CT-Zahl verglichen (16). 

 

2.2.5  Definition der Patient*innen-Subgruppen 

Die diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR wird in Patient*innen mit bekannter 

und Verdacht auf KHK jeweils in getrennten Subgruppen verglichen (16), da  

Patient*innen mit bekannter KHK eine Hochrisikogruppe für erneute obstruktive  

Koronarstenosen repräsentieren, eine hohe Rate an nicht obstruktiven  

Perfusionsdefekten aufweisen (28) und Perfusionsdefekte durch vorherige Intervention 

induziert sein könnten (29). Da außerdem die MSR Bewegungsartefakte der  

Koronararterien in Patient*innen mit einer Herzfrequenz ≥ 75 min-1 im Vergleich mit der 

HSR reduzieren konnte (13), wurde die diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR in  

diesen Patient*innen und in jenen mit einer Herzfrequenz < 75 min-1 ebenfalls in getrenn-

ten Subgruppen analysiert (16).  

 

2.3  Referenz: Quantitative invasive Koronarangiographie 

Alle Patient*innen wurden nach der CTP mittels ICA in Judkins-Standardtechnik unter-

sucht. Die Untersucher, allesamt Kardiologen mit mindestens 5-jähriger ICA-Erfahrung, 

waren dabei nur zu den Ergebnissen der CTA/CTP geblindet (klinisches Setting). Der 

maximale Stenosegrad der Koronararterien wurde stets in mindestens zwei orthogonalen 

Projektionen quantitativ (Axiom Artis BC, Siemens, Erlangen, Deutschland) nach dem 

„intent-to-diagnose“ Prinzip objektiviert (16). In den Primärstudien diente eine koronare 

Diameterstenose von ≥ 50% (obstruktiv) als gemeinsamer Referenzstandard (23, 25). 

Eine Subanalyse der CORE320-Studie fand heraus, dass ein koronararterieller Stenose-

grad von ≥ 70% mit Perfusionsdefekten in der Single-Photon-Emission-CT assoziiert war 

(20). Deshalb nutzten wir diesen anatomischen Grenzwert als zusätzliche Referenz, um 

die funktionelle Relevanz der ICA-Stenosen abzuschätzen (16). 
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2.4  Statistik  

In dieser retrospektiven Arbeit wurde die Anzahl der eingeschlossenen Patient*innen 

durch die Anzahl der Patient*innen bestimmt, welche eine der beiden Primärstudien (23, 

25) vollständig durchliefen (keine zusätzliche Power-Analyse; Abbildung 2). Die Methode 

von DeLong et al. (30) diente zur Berechnung und zum Vergleich der Fläche unter der 

ROC-Kurve (engl.: area under the curve, AUC), um die diagnostische Sicherheit der Aus-

werter in der Beurteilung der Myokardsegmente zu repräsentieren (16). Um „nicht  

beurteilbare“ Segmente in die Analyse einzuschließen (31), wurde eine diagnostische 

Sicherheit von „nicht beurteilbar“ oder höher für das Vorhandensein eines Perfusionsde-

fekts klinisch als positive CTP definiert und als Basis für die Kalkulation von Sensitivität, 

Spezifität und prädiktivem Wert verwendet (16). Der McNemar-Test diente zum Vergleich 

von der Sensitivität und Spezifität und die Methode von Leisenring et al. (32) zum Ver-

gleich des positiven und negativen prädiktiven Wertes (intraindividueller Vergleich,  

verbundene Gruppen). Für den Vergleich unverbundener kategorialer Variablen wurde 

der χ2-Test oder der exakte Test nach Fisher verwendet. Stetige normalverteilte  

Variablen wurden mittels gepaarten oder ungepaarten t-Test und nicht normalverteilte 

Variablen mittels Wilcoxon-Rangsummen-Test (verbundene Gruppen) oder Mann- 

Whitney-U-Test (unverbundene Gruppen) verglichen. Ein ungewichteter Cohen-κ > 0,90 

zeigte eine fast perfekte Übereinstimmung der Auswerter (33) und p < 0,050 eine statis-

tische Signifikanz an. Gonzalo Garcia (Statistiker, Ko-Autor der Publikation) führte die 

statistischen Tests mit der Software „R“ in Version 3.4.1 (34) und den Paketen 

„pROC_1.10.0“ (35), „DTCom- Pair_1.0.3“ (36) sowie „epiR_0.9-91“ (37) durch (16).  
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3. Ergebnisse 

3.1  Patient*innencharakteristik 

Die diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR der CTP wurde in 93 von 134 einge-

schlossenen Patient*innen intraindividuell verglichen und diese Gruppe diente  

gleichzeitig als Indexgruppe des interindividuellen Vergleichs der Strahlendosis mit den 

restlichen 41 von 134 Patient*innen (Kontrollgruppe), bei denen ausschließlich HSR  

möglich war (Abbildung 2). Die Charakteristika dieser Patient*innen-Gruppen sind in  

Tabelle 3 dargestellt. Insgesamt wurden 292 koronararterielle Versorgungsgebiete auf 

Perfusionsdefekte beurteilt (14 von 93 Patient*innen hatten einen Ramus intermedius, 

ein Patient hatte keine Arteria coronaria dextra). In einem Patienten wurden Perfusions-

defekte im Versorgungsgebiet des Ramus interventricularis und des Ramus circumflexus 

als richtig positiv gewertet, welche in der ICA einer obstruktiven Hauptstammstenose  

zugeordnet werden konnten. Die quantitative Studien-ICA zeigte eine obstruktive KHK-

Prävalenz der Gesamtpopulation von 60% (≥ 50% Stenose; 80 von 134 Patient*innen). 

Während der ICA erlitt ein Patient eine Dissektion einer Koronararterie und nach der ICA 

erlitt eine Patientin eine intrakranielle Blutung (16). 
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Tabelle 3: Charakteristik der 134 eingeschlossenen Patient*innen  

Charakteristik 
Alle Patient*innen 
(n = 134) 

Vergleich der diagnos-
tischen Genauigkeit 
und Indexgruppe der 
Strahlendosis  
(n = 93) c 

Kontrollgruppe der 
Strahlendosis  
(n = 41) c p-Wert 

Alter (Jahre) a 65,7 (55,9−70,2) 62,9 (54,5−70,0) 67,1 (64,4−70,1) 0,013 

Männer 73 (98) 69 (64) 83 (34) 0,090 

Body-Mass-Index a, b 26,8 (25,2−30,0) 27,0 (25,4−30,4) 26,3 (24,7−29,3) 0,163 

Dyslipidämie 69 (93) 69 (64) 71 (29) 0,825 

Bluthochdruck 80 (107) 81 (75) 78 (32) 0,730 

Diabetes mellitus 27 (36) 24 (22) 34 (14) 0,207 

Klinik     

   Typische Angina 24 (32) 22 (20) 29 (12) 0,331 

   Atypische Angina 27 (36) 25 (23) 32 (13) 0,401 

   Unspezifischer Brustschmerz 20 (27) 22 (20) 17 (7) 0,556 

   Kein Brustschmerz 29 (39) 32 (30) 22 (9) 0,226 

Positiver Stress-Test     

   Elektrokardiographie 7 (9) 6 (6) 7 (3) 0,494 

   Echokardiographie 14 (19) 11 (10) 22 (9) 0,087 

   Magnetresonanztomographie- 

   Myokardperfusion 
17 (23) 16 (15) 20 (8) 0,632 

   Single-Photon-Emissions- 

   Computertomographie 
36 (48) 39 (36) 29 (12) 0,294 

Vor-Test KHK-Status     

   Prävalenz von KHK     

      Verdacht auf oder  

      keine obstruktive KHK 
29 (39) 27 (25) 34 (14) 0,394 

      Obstruktive KHK     

         KHK-1 31 (42) 31 (29) 32 (13) 0,952 

         KHK-2 22 (29) 24 (22) 17 (7) 0,394 

         KHK-3 16 (22) 16 (15) 17 (7) 0,892 

         KHK-4 1 (2) 2 (2) 0 (0) 0,999 

Stress-CTP Parameter     

   Kontrastmitteldosis (ml) a 60 (60−70) 60 (60−70) 60 (60−70) 0,130 

   Herzfrequenz (min-1) a 66,4 (61,5−74,5) 70,7 (64,9−76,4) 58,0 (53,3−64,1) 0,001 

   Herzfrequenzvariabilität (%) a 0,7 (0,3-1,5) 0,7 (0,3-1,5) 0 < 0,001 

   2-Segment MSR 63 (84) 90 (84) 0 (0) < 0,001 

   3-Segment MSR 7 (9) 10 (9) 0 (0) 0,057 

   Zeitliches Rekonstruktionsfenster  

   eines Segments (ms) a 
129,7 (102,8−175,0) 115,3 (96,8−132,5) 175 (175−175) < 0,001 

   Max. Verkürzungsfaktor des zeitlichen 

   Rekonstruktionsfensters erreicht 
3 (4) 4 (4) 0 (0) 0,873 
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Daten sind Prozentanteile mit Anzahl der Patient*innen in runden Klammern, soweit nicht 

anders angegeben. a Daten sind Mediane mit Interquartilsabstand in runden Klammern 

(nicht normalverteilte Daten). b Berechnet als: !ö#$%#&%'()*+	(-	.&
(!ö#$%#&#öß%	(-	1)!

 . c Da der vorgegebene 

Grenzwert für die Multisegment-Akquisition in den Primärstudien bei einer Herzfrequenz 

≥ 65 min-1 lag, bestand die Population für den Vergleich der diagnostischen Genauigkeit 

der MSR und HSR der CTP aus 93 von 134 Patient*innen mit Multisegment-Akquisition 

in der Stress-CTP, welche sowohl die MSR als auch die HSR ermöglichte. Die restlichen 

41 von 134 Patient*innen hatten eine Einzelsegment-Akquisition aufgrund  

einer Herzfrequenz < 65 min-1 und dadurch war nur die HSR möglich. Diese Patient*innen 

dienten als Kontrollgruppe für den interindividuellen Vergleich der Strahlendosis  

(Abbildung 2). CTP Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan- 

Rekonstruktion, KHK koronare Herzerkrankung, MSR Multisegment-Rekonstruktion  

(Tabelle adaptiert und Fußnote übersetzt durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), 

publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“ internationalen Lizenz) 
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3.2  Diagnostische Genauigkeit  

Die Tabelle 4 zeigt einen optimalen Akquisitionszeitpunkt der statischen Stress-CTP um 

Perfusionsdefekte während der ersten arteriellen Passage des Kontrastmittels darzustel-

len (9, 16). Die beiden Auswerter stimmten in der Erkennung von Perfusionsdefekten 

sowohl auf der Patient*innen-Ebene (Cohen-κ 0,94; Rohdaten-Übereinstimmung 96,9%) 

als auch auf der Versorgungsgebiet-Ebene der Koronararterien (κ 0,97; 97,1%) fast  

perfekt überein (16).  

 

Tabelle 4: Scan-Timing der statischen CTP während der ersten arteriellen 

Kontrastmittelpassage  
Ort CT-Zahl (HE) a p-Wert 

Linker Ventrikel (A) 369,0 (89,3) < 0,001  (A versus B) 

< 0,001  (A versus C) 

< 0,001  (A versus D) 

0,129  (B versus C) 

< 0,001  (B versus D) 

< 0,001  (C versus D) 

Aorta ascendens (B) 394,1 (83,8) 

Proximale Aorta descendens (C)  399,6 (85,9) 

Distale Aorta descendens (D) 353,2 (72,1) 

Die Patient*innen wurden untersucht, als der Hauptkontrastmittelbolus in der Aorta 

ascendens oder kurz nach dieser war, was in der statischen Computertomographie-

Myokardperfusion als Phase der optimalen Demarkierung von Perfusionsdefekten 

angenommen wird (9). a Daten sind Mittelwerte mit Standardabweichungen in runden 

Klammern (Daten normal verteilt). HE Hounsfield-Einheiten (Tabelle und Fußnote 

übersetzt durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative 

Commons Attribution 4.0“ internationalen Lizenz) 

 

Auf der Patient*innen-Ebene war die AUC der MSR insgesamt kleiner als jene der HSR 

(93 Patient*innen; p = 0,011) mit ≥ 50% Stenose in der quantitativen ICA als Referenz 

(Abbildung 3, Abbildung 4, Tabelle 5). In den Subgruppen war die AUC der MSR und 

HSR sowohl in Patient*innen mit bekannter KHK (68 von 93 Patient*innen; p = 0,157) als 

auch in Patient*innen mit Verdacht auf KHK (25 von 93 Patient*innen; p = 0,243) gleich 

(Tabelle 6). Bezüglich der Herzfrequenzen war die AUC der MSR und HSR in  

Patient*innen mit hoher Herzfrequenz ≥ 75 m-1 gleich (30 von 93 Patient*innen;  

p = 0,611), wohingegen die AUC der MSR in Patient*innen mit niedriger Herzfrequenz  

< 75 m-1 kleiner war als jene der HSR (63 von 93 Patient*innen; p = 0,007, Tabelle 7 (16)). 
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Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Referenz ≥ 70% Stenose ist die diagnostische 

Genauigkeit aller 93 Patient*innen in Tabelle 8 dargestellt. Die Subgruppen-Ergebnisse 

der Patient*innen mit bekannter und Verdacht auf KHK sind mit dieser Referenz in  

Tabelle 9 bzw. der Patient*innen mit hoher und niedriger Herzfrequenz in Tabelle 10 prä-

sentiert. Zusammengefasst war auf der Patient*innen-Ebene die AUC von MSR und HSR 

in allen Patient*innen und in allen Subgruppen gleich (p > 0,050; Tabelle 8, Tabelle 9, 

Tabelle 10 (16)). 

 

 
Abbildung 3: Alle 93 Patient*innen: AUCs für den Vergleich der MSR und HSR der  

Computertomographie-Myokardperfusion in der Analyse der Patient*innen-Ebene (a) 

und der Versorgungsgebiet-Ebene (b) mit einer 50% Diameterstenose als Referenzstan-

dard, welche in der quantitativen invasiven Koronarangiographie diagnostiziert wurde. In 

allen Patientinnen war die AUC der MSR auf beiden Analyse-Ebenen kleiner als jene der 

HSR (p < 0,050). AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), HSR  

Halbscan-Rekonstruktion, MSR Multisegment-Rekonstruktion (Abbildung und Fußnote 

modifiziert durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative 

Commons Attribution 4.0“ internationalen Lizenz)  
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Abbildung 4: HSR (a) und 2-Segment MSR (b) der Stress-CTP in einem 55-jährigen Mann 

mit Verdacht auf KHK und typischer Angina pectoris im Vergleich mit der diagnostischen 

und therapeutischen ICA (c). a: Die HSR zeigt einen moderaten Perfusionsdefekt in dem 

Versorgungsgebiet des Ramus interventricularis anterior (Pfeil jeweils in der Kurzachse 

und im 2-Kammer-Blick), welcher auch durch eine moderate Abschwächung in dem  

korrespondierenden Areal (Kreis) der polaren MAS dargestellt und durch ein positives 

TPV (0,91; gestrichelter Kreis) bestätigt wird. Die CTP mit HSR wurde positiv gewertet. 

b: Die MSR zeigt nur eine gering reduzierte Perfusion (Pfeilspitze jeweils in der Kurz-

achse und im 2-Kammer-Blick) und nur eine schwache Abschwächung in dem  

korrespondierenden Areal (gepunkteter Kreis) der polaren MAS, jedoch ein positives TPV 

(0,81; Punkt-Strich-Kreis). Da das positive TPV visuell nicht nachvollzogen werden 

konnte, wurde die CTP mit MSR negativ gewertet. c: Die ICA zeigte eine visuell hochgra-

dige Diameterstenose (€) des Ramus interventricularis anterior mit einer Quantifizierung 

von 61% ($), korrespondierend zu einer richtig-positiven CTP mit HSR (a) und einer 

falsch-negativen CTP mit MSR (b). Nach Ballon-Dilatation (¥) wurde ein Medikament-

beschichteter Stent implantiert. In der unmittelbaren post-interventionellen Kontrolle stellt 

sich ein regelrecht kontrastierter Ramus interventricularis anterior dar (₿); somit wurde 

die Stenose erfolgreich mittels ICA therapiert. Kontrastverstärkte CTP der mittleren Herz-

Kurzachse sowie des 2-Kammer- und 4-Kammer-Blicks mit einer 8 mm Schichtdicke und 

der Farbeinstellung „rainbow-red“ in einer definierten Fensterlage/Fensterbreite von 

200/400 HE (25). CTP Computertomographie-Myokardperfusion, HE Hounsfield- 

Einheiten, HSR Halbscan-Rekonstruktion, ICA invasive Koronarangiographie (invasive 

coronary angiography), MAS Myokard-Abschwächungskarte, MSR Multisegment- 

Rekonstruktion, TPV transmurales Perfusionsverhältnis (Abbildung und Fußnote  

modifiziert durch den Autor nach Preuß et al., 2022(16), publiziert unter der  

„Creative Commons Attribution 4.0“ internationalen Lizenz)  
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Tabelle 5: Alle Patient*innen:  Diagnostische  Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  

 Alle 93 Patient*innen 

 Patient*innen-Ebene  Versorgungsgebiet-Ebene 

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert 

AUC a 
0,79  

[0,69, 0,88] 

0,65  

[0,53, 0,78] 
0,011  

0,87  

[0,83, 0,92] 

0,71  

[0,65, 0,78] 
< 0,001 

Sensitivität 
88 (51/58)  

[77, 95] 

67 (39/58)  

[54, 79] 
0,001  

79 (68/86)  

[69, 87] 

50 (43/86)  

[39, 61] 
< 0,001 

Spezifität 
49 (17/35)  

[31, 66] 

66 (23/35)  

[48, 81] 
0,114  

83 (171/206)  

[77, 88] 

87 (179/206)  

[82, 91] 
0,118 

Positiver prädiktiver Wert 
74 (51/69)  

[62, 84] 

76 (39/51)  

[63, 87] 
0,541  

66 (68/103)  

[56, 75] 

61 (43/70)  

[49, 73] 
0,263 

Negativer prädiktiver Wert 
71 (17/24)  

[49, 87] 

55 (23/42)  

[39, 70] 
0,027  

90 (171/189)  

[85, 94] 

81 (179/222)  

[75, 86] 
< 0,001 

Referenz: ≥ 50% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95%  

Konfidenzintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 

95% Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP 

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, MSR  

Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle übersetzt und Fußnote modifiziert durch den Autor 

nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“  

internationalen Lizenz) 
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Tabelle 6: Patient*innen mit bekannter und Verdacht auf KHK: Diagnostische 

Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  
 

Patient*innen mit bekannter KHK  Patient*innen mit Verdacht auf KHK 
 

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert 

Patient*innen-Ebene       
 

AUC a 0,72  

[0,57, 0,86] 

0,62  

[0,45, 0,79] 

0,157  0,89  

[0,77, 1,00] 

0,80 

[0,63, 0,97] 

0,243 

Sensitivität 86 (43/50) 

[73, 94] 

62 (31/50) 

[47, 75] 

0,001  100 (8/8) 

[63, 100] 

100 (8/8) 

[63, 100] 

1,000 

Spezifität 39 (7/18) 

[17, 64] 

67 (12/18) 

[41, 87] 

0,131  59 (10/17) 

[33, 82] 

65 (11/17) 

[38, 86] 

0,999 

Positiver prädiktiver Wert 80 (43/54) 

[66, 89] 

84 (31/37) 

[68, 94] 

0,387  53 (8/15) 

[27, 79] 

57 (8/14)  

[29, 82] 

0,563 

Negativer prädiktiver Wert 50 (7/14) 

[23, 77] 

39 (12/31) 

[22, 58] 

0,282  100 (10/10) 

[69, 100] 

100 (11/11) 

[72, 100] 

0,999 

Versorgungsgebiet-Ebene        

AUC a 0,86  

[0,81, 0,91] 

0,72  

[0,65, 0,79] 

< 0,001  0,93  

[0,87, 0,99] 

0,71  

[0,55, 0,87] 

0,002 

Sensitivität 78 (56/72)  

[66, 87] 

49 (35/72)  

[37, 61] 

< 0,001  86 (12/14)  

[57, 98] 

57 (8/14)  

[29, 82] 

0,134 

Spezifität 83 (119/143)  

[76, 89] 

90 (128/143)  

[83, 94] 

0,039  83 (52/63)  

[71, 91] 

81 (51/63)  

[69, 90] 

0,999 

Positiver prädiktiver Wert 70 (56/80)  

[59, 80] 

70 (35/50)  

[55, 82] 

0,999  52 (12/23)  

[31, 73] 

40 (8/20)  

[19, 62] 

0,078 

Negativer prädiktiver Wert 88 (119/135)  

[81, 93] 

78 (128/165)  

[70, 84] 

< 0,001  96 (52/54)  

[87, 100] 

89 (51/57)  

[78, 96] 

0,037 

Referenz: ≥ 50% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95% Konfiden-

zintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 95% 

Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP  

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, KHK koronare 

Herzerkrankung, MSR Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle und Fußnote modifiziert 

durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons 

Attribution 4.0“ internationalen Lizenz)  
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Tabelle 7: Patient*innen mit hoher und niedriger Herzfrequenz: Diagnostische 

Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  

 
Patient*innen  
mit hoher Herzfrequenz ≥ 75 min-1 

 
Patient*innen  
mit niedriger Herzfrequenz < 75 min-1 

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert 

Patient*innen-Ebene        

AUC a 
0,55  

[0,33, 0,77] 

0,54  

[0,27, 0,81] 
0,611  

0,87  

[0,78, 0,95] 

0,70  

[0,57, 0,83] 
0,007 

Sensitivität 
90 (19/21) 

[70, 99] 

86 (18/21) 

[64, 97] 
0,999  

86 (32/37) 

[71, 95] 

57 (21/37) 

[39, 73] 
0,003 

Spezifität 
11 (1/9)  

[0, 48] 

33 (3/9)  

[7, 70] 
0,480  

62 (16/26) 

[41, 80] 

77 (20/26) 

[56, 91] 
0,289 

Positiver prädiktiver Wert 
70 (19/27) 

[50, 86] 

75 (18/24) 

[53, 90] 
0,254  

76 (32/42) 

[61, 88] 

78 (21/27) 

[58, 91] 
0,814 

Negativer prädiktiver Wert 
33 (1/3)  

[1, 91] 

50 (3/6)  

[12, 88] 
0,417  

76 (16/21) 

[53, 92] 

56 (20/36) 

[38, 72] 
0,009 

Versorgungsgebiet-Ebene        

AUC a 
0,89  

[0,83, 0,95] 

0,74  

[0,63, 0,85] 
< 0,001  

0,87  

[0,82, 0,92] 

0,70  

[0,62, 0,78] 
< 0,001 

Sensitivität 
90 (27/30) 

[73, 98] 

60 (18/30) 

[41, 77] 
0,008  

73 (41/56) 

[60, 84] 

45 (25/56) 

[31, 59] 
< 0,001 

Spezifität 
78 (49/63) 

[66, 87] 

83 (52/63) 

[71, 91] 
0,371  

85 (122/143) 

[78, 91] 

89 (127/143) 

[82, 93] 
0,302 

Positiver prädiktiver Wert 
66 (27/41) 

[49, 80] 

62 (18/29) 

[42, 79] 
0,475  

66 (41/62) 

[53, 78] 

61 (25/41) 

[45, 76] 
0,381 

Negativer prädiktiver Wert 
94 (49/52) 

[84, 99] 

81 (52/64) 

[70, 90] 
0,002  

89 (122/137) 

[83, 94] 

80 (127/158) 

[73, 86] 
< 0,001 

Referenz: ≥ 50% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95% Konfiden-

zintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 95% 

Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP  

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, MSR  

Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle und Fußnote modifiziert durch den Autor nach 

Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“  

internationalen Lizenz) 
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Tabelle 8: Alle Patient*innen mit der Referenz ≥ 70% Stenose: Diagnostische 

Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  

 Alle 93 Patient*innen  

 Patient*innen-Ebene  Versorgungsgebiet-Ebene  

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert  

AUC a 
0,70  

[0,59, 0,81] 

0,67  

[0,55, 0,78] 
0,503  

0,85  

[0,79, 0,91] 

0,70  

[0,61, 0,80] 
< 0,001  

Sensitivität 
92 (24/26) 

[75, 99] 

73 (19/26) 

[52, 88] 
0,074  

88 (28/32) 

[71, 96] 

53 (17/32) 

[35, 71] 
0,003  

Spezifität 
33 (22/67) 

[22, 45] 

52 (35/67) 

[40, 65] 
0,004  

71 (185/260) 

[65, 77] 

80 (207/260) 

[74, 84] 
< 0,001  

Positiver prädiktiver Wert 
35 (24/69) 

[24, 47] 

37 (19/51) 

[24, 52] 
0,483  

27 (28/103) 

[19, 37] 

24 (17/70) 

[15, 36] 
0,384  

Negativer prädiktiver Wert 
92 (22/24) 

[73, 99] 

83 (35/42) 

[69, 93] 
0,124  

98 (185/189) 

[95, 99] 

93 (207/222) 

[89, 96] 
0,001  

Referenz: ≥ 70% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95% Konfiden-

zintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 95% 

Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP  

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, MSR  

Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle übersetzt und Fußnote modifiziert durch den Autor 

nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“  

internationalen Lizenz) 
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Tabelle 9: Patient*innen   mit  bekannter  und  Verdacht   auf  KHK  mit   der  Referenz   

≥ 70% Stenose: Diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  

 Patient*innen mit bekannter KHK  Patient*innen mit Verdacht auf KHK 

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert 

Patient*innen-Ebene        

AUC a 
0,63  

[0,49, 0,77] 

0,63  

[0,48, 0,77] 
0,975  

0,89  

[0,78, 1,00] 

0,78  

[0,61, 0,96] 
0,114 

Sensitivität 
90 (18/20) 

[68, 99] 

65 (13/20) 

[41, 85] 
0,074  

100 (6/6) 

[54, 100] 

100 (6/6) 

[54, 100] 
1,000 

Spezifität 
25 (12/48) 

[14, 40] 

50 (24/48) 

[35/65] 
0,003  

53 (10/19) 

[29, 76] 

58 (11/19) 

[33, 80] 
0,999 

Positiver prädiktiver Wert 
33 (18/54) 

[21, 47] 

35 (13/37) 

[20, 52] 
0,683  

40 (6/15) 

[16, 68] 

43 (6/14) 

[18, 71] 
0,565 

Negativer prädiktiver Wert 
86 (12/14) 

[58, 98] 

77 (24/31) 

[59, 90] 
0,311  

100 (10/10) 

[69, 100] 

100 (11/11) 

[72, 100] 
0,999 

Versorgungsgebiet-Ebene        

AUC a 
0,81  

[0,73, 0,89] 

0,69  

[0,57, 0,81] 
0,021  

0,95  

[0,90, 1,00] 

0,73  

[0,56, 0,90] 
0,010 

Sensitivität 
82 (18/22) 

[60, 95] 

50 (11/22) 

[28, 72] 
0,023  

100 (10/10) 

[69, 100] 

60 (6/10) 

[26, 88] 
0,133 

Spezifität 
68 (131/193) 

[61, 74] 

80 (154/193) 

[73, 85] 
< 0,001  

81 (54/67) 

[69, 89] 

79 (53/67) 

[67, 88] 
0,999 

Positiver prädiktiver Wert 
23 (18/80) 

[14, 33] 

22 (11/50) 

[12, 36] 
0,894  

43 (10/23) 

[23, 66] 

30 (6/20) 

[12, 54] 
0,049 

Negativer prädiktiver Wert 
97 (131/135) 

[93, 99] 

93 (154/165) 

[88, 97] 
0,017  

100 (54/54) 

[93, 100] 

93 (53/57) 

[83, 98] 
0,038 

Referenz: ≥ 70% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95% Konfiden-

zintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 95% 

Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP  

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, KHK koronare 

Herzerkrankung, MSR Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle und Fußnote modifiziert 

durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons 

Attribution 4.0“ internationalen Lizenz)  
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Tabelle 10:  Patient*innen   mit  hoher  oder  niedriger  Herzfrequenz  mit   der  Referenz   

≥ 70% Stenose: Diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR der CTP  

 
Patient*innen  
mit hoher Herzfrequenz ≥ 75 min-1 

 
Patient*innen  
mit niedriger Herzfrequenz < 75 min-1 

Rekonstruktion /  
diagnostische Genauigkeit 

HSR MSR p-Wert  HSR MSR p-Wert 

Patient*innen-Ebene        

AUC a 
0,60  

[0,36, 0,84] 

0,62  

[0,36, 0,89] 
0,704  

0,77  

[0,64, 0,89] 

0,72  

[0,58, 0,85] 
0,475 

Sensitivität 
100 (7/7) 

[59, 100] 

86 (6/7)  

[42, 100] 
0,999  

89 (17/19) 

[67, 99] 

68 (13/19) 

[43, 87] 
0,134 

Spezifität 
13 (3/23)  

[3, 34] 

22 (5/23)  

[7, 44] 
0,480  

43 (19/44) 

[28, 59] 

68 (30/44) 

[52, 81] 
0,010 

Positiver prädiktiver Wert 
26 (7/27) 

[11, 46] 

25 (6/24) 

[10, 47] 
0,774  

40 (17/42) 

[26, 57] 

48 (13/27) 

[29, 68] 
0,211 

Negativer prädiktiver Wert 
100 (3/3) 

[29, 100] 

83 (5/6)  

[36, 100] 
0,279  

90 (19/21) 

[70, 99] 

83 (30/36) 

[67, 94] 
0,212 

Versorgungsgebiet-Ebene        

AUC a 
0,85  

[0,74, 0,95] 

0,66  

[0,43, 0,89] 
0,029   

0,87  

[0,80, 0,94] 

0,73  

[0,62, 0,84] 
0,007 

Sensitivität 
100 (8/8) 

[63, 100] 

50 (4/8)  

[16, 84] 
0,134  

83 (20/24) 

[63, 95] 

54 (13/24) 

[33, 74] 
0,023 

Spezifität 
61 (52/85) 

[50, 72] 

71 (60/85) 

[60, 80] 
0,027   

76 (133/175) 

[69, 82] 

84 (147/175) 

[78, 89] 
0,011 

Positiver prädiktiver Wert 
20 (8/41)  

[9, 35] 

14 (4/29)  

[4, 32] 
0,220   

32 (20/62) 

[21, 45] 

32 (13/41) 

[18, 48] 
0,909 

Negativer prädiktiver Wert 
100 (52/52) 

[93, 100] 

94 (60/64) 

[85, 98] 
0,039  

97 (133/137) 

[93, 99] 

93 (147/158) 

[88, 96] 
0,012 

Referenz: ≥ 70% Diameterstenose, welche in der quantitativen invasiven Koronarangio-

graphie diagnostiziert wurde. Die Daten sind das Konsensusergebnis von zwei  

Auswertern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Daten Prozentanteile. Die Daten in 

runden Klammern sind Rohdaten und Daten in eckigen Klammern sind 95%  

Konfidenzintervalle. a Die Daten sind die AUCs und die Daten in eckigen Klammern sind 

95% Konfidenzintervalle. AUC Fläche unter der ROC-Kurve (area under the curve), CTP 

Computertomographie-Myokardperfusion, HSR Halbscan-Rekonstruktion, MSR  

Multisegment-Rekonstruktion (Tabelle und Fußnote modifiziert durch den Autor nach 

Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons Attribution 4.0“ internati-

onalen Lizenz)  
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3.3  Strahlendosis 

Die abgeschätzte Strahlendosis der Stress-CTP war in Patient*innen mit MSR und HSR 

(93 von 134; Median 6,67 mSv [Interquartilsabstand 5,98–7,36]) ca. 45% höher als in 

Patient*innen, in denen nur die HSR möglich war (41 von 134; 3,64 mSv [3,27–4,71];  

p < 0,001, Abbildung 5). Dabei war die abgeschätzte Gesamtstrahlendosis (Ruhe- und 

Stress-CTP) in Patient*innen mit MSR und HSR (10,53 mSv [9,11–12,11]) ebenfalls hö-

her als in Patient*innen mit ausschließlicher HSR (7,26 mSv [6,38–9,23]; p < 0,001 (16).  

 

 
Abbildung 5: Die abgeschätzte Stress-Strahlendosis der Patient*innen mit MSR + HSR 

(links; 93 Patient*innen) und ausschließlicher HSR (rechts; 41 Patient*innen) wird in  

diesen Boxplots dargestellt. Dabei zeigen die horizontalen Linien der Boxen die Mediane 

und deren Begrenzungen den Interquartilsabstand (Daten nicht normalverteilt). Die  

Einzelkreise repräsentieren Ausreißer. Trotz einer 2-Segment-Akquisition schlug eine 

MSR in neun Patient*innen der HSR-Gruppe fehl. Der interindividuelle Vergleich beider 

Gruppen zeigte eine höhere Stress-Strahlendosis in Patient*innen mit MSR und HSR als 

in Patient*innen, in denen nur HSR möglich war (p < 0,001). HSR Halbscan- 

Rekonstruktion, MSR Multisegment-Rekonstruktion (Abbildung und Fußnote modifiziert 

durch den Autor nach Preuß et al., 2022 (16), publiziert unter der „Creative Commons 

Attribution 4.0“ internationalen Lizenz)
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4. Diskussion 

4.1  Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Ziel dieser Arbeit war, zu analysieren, ob die diagnostische Genauigkeit der CTP 

durch die Nutzung der MSR anstatt der HSR in der Diagnostik der obstruktiven KHK er-

höht werden kann. Die MSR zeigte insgesamt eine geringere diagnostische Genauigkeit 

(AUC) als die HSR. Auch konnte die MSR die diagnostische Genauigkeit in keiner  

Subgruppe der Patient*innen (KHK-Status, Herzfrequenz) im Vergleich mit der HSR ver-

bessern. Dabei war die Strahlendosis in Patient*innen mit MSR höher als in  

Patient*innen, bei denen ausschließlich eine HSR möglich war (16).  

 

4.2  Diskussion des Gesamtergebnisses 

Dies ist die erste Arbeit in der klinischen Herzbildgebung, in der die MSR eine geringere 

diagnostische Genauigkeit als die HSR aufweist (12-14, 16, 18). Dieses im Vergleich zur 

existierenden Literatur unterschiedliche Gesamtergebnis könnte zusammenfassend 

dadurch erklärt werden, dass in einem modernen Scanner der potentielle Vorteil der MSR 

durch ein kürzeres zeitliches Rekonstruktionsfenster von dem stets vorhandenen Nach-

teil durch den Verlust an Ortsauflösung im Vergleich mit der HSR aufgewogen wird. Tech-

nisch tragen hierzu möglicherweise vier Hauptgründe bei, die in den folgenden Unterka-

piteln detailliert diskutiert werden. In Kürze könnte durch die dynamische Definition des 

zeitlichen Rekonstruktionsfensters der Zugewinn der MSR im Vergleich mit der HSR  

limitiert sein, wohingegen ihre axiale Ortsauflösung durch die Verbreiterung des zeitlichen  

Sensitivitätsprofils stets verringert ist und beide Rekonstruktionen in Scannern mit voller 

Herzabdeckung keine Einschränkung der longitudinalen Ortsauflösung mehr aufweisen, 

welche in älteren Studien insbesondere in der HSR durch ein verbreitertes Zeilen-Sensi-

tivitätsprofil des Scanners während der Spiralakquisition limitiert war (10, 11, 14, 38).  

Zusätzlich ist nach bestem Wissen des Autors und seiner Arbeitsgruppe erstmals das 

Myokard das Zielgewebe, um die diagnostische Genauigkeit der MSR und HSR in der 

Erkennung obstruktiver KHK zu vergleichen (16).  
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4.2.1 Dynamische Definition des zeitlichen Rekonstruktionsfensters der Multisegment-

Rekonstruktion 

Da selbst in aktuellen Scanner-Generationen eine Gantry-Rotationszeit von lediglich 280 

ms (21) erreicht wird und die Verkürzung selbiger in Single-Source- und Dual-Source-

Scannern im Allgemeinen physikalisch limitiert ist, wurden für beide Scanner-Typen die 

HSR und MSR zur Reduktion des zeitlichen Rekonstruktionsfenster des CT-Volumens 

entwickelt (10-14), um eine vergleichbare zeitliche Auflösung mit der ICA zu erreichen 

(33 ms – 133 ms unter der Verwendung einer gepulsten Durchleuchtung mit einer Bildrate 

von 7,5-30 s-1). Die Verkürzung des zeitlichen Rekonstruktionsfensters der MSR gegen-

über der HSR ist jedoch von der Beziehung der Gantry-Rotationszeit zur Herzfrequenz 

und der Anzahl der akquirierten Segmente abhängig und erreicht nur dann den  

maximalen Faktor, wenn der Herzzyklus komplett asynchron zur Gantry-Rotation ist  

(dynamische Definition des zeitlichen Rekonstruktionsfensters (10, 11, 14, 38)). In einer 

CTA-Studie führte so die Nutzung von MSR anstatt der HSR nur bei wenigen  

Herzfrequenzen tatsächlich zu einer Verkürzung des zeitlichen Rekonstruktionsfensters 

und folglich zu einer Verbesserung der Bildqualität, was jedoch keinen Einfluss auf die 

gleiche diagnostische Genauigkeit der beiden Rekonstruktionen in der Erkennung von 

Koronarstenosen hatte (14). In der vorliegenden CTP-Arbeit ist die diagnostische  

Genauigkeit der MSR geringer als jener der HSR. Jedoch stimmt sie mit dieser CTA-

Studie insofern überein, als dass der maximale Verkürzungsfaktor des zeitlichen  

Rekonstruktionsfensters der MSR im Vergleich mit der HSR ebenfalls lediglich in vier 

Patienten mit 2-Segment MSR erreicht wird und das reale segmentale zeitliche  

Rekonstruktionsfenster der MSR zwischen 45 und 175 ms schwankt (16). Obwohl die 

Bildqualität in dieser Arbeit nicht betrachtet wird, könnte somit diese Rekonstruktion  

möglicherweise auch nur selten von der Reduktion von potentiellen Bewegungsartefak-

ten profitiert haben und dadurch möglicherweise insgesamt die diagnostische  

Genauigkeit im Vergleich mit der HSR nicht verbessern (14, 16). Die verfügbaren,  

prospektiven CTA-Studien, welche einen 16-Reihen-Scanner mit einer 400 ms Gantry-

Rotationszeit nutzten, wurden alle von der Arbeitsgruppe des Autors veröffentlicht und 

zeigten eine höhere diagnostische Genauigkeit von MSR im Vergleich mit der  

HSR (12, 13). Das unterschiedliche Gesamtergebnis dieser Arbeit könnte zusätzlich zur 

dynamischen Definition des zeitlichen Rekonstruktionsfensters der MSR durch den 

schnelleren Scanner (350 ms Gantry-Rotationszeit) erklärt werden, in welchem zum  
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einen das zeitliche Rekonstruktionsfenster der HSR von 200 ms auf 175 ms und zum 

anderen der absolute Unterschied des zeitlichen Rekonstruktionsfensters zwischen MSR 

und HSR von maximal 100 ms auf 88 ms (bei einer 2-Segment-MSR) verringert wurde. 

Möglicherweise führt so einerseits eine Verkürzung des zeitlichen Rekonstruktionsfens-

ters der HSR auf 175 ms bereits zur adäquaten Erkennung von obstruktiver KHK mittels 

CTP (16), anderseits könnte eine zusätzliche Verkürzung des zeitlichen Rekonstruktions-

fensters durch die MSR mit zunehmender Gantry-Rotationsgeschwindigkeit einen immer 

geringeren Zusatznutzen für die Bildqualität und diagnostische Genauigkeit der CTP  

haben (14). 

 

4.2.2 Verbreiterung des zeitlichen Sensitivitätsprofils der Multisegment-Rekonstruktion 

Bei der Multisegmentakquisition muss die Herzfrequenz während des Scans stabil und 

vorhersehbar sein, damit bei einem festgelegten Ziel des Akquisitionsfensters (bei uns 

85% vom RR-Intervall (8)) der gleiche Herzzyklus gescannt wird. Jedoch ist die  

Herzfrequenz und damit der gescannte Herzzyklus zwischen den Segmenten nie  

identisch (Herzfrequenz-Variabilität in dieser Arbeit 0,7%), was zu räumlichen  

Inkonsistenzen und folglich bei der Verrechnung der Teil-Rohdaten aller Segmente zur 

MSR zu einem Verlust an axialer Ortsauflösung geführt haben könnte (Verbreiterung des 

zeitlichen Sensitivitätsprofil der MSR (10, 11, 14, 16, 38)). Obwohl die Bildqualität in die-

ser Arbeit nicht betrachtet wird, wären so in der MSR durch die Verrechnung nicht exakt 

zusammenpassender Teil-Rohdaten Perfusionsdefekte partiell gar nicht oder lediglich 

verwischt bzw. unscharf dargestellt (14, 16, 38), was zu einer höheren Anzahl falsch-

negativer Ergebnisse und konsekutiv zu einer niedrigeren Sensitivität der MSR  

und daraus resultierend insgesamt zu einer kleineren AUC im Vergleich mit der HSR 

geführt haben könnte (16). Im Vergleich mit einer Meta-Analyse, welche CTP-Studien 

unterschiedlichster Methoden einschloss und eine gepoolte Sensitivität von 79% und 

Spezifität von 88% in der Analyse der Patient*innen-Ebene berichtet (39), ist die Sensiti-

vität der HSR dieser Arbeit höher bzw. jene der MSR niedriger. Jedoch zeigen beide 

Rekonstruktionen eine vergleichsweise (39) niedrige Spezifität, was mit einer hohen Rate 

an nicht-okklusiven Perfusionsdefekten (28, 29) in der Hochrisiko-Patient*innenpopula-

tion und einer potentiellen Fehlinterpretation von Aufhärtungsartefakten als Perfusions-

defekte (41) begründet werden könnte.  
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4.2.3 Identisches Zeilen-Sensitivitätsprofil von Multisegment- und Halbscan- 

Rekonstruktion in Scannern mit voller Herzabdeckung 

Die den in Unterkapitel 4.2.1 genannten älteren prospektiven CTA-Studien wurden Bild-

Inkonsistenzen während der Spiralakquisition zwischen in z-Achse aneinanderlegenden 

Schichten durch bewegungsbedingte Treppenstufen-Artefakte und durch einen Verlust 

an longitudinaler Ortsauflösung deutlich, welche im Vergleich zu modernen Scannern 

durch eine relativ lange Gantry-Rotationszeit (400 ms), relativ schmale Detektor- 

Scanbreite (8 cm; Kollimation: 16 x 0,5 mm) und den benötigten Tischvorschub bedingt 

waren (12, 13). Je höher der notwendige Tischvorschub während einer Spiralakquisition 

ist, umso mehr Daten müssen in z-Richtung interpoliert werden, was konsekutiv zu einer 

räumlichen Unschärfe und zu einem Verlust an longitudinaler Ortsauflösung führt (Ver-

breiterung des Zeilen-Sensitivitätsprofil des Scanners (10, 14, 38)). Dieser Effekt limitiert 

insbesondere die HSR, denn mit zunehmender Anzahl der akquirierten Segmente kann 

nicht nur das zeitliche Rekonstruktionsfenster der MSR erniedrigt, sondern im Gegensatz 

zur Einzelsegment-Akquisition auch der benötigte Tischvorschub der Multisegment- 

Akquisition reduziert und damit die einzelne Zeilen-Sensitivität der MSR während einer 

Spiralakquisition verbessert werden (10). Die Limitation durch das verbreiterte Zeilen-

Sensitivitätsprofil des Scanners tritt mit zunehmender Detektor-Scanbreite und  

langsamerem Tischvorschub immer mehr in den Hintergrund und folglich wird die HSR 

im Vergleich mit der MSR immer weniger durch den Verlust der longitudinalen  

Ortsauflösung benachteiligt (10, 14). Dies könnte zum Teil erklären, weshalb die  

diagnostische Genauigkeit der MSR in älteren CTA-Studien, die einen 16-Reihen- 

Scanner verwendeten, höher war als jene der HSR (12, 13), wohingegen in einer Studie, 

die einen 64-Reihen-Scanner nutzte, beide Rekonstruktionen die gleiche diagnostische 

Genauigkeit in der Erkennung von Koronarstenosen aufwiesen (14). Der in dieser Arbeit 

verwendete 320-Reihen-Scanner besitzt eine volle Herzabdeckung und somit wurde kein 

Tischvorschub während der Einzel- oder Multisegment-Akquisition benötigt. Damit haben 

sowohl MSR als auch HSR identische Zeilen-Sensitivitätsprofile und beide  

Rekonstruktionen werden nicht mehr durch einen interpolationsbedingten Verlust an  

longitudinaler Ortsauflösung limitiert (10). In Zusammenschau mit den in den  

Unterkapiteln 4.2.1 und 4.2.2 diskutierten Effekten könnte so insgesamt die erstmals 

schlechtere diagnostische Genauigkeit der MSR im Vergleich mit der HSR in der klini-

schen Herzbildgebung erklärt werden (12-14, 16, 18). 
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4.2.4 Neues Erkennungsziel: Perfusionsdefekte im Myokard  

Das Gesamtergebnis dieser Arbeit deckt sich zum Teil mit einer älteren, prospektiven 

Studie aus der Arbeitsgruppe des Autors mit dem Myokard als Zielgewebe, in welcher 

unter Verwendung eines 16-Reihen-Scanners mit einer Gantry-Rotationszeit von 400 ms 

die MSR zwar die Beurteilung der regionalen Myokardfunktion, jedoch nicht die Analyse 

der globalen Myokardfunktion im Vergleich mit der HSR verbessern konnte (18). Eine 

mögliche Erklärung wäre, dass sowohl bei der Beurteilung der Myokardfunktion als auch 

bei der Erkennung von KHK das Zielgewebe (Myokard) groß genug ist, um mit der HSR 

globale Wandbewegungsstörungen oder Perfusionsdefekte trotz möglicherweise vorhan-

dener Bewegungsartefakte zu erkennen (16). Weiterhin könnten in der älteren Studie (18) 

die in z-Richtung möglicherweise interpolierten Daten (siehe Unterkapitel 4.2.3) selbst 

mit der HSR bereits zur Bestimmung der globalen Herzfunktion ausreichend gewesen 

sein, da auch in Scannern mit voller Herzabdeckung semiautomatisch inadäquat detek-

tierte Herzkonturen von den Auswertern in der Herzbildgebung manuell in allen Ebenen 

angepasst und damit interpoliert werden (8). Damit könnten Limitationen der longitudina-

len Ortsauflösung generell einen geringeren Einfluss auf die diagnostische Genauigkeit 

in der Beurteilung des Myokards haben. Da jedoch die MSR bisher ausschließlich in  

älteren Scannern in der CTA und CT-Herzfunktion mit der HSR verglichen wurde, bleiben 

letztendlich die genauen Beiträge des anderen Erkennungsziels dieser CTP-Arbeit  

(Perfusionsdefekte im Myokard versus Stenosen in den Koronararterien (12-14) bzw.  

Myokardfunktion (18)) und des technischen Fortschritts des Scanners zur erstmalig  

besseren diagnostischen Genauigkeit der HSR im Vergleich mit der MSR unklar (16).  

 

4.3  Diskussion der Ergebnisse der Patient*innen-Subgruppen 

In der Analyse der klinisch relevanten Patient*innen-Ebene könnten AUC-Unterschiede 

von MSR und HSR in den Patient*innen-Subgruppen durch eine zu niedrige Fallzahl nicht 

ersichtlich sein (keine Power-Analyse in dieser retrospektiven Arbeit). In der Analyse der 

Versorgungsgebiet-Ebene ist die AUC von MSR in allen Subgruppen kleiner als jene der 

HSR, da trotz der kleinen Fallzahlen die im Unterkapitel 4.2 beschriebenen Effekte 

ebenfalls in allen Subgruppen auftreten und somit möglicherweise dazu beitragen, dass 

die MSR die diagnostische Genauigkeit der CTP in der Diagnostik der obstruktiven KHK 

im Vergleich mit der HSR nicht erhöhen kann (16). 
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4.3.1 Patient*innen mit bekannter und Verdacht auf koronare Herzerkrankung 

Auf Patient*innen-Ebene könnte in Patient*innen mit bekannter KHK die niedrigere 

Sensitivität der MSR im Vergleich mit der HSR insbesondere mit der im Unterkapitel 4.2.2 

beschriebenen Verbreiterung des zeitlichen Sensitivitätsprofils der MSR und konsekutiv 

höheren Anzahl falsch negativer Patient*innen erklärt werden (10, 11). Jedoch war trotz 

einer Fallzahl von 68 Patient*innen die Auswirkung auf die AUC möglicherweise zu 

gering, sodass keine AUC-Unterschiede zwischen MSR und HSR aufgezeigt werden 

konnten (16). Der gleich hohe positive prädiktive Wert und gleich niedrige negative 

prädiktive Wert könnte zusätzlich durch die hohe KHK-Prävalenz (74%) in dieser 

Hochrisiko-Patient*innengruppe bedingt sein. Im Gegensatz dazu trug in Patient*innen 

mit Verdacht auf KHK möglicherweise neben einer niedrigen Fallzahl eine niedrigere 

KHK-Prävalenz (32%) zu dem gleich niedrigen positiv prädiktiven Wert und gleich hohen 

negativen prädiktiven Wert von MSR und HSR bei. Die Literatur zur Analyse des 

Einflusses des KHK-Status auf die diagnostische Genauigkeit der CTP ist limitiert. 

Dennoch stimmen in der Analyse der Versorgungsgebiet-Ebene die Größenordnungen 

der Sensitivität und Spezifität der HSR in beiden Subgruppen mit der Literatur (gepoolte 

Sensitivität von 77% und Spezifität von 88% (39)) überein. Im Gegensatz dazu weist die 

MSR, möglicherweise bedingt durch das in Unterkapitel 4.2.2 diskutierte verbreitete 

zeitliche Sensitivitätsprofil, eine vergleichsweise (39) geringe Sensitivität in beiden 

Subgruppen auf. Dabei ist die AUC von MSR sowohl in Patient*innen mit bekannter KHK 

als auch in Patient*innen mit Verdacht auf KHK in der Analyse der Versorgungsgebiet-

Ebene stets kleiner als jene der HSR, sodass der KHK-Status der Patient*innen 

insgesamt eher einen nachrangigen Einfluss auf den Vergleich der diagnostischen 

Genauigkeit von MSR und HSR in der CTP haben könnte. 

 

4.3.2 Patient*innen mit hoher und niedriger Herzfrequenz 

Eine ältere prospektive CTA-Studie aus der Arbeitsgruppe des Autors, welche einen 

Scanner mit einer Kollimation von 16 x 0,5 mm nutzte und mit der HSR ein zeitliches 

Rekonstruktionsfenster von 200 ms generierte, zeigte, dass mit ansteigender 

Herzfrequenz Bewegungsartefakte sowohl von der MSR als auch der HSR zunehmen, 

MSR in allen Herzfrequenz-Gruppen eine höhere diagnostische Genauigkeit als die HSR 

in der Erkennung von Koronarstenosen aufweist und die diagnostische Genauigkeit der 
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HSR ab einer Herzfrequenz von 75 min-1 signifikant abfällt (13). Im Gegensatz dazu wird 

in einen Scanner mit einer Kollimation von 64 x 0,6 mm und einem zeitlichen 

Rekonstruktionsfenster der HSR von 165 ms eine gleiche diagnostische Genauigkeit von 

MSR und HSR in Patient*innen mit Herzfrequenzen bis 87 min-1 erreicht (14). Somit 

scheint, wie im Unterkapitel 4.2 beschrieben, die HSR mit zunehmender Gantry-

Rotationsgeschwindigkeit und Detektor-Scanbreite selbst bei hoher Herzfrequenz immer 

geringer im Vergleich mit der MSR limitiert. In der vorliegenden CTP-Arbeit konnte in der 

Analyse der Patient*innenebene die Erkennung der obstruktiven KHK durch die MSR im 

Vergleich mit der HSR in Patient*innen mit hohen Herzfrequenzen ≥ 75 min-1 ebenfalls 

nicht verbessert werden und somit könnte ein zeitliches Rekonstruktionsfenster von  

175 ms in einem Scanner mit voller Herzabdeckung bereits kurz genug sein, um 

Myokardsegmente mit der HSR selbst bei hoher Herzfrequenz genauso gut wie mit der 

MSR zu beurteilen (16). Jedoch ist die AUC von beiden Rekonstruktionen in dieser 

Subgruppe insgesamt kleiner, was möglicherweise mit einem Anstieg von 

Bewegungsartefakten mit zunehmender Herzfrequenz in beiden Rekonstruktionen erklärt 

werden könnte (13, 16, 40).  

 

4.4  Diskussion der Ergebnisse der Strahlendosis 

Die Gesamt-Strahlendosis dieser Arbeit von Patient*innen mit Multisegment-Akquisition 

ist vergleichbar mit der aktuellen Literatur (10,6 mSv (19)), wenn ebenfalls maximal drei 

Segmente während der Stress-CTP gescannt werden. Die höhere Gesamt-Strahlendosis 

dieser Arbeit von Patient*innen mit Einzelsegment-Akquisition (Literatur: 5,2 mSv (21)) 

könnte zum einen dadurch erklärt werden, dass die CT-Rohdaten vor etwa 11 Jahren in 

den Primärstudien (24, 25) akquiriert wurden und zum anderen, dass in dieser Arbeit zur 

Berechnung der abgeschätzten Strahlendosis aus dem Dosis-Längen-Produkt der von 

der Europäischen Kommission im Jahr 2000 empfohlene und in der Arbeitsgruppe des 

Autors etablierte Thorax-Konversationsfaktor von 0,017 mSv ´ mGy-1 ´ cm-1 (26) anstatt 

von 0,014 mSv ´ mGy-1 ´ cm-1 (21, 23, 25) verwendet wurde. Im Gegensatz dazu scheint 

möglicherweise selbst der verwendete konservative Konversationsfaktor zu klein, da eine 

neuere Studie zeigte, dass mit dem kleineren der genannten Konversationsfaktoren die 

Strahlendosis in der CT-Herzbildgebung durchschnittlich 46% zu niedrig abschätzt und 

ein spezieller Herz-Konversationsfaktor von 0,026 mSv ´ mGy-1 ´ cm-1 die Strahlendosis 
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präziser berechnen könnte (41). In einer aktuellen Studie wird unter der Verwendung  

dieses Konversationsfaktors eine Gesamt-Strahlendosis von 7,85 mSv in Patient*innen 

mit einer Einzelsegment-Akquisition abgeschätzt (22), was vergleichbar mit dem Ergeb-

nis dieser Arbeit in dieser Patient*innengruppe ist. Jedoch steigt die Strahlendosis der 

CTP generell mit der Anzahl der akquirierten Segmente (12, 42, 43) und somit ist es 

naheliegend, dass auch in aktuellen Scannern unabhängig des Konversationsfaktors die 

Strahlendosis der Multisegment-Akquisition mit MSR höher sein könnte als jene der Ein-

zelsegment-Akquisition mit HSR (16). Obwohl die verfügbare CTP-Literatur für einen  

direkten Vergleich der Dosisersparnis limitiert ist, zeigt die verfügbare CTA-Forschung 

relative Dosisersparnisse von 21,6% (43) bis 52,0% (42) bei der Verwendung einer  

Einzelsegment-Akquisition anstatt einer Multisegment-Akquisition, was vergleichbar mit 

der abgeschätzten Stress-Dosisersparnis dieser CTP-Arbeit ist (16). 

 

4.5  Stärken und Schwächen der Arbeit 

Diese Arbeit ist limitiert, da sie retrospektiv Patient*innen ohne erneute Power-Analyse 

einschließt und somit die Fallzahlen in den Subgruppen (z.B. lediglich 30 Patient*innen 

mit hoher Herzfrequenz) reduziert waren. Daher konnten in den Subgruppen auf der  

Patient*innenebene möglicherweise vorhandene AUC-Unterschiede der MSR und HSR 

nicht immer aufgezeigt (16) oder partiell lediglich sehr kleine Werte der diagnostischen 

Genauigkeit errechnet werden (z.B. Spezifität in Patient*innen mit hoher Herzfrequenz). 

Deshalb sollten die Ergebnisse in einer prospektiven randomisierten Studie mit Power-

Analyse überprüft werden. Jedoch wurde zum einen durch den retrospektiven Einschluss 

von Patient*innen aus zwei Primärstudien (23, 25) die größte Gesamtfallzahl aller verfüg-

baren prospektiven Studien in der Herzbildgebung erreicht, welche die diagnostische  

Genauigkeit der MSR und HSR verglichen (12-14, 16, 18). Zum anderen stützen die  

Ergebnisse aller Subgruppen auf Patient*innenebene bereits das Gesamtergebnis der 

Arbeit, dass die MSR der CTP die diagnostische Genauigkeit der Erkennung obstruktiver 

KHK im Vergleich mit der HSR nicht verbessern kann (Subgruppen: AUCMSR = AUCHSR 

oder AUCMSR < AUCHSR (16)). Eine weitere Limitation ist die Nutzung eines in den  

Primärstudien (23, 25) vorgegebenen, gemeinsamen anatomischen Referenzstandards 

(quantitative ICA) anstatt einer funktionellen Referenz (fraktionelle Flussreserve), welche 

in aktuellen Herz-CT Studien standardmäßig verwendet wird (7, 21, 22). Dies könnte das 
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Referenzergebnis und konsekutiv das Gesamtergebnis dieser Arbeit in irgendeiner 

Weise beeinflusst haben (16). In der Nationalen Versorgungsleitlinie der chronischen 

KHK wird jedoch auch die Single-Photon-Emission-CT als nicht invasives, funktionelles 

Verfahren in der KHK-Diagnostik empfohlen (2) und diese Methode war ebenfalls  

funktioneller Referenzstandard des CORE320 Studienprotokolls (6, 23, 24). Da in einer 

CORE320 Substudie ein Stenosegrad von ≥ 70% in der quantitativen ICA mit einem funk-

tionellen Perfusionsdefekt in der Single-Photon-Emission-CT assoziiert war (20), wurde 

dieser anatomische Grenzwert als eine zusätzliche Referenz in dieser Arbeit genutzt um 

funktionelle Relevanz der ICA-Stenosen zu repräsentieren. Auch mit dieser Referenz 

konnte die MSR die diagnostische Genauigkeit der CTP im Vergleich mit der HSR in 

keiner Analyse der Patient*innenebene verbessern und somit wird das Gesamtergebnis 

dieser Arbeit möglichweise auch mit einer funktionellen Referenz gestützt (16). Abschlie-

ßend ist die Gantry-Rotationszeit von aktuelleren Scanner-Generationen kürzer (z.B. 280 

ms (21)) als diejenige des genutzten Scanners aus dem Jahre 2011, was zu einem noch 

kürzeren zeitlichen Rekonstruktionsfenster sowohl der MSR als auch der HSR führen 

würde und daraus eine höhere diagnostische Genauigkeit der CTP mit beiden Rekon-

struktionen resultieren könnte (16). Da jedoch die im Unterkapitel 4.2 diskutierten  

Limitationen der MSR (z.B. Verbreiterung des zeitlichen Sensitivitätsprofils (10, 11)) auch 

bei der Nutzung von aktuelleren Scannern vorhanden sind, könnte das Gesamtergebnis 

dieser Arbeit, dass die MSR die diagnostische Genauigkeit der CTP im Vergleich zur 

HSR nicht verbessern kann, Bestand haben (16). Zu den größten Stärken dieser Arbeit 

zählen zum einen, dass erstmalig in der Literatur die MSR und HSR der CTP in der Er-

kennung der obstruktiven KHK verglichen wird und sie damit Evidenz liefert, welche der 

beiden Rekonstruktionen zu präferieren sein könnte (16). Zum anderen wird in dieser 

Arbeit ein Scanner mit voller Herzabdeckung (Kollimation 320 x 0,5 mm (16)) genutzt und 

damit erstmalig in der CT-Herzbildgebung die diagnostische Genauigkeit der MSR und 

HSR in einem Scanner mit > 64 Detektorreihen verglichen. 
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4.6  Implikationen für die Praxis und zukünftige Forschung 

Die Ergebnisse dieser Arbeit implizieren die Nutzung eines Einzelsegment-

Akquisitionsprotokolls mit HSR in der statischen CTP zur Diagnostik der obstruktiven 

koronaren Herzerkrankung unabhängig des KHK-Status oder der Herzfrequenz der 

Patient*innen (16). Jedoch sollten die vorliegenden Resultate in einer prospektiven 

randomisierten Studie überprüft und dabei die benötigte Fallzahl für potentielle 

Subgruppenanalysen (z.B. Patient*innen mit Verdacht auf KHK oder hoher 

Herzfrequenz) bei der Power-Analyse beachtet werden. Um die Ergebnisse vertieft 

diskutieren zu können, erscheint ein Vergleich der diagnostischen Genauigkeit der MSR 

und HSR in Zusammenschau mit der Bildqualität (z.B. Ausmaß der Bewegungsartefakte) 

zielführend, weil sich jene in den älteren prospektiven Herz-CT-Studien mit steigender 

Herzfrequenz verschlechterte und dabei insbesondere die diagnostische Genauigkeit der 

HSR limitierte (13, 14, 17). Da in der CTP prinzipiell vielfältige Studienprotokolle zur 

Verfügung stehen (z.B. Nutzen einer 2-Segment- (6, 8, 14, 24) oder bis zu 4-Segment-

MSR (13, 17, 18, 25)) und in Meta-Analysen bisher lediglich der grundsätzliche 

Stellenwert der CTP in der KHK-Diagnostik untersucht wurde (7, 39), sollte weiterführend 

der Einfluss einzelner Scan-Parameter (z.B. Kollimation und Gantry-Rotationszeit der 

Scanner, Anzahl der akquirierten Segmente mit Rekonstruktionsalgorithmus) auf die 

diagnostische Genauigkeit der Erkennung der obstruktiven KHK in einer detaillierten 

Meta-Analyse untersucht werden. Diese Evidenz trüge zur Vereinheitlichung und 

Verbesserung der Methodik bei, damit die CTP als nicht-invasives funktionelles 

Verfahren in der täglichen klinischen Praxis weiter etabliert und in der Versorgungsleitlinie 

der chronischen KHK (2) aufgenommen werden kann.  



Schlussfolgerungen 

 

46 

5. Schlussfolgerungen  

Diese Arbeit zeigt, dass die diagnostische Genauigkeit der CTP durch die Nutzung der 

MSR anstatt der HSR in der Diagnostik der obstruktiven KHK nicht erhöht werden kann. 

Aufgrund der niedrigeren Strahlendosis scheint eine Einzelsegment-Akquisition mit HSR 

die geeignetste Methode in der statischen CTP (16). 
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Supplementary material 
 

Supplementary Table 1. Primary objectives as well as inclusion and exclusion criteria of 

the primary studies 

 
Design CORE320 [20]        CARS-320 [22] 

       

Objectives 

To compare the diagnostic performance of the combination of CTA and myo-

cardial CTP imaging with the combination of quantitative ICA and SPECT as 

first reference and quantitative ICA alone as second reference for the detection 

of obstructive CAD in patients with known or suspected CAD 

 

To compare the diagnostic performance of coro-

nary CTA alone with the combination of coronary 

CTA and myocardial CTP for the detection of in-

stent restenosis in patients with coronary stents us-

ing quantitative ICA as reference 

             

       

Inclusion criteria Patient with known or suspected CAD and clinical indication for ICA    
Patient with suspected coronary in-stent resteno-

sis and clinical indication for ICA  

             

       

Exclusion criteria Coronary artery bypass graft or other cardiac surgery    Coronary artery bypass graft 

 
Atrial fibrillation or uncontrolled tachyarrhythmia,  

>1st degree atrioventricular block 
 

No sinus rhythm, 

>1st degree atrioventricular block 

 Sinus bradycardia < 40 bpm      

 Unstable acute coronary syndrome or myocardial infarction     Unstable presentation 

 Serum creatinine > 1.5mg/dl or calculated creatinine clearance of < 60 ml/min   Serum creatinine > 2.0mg/dl 

 History of contrast-medium-induced nephropathy     

 Body mass index > 40      Body weight >300 kg 

 Systolic blood pressure < 90 mmHg, recent use of dipyridamole or methylxanthines   Systolic hypotension, therapy with dipyridamole 

 Age < 45 or > 85 years     Age < 40 years 

 Pregnancy     Pregnancy 

 Patient not willing or unable to sign written informed consent    Guardianship at the time of the study 

 Coronary artery intervention within the last 6 months     Inability to hold breath for 10 seconds 

 Known allergy to iodinated contrast media      

 Known or suspected intolerance or contraindication to beta-blockers    

 Evidence of severe symptomatic heart failure (NYHA class III or IV)    

 Known or suspected moderate or severe aortic stenosis        

 Presence of intracardiac devices within the imaging field of view     

 
Chronic obstructive pulmonary disease with use of inhaled bronchodilators  

over the past year 
  

 History of multiple myeloma or previous organ transplantation     

 Clinical SPECT performed by non-validated centre within 60 days prior to screening    

 Clinical SPECT in the period 6 to 3 months prior to screening     

 
Dual isotope, thallium or sestamibi imaging studies including rest and  

stress studies with 2-day protocols 
  

 Patients with a history of high radiation exposure     

 
Any other history or condition that the investigator judged to be a significant 

reason for exclusion  
  

 

bpm Beats per minute, CAD Coronary artery disease, CTA Computed tomography  

angiography, CTP Computed tomography perfusion, ICA Invasive coronary angiography, 

SPECT Single-photon emission computed tomography 
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Supplementary Table 2. Scan timing of static myocardial CT perfusion during arterial 

contrast medium first pass 

 

Location CT attenuation (HU)a p-value 

Left ventricle (A) 369.0 (89.3) < 0.001 (A versus B) 

< 0.001 (A versus C) 

< 0.001 (A versus D) 

0.129 (B versus C) 

< 0.001 (B versus D) 

< 0.001 (C versus D) 

Ascending aorta (B) 394.1 (83.8) 

Proximal descending aorta (C)  399.6 (85.9) 

Distal descending aorta (D) 353.2 (72.1) 

 

Patients were scanned with the peak of the contrast medium bolus in or having just left 

the ascending aorta - which is assumed to be the phase with optimal demarcation of 

perfusion defects in static myocardial CT perfusion [27]. a Data are means with standard 

deviations in parentheses (data normally distributed). HU Hounsfield units 
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Supplementary Table 3. All patients: direct comparison of the results of MSR and HSR 

of myocardial CTP 

 
ICA finding 

 
Per-patient level 

 
Per-territory level 

Reconstruction / 
Finding 

Positive Negative Total  Positive Negative Total 

HSR 
       

Positive 51 18 69 
 

68 35 103 

Negative 7 17 24 
 

18 171 189 

Total 58 35 93 
 

86 206 292 

MSR 
       

Positive 39 12 51 
 

43 27 70 

Negative 19 23 42 
 

43 179 222 

Total 58 35 93 
 

86 206 292 

 

Reference: ≥ 50% diameter vessel stenosis detected in quantitative ICA. Data are the 

results of consensus reading of two readers. Myocardial perfusion defects in MSR and 

HSR were manually assigned to their culprit lesions detected in ICA using thin-slice rest 

CTP images. CTP Computed tomography perfusion, HSR Halfscan reconstruction, ICA 

Invasive coronary angiography, MSR Multisegment reconstruction  
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Supplementary Table 6. All patients using ≥70% stenosis as reference: diagnostic per-

formance of MSR and HSR of myocardial CTP  

 
 All 93 patients  
 Per-patient level  Per-territory level  

Reconstruction /  
Performance 

HSR MSR p-value  HSR MSR p-value  

Area under the curvea 
0.70  

[0.59, 0.81] 

0.67  

[0.55, 0.78] 
0.503  

0.85  

[0.79, 0.91] 

0.70  

[0.61, 0.80] 
< 0.001  

Sensitivity 
92 (24/26) 
[75, 99] 

73 (19/26) 
[52, 88] 

0.074  
88 (28/32) 
[71, 96] 

53 (17/32) 
[35, 71] 

0.003  

Specificity 
33 (22/67) 

[22, 45] 

52 (35/67) 

[40, 65] 
0.004  

71 (185/260) 

[65, 77] 

80 (207/260) 

[74, 84] 
< 0.001  

Positive predictive value 
35 (24/69) 

[24, 47] 

37 (19/51) 

[24, 52] 
0.483  

27 (28/103) 

[19, 37] 

24 (17/70) 

[15, 36] 
0.384  

Negative predictive value 
92 (22/24) 

[73, 99] 

83 (35/42) 

[69, 93] 
0.124  

98 (185/189) 

[95, 99] 

93 (207/222) 

[89, 96] 
0.001  

 

Reference: ≥ 70% diameter vessel stenosis detected in quantitative ICA. Data are the 

results of consensus reading of two readers. Unless otherwise stated, data are percent-

ages, data in parentheses are raw data, and data in brackets are 95% confidence inter-

vals. The 95% confidence intervals were estimated for unclustered data [31]. a Data are 

the area under the curve and data in brackets are 95% confidence intervals. CTP Com-

puted tomography perfusion, HSR Halfscan reconstruction, ICA Invasive coronary angi-

ography, MSR Multisegment reconstruction  
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Lebenslauf 

Mein Lebenslauf wird aus datenschutzrechtlichen Gründen in der elektronischen Version 

meiner Arbeit nicht veröffentlicht. 
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