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Kurzübersicht 

 

In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel des Erbium:YAG-Lasers und des CO2-Lasers die 

Wirkung von Laserstrahlung am menschlichen Trommelfell dargestellt. Für beide 

Lasersysteme wurden anhand eines neuentwickelten Trommelfellmodells verschiedene 

Applikationssysteme getestet und hinsichtlich ihrer Praktikabilität für die Laserparazentese 

bewertet. Es wurden laserspezifische Parameter ermittelt, die Grundlage einer klinischen 

Erprobung des Erbium:YAG-Lasers und des CO2-Lasers sowie ihrer Applikationssysteme zur 

Laserparazentese sind. 

 


