Aus der Kilinik fur Augenheilkunde
der Medizinischen Fakultat Charité — Universitatsmedizin Berlin

DISSERTATION

Vergleich verschieden konzipierter aspharischer
Intraokularlinsen im Hinblick auf das postoperative
Kontrastsehvermdgen

zur Erlangung des akademischen Grades
Doctor medicinae (Dr. med.)

vorgelegt der Medizinischen Fakultat
Charité — Universitatsmedizin Berlin

von

Mirjam Johanna Rossel

aus Berlin

Datum der Promotion: 14.09.2018



Inhaltsverzeichnis

L AB ST RA C T ettt e ettt e e e e e e e e e eeaaans 3
2 EINLEITUNG ...ttt e e e e e e e et e e e e e eaa s 6
2.1 Entwicklung und Stellenwert der Kataraktchirurgi€...........cccccvvvvviiiiiiieeeinnnnns 6
2.2 Spektrum der IntraokularlinSen..............oiiiiiiiiiiiieee e 8
2.2.1  Historischer UDErblCK ............c.ccueiiiieiiiieie et 8
2.2.2  Aktueller Stand der Kunstlinsenimplantation...............cccccccovieiiiiieeeieeennns 9
2.2.3  ASPhArSChE TOL ....cooviiiiiii e 13

2.3 Fragestellung dieser Arbeit.........c.oooiiiiiiiiiii e 25

3 PATIENTEN UND METHODEN........oiiiiii e e 27
3.l PAUENIEN ... 27
3. 1.1 AUSWANIPIOZESS.....ccoiiiiiiiiiieeeeee e 27
3.1.2 Demografische Daten des Patientenkollektivs.............ccccoovvieiiiiiiiinnnnnnn. 28

3.2 IMEENOUEN . e 29
3.2.1 Retrospektiv erhobene Daten ...........cccccovviiiiiiiiiiiiiieee 29
3.2.2  StatistisChe AUSWEITUNGEN........coiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 43

4 ERGEBNISSE...... ot 44
4.1  Auswertung der demografischen Daten ...........ccccooeeeeiiiiiiiiiiiii e, 44

4.2 Auswertung der pra- und postoperativen Refraktions-, Achsenlangen- und IOL-

BrechKraft-BeStmMMUNG .........uuiiiiiiiii e e e e e e eees 44
4.3  Auswertung der intra- und postoperativen Komplikationen ......................... 47
4.4 Auswertung der PUpillometrie........ooooooeeeeeee 47
4.5 Auswertung der Visusbestimmung unter photopischen Konditionen............ 47

4.5.1 Unkorrigierter und bestkorrigierter Fernvisus pra- und postoperativ ...... 47

4.5.2 Photopische Visusbestimmung bei geringem Optotypen-Kontrast ohne und

(00 T10 =] =T 0 To (1] o RSP UPTRRRPPPPPRPIN 48



4.6 Auswertung der unter mesopischen Konditionen erhobenen Kontrastsensitivitat

ohne uNd MIt BIENAUNG ......uuiiiiiiiii e 49
4.7 Auswertung der postoperativen AberrationsSmessungen ............cccoeeeeeeeeeennn. 52
4.7.1 Korneale ADErratioNeN ..........coouiiiiiiiiiiiieee e 52
4.7.2  OKUIGre ADEITAtIONEN ......cciiiiiiiiiiiiei e 53

O DISKUSSION ... e e e e e s 56
5.1 Relevanz der vorliegenden Arbeit .........ccoooieeiiiiiiiiiiiii e 56
5.2 Einordnung der funktionellen Ergebnisse...........cccccceeiiiiiiiiiiiiiicii e, 56
5.3 Einordnung der ermittelten Aberrationen..............ccccceeeiieeiiiiiiiiiiie e 63

6 LITERATURVERZEICHNIS ... e 72
Eidesstattliche VEersiCheruNng ... 94
LEDENSIAUT ... 95
DANKSAGUNG ....coiiiiiiiiiiiiie ettt 96



1 ABSTRACT

EINLEITUNG: Die chirurgische Entfernung der Katarakt zahlt weltweit zu den
haufigsten Operationen. Dank des sich stetig weiterentwickelnden, grof3en Spektrums
an Kunstlinsen (IOL), die bei der Operation implantiert werden, kann inzwischen mehr
als nur der Anspruch einer guten korrigierten Tagessehscharfe erfullt werden.
Aspharische IOL, die aberrationsneutral oder -negativ sein kdnnen, ermdglichen einen
Ausgleich der sphéarischen Aberration (SA) der Hornhaut und tragen so zur Optimierung
der Abbildungsqualitat bei. Eine Verbesserung der wichtigen Kontrastwahrnehmung im
Hellen und Dunkeln im Vergleich mit spharischen IOL wurden nachgewiesen.
Umstritten ist jedoch bisher, ob aberrationsnegative oder -neutrale IOL hinsichtlich
dieser funktionellen Parameter zu bevorzugen sind und ob ihre Implantation durch

Mikroinzisionen zuséatzliche Vorteile bietet.

METHODEN: In diese retrospektive monozentrische klinische Studie wurden Patienten
eingeschlossen, die im Rahmen einer Kataraktoperation mit Phakoemulsifikation bei
altersbedingter Linsentribung entweder die aberrationsneutrale Akreos™ Adapt AO
oder die aberrationsnegative Tecnis® ZA9003 durch einen 3,3-mm-Schnitt oder die
aberrationsneutrale Mikroinzisions-1OL Incise® MJ14T durch eine 1,4-mm-Inzision
erhalten hatten. Verglichen wurden die postoperative photopische
Niedrigkontrastsehschérfe und die mesopische Kontrastsensitivitat unter
Bertcksichtigung der Nachtfahrtauglichkeitskriterien der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) — jeweils ohne und mit Blendung. Zudem
wurden neben demografischen Daten die unkorrigierte und bestkorrigierte
Hochkontrastsehscharfe und die mesopische Pupillengrdl3e analysiert. Es erfolgten
eine Prufung des Auftretens von Komplikationen und ein Vergleich von Aberrationen
niederer und héherer Ordnung der Kornea und des gesamten Auges zwischen den drei

Gruppen.

ERGEBNISSE: Wahrend sich die photopische Hoch- und Niedrigkontrastsehschérfe
zwischen der Akreos™- (18 Augen von 18 Patienten), Incise®- (17 Augen von 17
Patienten) und Tecnis®-Gruppe (14 Augen von 14 Patienten) nicht signifikant
unterschieden, erfullten deutlich mehr Augen mit Akreos™ Adapt AO monokular die
DOG-Nachtfahrtauglichkeitsanforderungen ohne Blendung. Bei Blendung zeigte sich in



allen Gruppen ein Abfall der dann nicht mehr signifikant unterschiedlichen
Dammerungssehfahigkeit. Die Mittelwerte der kornealen SA und des okuldren Koma-
und Dreiblatt waren in allen Gruppen éhnlich. Die SA des gesamten Auges lag bei
aberrationsnegativer IOL in einem signifikant niedrigeren Bereich. Die Aberrationen
hoherer Ordnung (RMS HOA) des gesamten Auges waren in der Mikroinzisionsgruppe
signifikant hoher, der RMS-Wert der kornealen Aberrationen war hingegen in diesen

Augen signifikant geringer.

SCHLUSSFOLGERUNG: Trotz nachweislich niedrigeren Aberrationen héherer
Ordnung nach Implantation einer aberrationsnegativen IOL kann ein funktioneller Vorteil
hinsichtlich des Kontrastsehens im Vergleich mit aberrationsneutralen IOL ausbleiben.
Bei ebenfalls hier nicht bestatigtem funktionellen Benefit durch Mikroinzision sondern
sich sogar besser darstellender Dammerungssehfahigkeit nach Implantation einer
aberrationsneutralen 0L mittels Kleinschnitt besteht der Verdacht auf einen positiven
Effekt einer geringen Rest-Aberration oder tUberragende sonstige intra- bzw.

interindividuelle Faktoren.

INTRODUCTION: Cataract extraction is one of the most common surgeries performed
worldwide. Due to continuous advancement and the broad spectrum of intraocular
lenses (IOL) which are implanted during the operation not only a good best corrected
visual acuity (BCVA) can be achieved. Aspheric IOL that can be aberration-negative or
-neutral permit an optimization of retinal image quality by correcting corneal spherical
aberration (SA). There is evidence of improvement of photopic and mesopic contrast
perception when compared to spherical IOL. If aberration-neutral or -negative 10L
should be preferred and if microincision-IOL can add advantages regarding these

parameters is still controversial.

METHODS: In this retrospective single-centre clinical study patients who had received
either an aberration-neutral Akreos™ Adapt AO or an aberration-negative Tecnis®
ZA9003 through a 3.3-mme-incision or an aberration-neutral microincision-lIOL Incise®
MJ14T through a 1.4-mme-incision were included. The postoperative photopic low-
contrast visual acuity and the mesopic contrast sensitivity — with and without glare —
were compared considering the criteria for night driving ability of the German

Ophthalmological Society (DOG). Besides the demographic data the uncorrected visual
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acuity, BCVA and mesopic pupil size were analyzed. A screening with regard to
complications and comparisons of lower and higher order aberrations of the cornea and

the whole eye between the three groups were performed.

RESULTS: While photopic high- and low-contrast visual acuity did not differ between
the Akreos™ (18 eyes of 18 patients), Incise® (17 eyes of 17 patients) and Tecnis® (14
eyes of 14 patients) group, significantly more eyes with an Akreos™ Adapt AO fulfilled
the night driving ability criteria without glare. The performance with glare was
remarkably worse and similar in all groups. The mean values of corneal SA and ocular
coma and trefoil were not different between the groups. The SA of the whole eye was
significantly lower in the Tecnis® group. Total higher order aberrations (RMS HOA) of
the whole eye were higher in the microincision-IOL group, whereas the value of corneal

RMS HOA was significantly lower in these eyes.

CONCLUSION: Despite of reduced lower HOA after implantation of an aberration-
negative I0OL a functional advantage concerning contrast perception compared to
aberration-negative I0OL can be missing. Furthermore a benefit due to implantation
through a microincision could not be proven in this study, but rather a better mesopic
contrast perception after implantation of an aberration-neutral IOL by small incision
surgery was observed. This might be explained by a possible beneficial effect of a
remaining low positive ocular SA or an impact of miscellaneous intra- and interindividual

factors.



2 EINLEITUNG

2.1 Entwicklung und Stellenwert der Kataraktchirurgie

Die Katarakt, auch Grauer Star genannt, ist weltweit mit einem Anteil von 51% die
haufigste Ursache fur Erblindung [1]. In Deutschland fuhrt die Eintribung der Linse des
Auges aufgrund der Uberdurchschnittlichen medizinischen Versorgungssituation zwar
nur noch selten zum vollstandigen Verlust der Sehkraft, dennoch zéahlt die Katarakt

auch hier zu den haufigsten Augenerkrankungen [2].

Die Pravalenz des Grauen Stars steigt mit dem Alter stark an [3], die Cataracta senilis
bildet mit tGiber 90 % die grof3te Untergruppe der nach Zeitpunkt des Auftretens
klassifizierten Katarakte [4]. Aufgrund des demografischen Wandels ist eine weitere
Zunahme der Kataraktinzidenz zu erwarten [5, 6]. Nach Angaben des Berufsverbandes
deutscher Augenéarzte weisen in Deutschland 50 % der 52- bis 64-Jahrigen subjektiv
meist noch asymptomatische Triibungen der Linse auf, in der Altersgruppe der 65- bis
75-Jahrigen wird die Haufigkeit der senilen Katarakt mit tiber 90 % angegeben, jedoch

bemerkt nur jeder zweite Betroffene die Visusbeeintréachtigung selbst [7].

Die irreversible Linsentribung geht meist mit einer langsam voranschreitenden
Sehverschlechterung einher, wobei nicht nur die Hochkontrast-Sehscharfe sondern
auch das Dammerungssehen gestort, die Blendempfindlichkeit verstarkt und
Refraktionsanderungen bemerkt werden kdénnen [8-10].

Die Atiologie des altersbedingten Grauen Stars ist noch nicht vollstandig geklart [11],
zahlreiche Studien haben jedoch mogliche Risikofaktoren flr sein Auftreten eruieren
kénnen. Dazu gehdren neben dem bereits erwdhnten Alter u.a. genetische
Pradisposition, weibliches Geschlecht, dunkle Hautfarbe, Mangelernahrung, Diabetes
mellitus, Rauchen, Alkoholkonsum, Kortikosteroidgebrauch, UVB-Exposition, niedriges
Bildungsniveau und landliche Herkunft [12-14]. AuRer der Minimierung der
Risikofaktoren existiert bisher keine wirksame Pravention der Linsentriibungen. Eine
konservative Behandlungsmoglichkeit der Katarakt ist ebenfalls nicht bekannt. Die
einzige effektive Therapie ist die chirurgische Entfernung der getriibten Linse, die in den

Industrienationen zu den am haufigsten durchgefuhrten operativen Eingriffen zahlt [15].



Die Cataract Surgery Rate (CSR), die jahrliche Anzahl an Kataraktoperationen pro eine
Million Einwohner, variiert sehr stark zwischen verschiedenen Landern und Regionen:
Wahrend sie zu Anfang dieses Jahrzehnts in den U.S.A. und in Frankreich bei ca.
11000 und in China bei ca. 1000 lag, wurde fir die Republik Kongo eine CRS von 163
ermittelt [16, 17]. In Deutschland erfolgen jahrlich insgesamt schatzungsweise Uber
600.000 Kataraktoperationen, davon werden nach Schatzungen nahezu 90 % unter
ambulanten Bedingungen durchgefiihrt [18, 19]. Der Bedarf an Kataraktoperationen
steigt kontinuierlich. Dabei spielen die Bevolkerungsexpansion und die gesteigerte
Lebenserwartung ebenso eine Rolle wie die frihere Indikationsstellung und die sich
stetig verbessernden Ergebnisse [5, 20-22].

Die in Abhangigkeit des Verfahrens teils kostenintensive Behandlung stellt eine nicht
unwesentliche finanzielle Belastung des Gesundheitssystems dar: Die Ausgaben fir die
in Deutschland 2010 erfolgten stationaren und ambulanten Katarakt-Operationen
wurden auf 532 Millionen Euro geschatzt, eine Verdoppelung der Kosten im Verlauf der
kommenden Jahrzehnte wird aufgrund der demografischen Entwicklung prognostiziert
[23]. Der einer Kataraktoperation im Normalfall folgende hohe Gewinn an
Lebensqualitat und Produktivitat und die Ersparnis von Kosten, die andernfalls durch
eine fortschreitende Verschlechterung des Sehvermdgens entstehen wirden,
rechtfertigen jedoch den finanziellen Aufwand [24, 25]. So wurde die operative
Behandlung des Grauen Stars in den Entwicklungslandern von der World Bank zu einer

aullerst kosteneffektiven Behandlung erklart [26].

Weitaus seltener werden chirurgische Linsenentfernungen bei noch klarer Linse z.B. bei
Linsen(sub-)luxationen, zur Refraktionsénderung oder bei Engwinkelsituation

durchgefuhrt.

Die operative Entfernung der Linse hat eine weit zurtickreichende Geschichte: Schon
ca. 800 v. Chr. wurde sie in Form des Starstichs und laut Roy, Mehra und Deshpanade
sogar bereits in einer Technik, die der 1753 von Jacques Daviel erstmals
beschriebenen extrakapsularen Kataraktextraktion (ECCE) ahnelt, in Indien
durchgefuhrt [27]. Die Methode der ECCE, bei der die Linse entfernt und Grol3teile der
Kapsel belassen werden, wurde u.a. von Albrecht von Graefe verbessert, bringt jedoch
bis heute haufig Nachtriibungen mit sich. 1961 stellte Tadeusz Krawics die

intrakapsulare Kataraktextraktion (ICCE) vor, bei der die Linse inklusive Kapselsack



entfernt wird. Wenig spéter entwickelte Charles Kelman die Phakoemulsifikation, die
sich erst Anfang der 1980er Jahre in Deutschland durchsetzte [28]. Durch die
schonende und vollstandigere Entfernung der mittels Ultraschall fragmentierten Linse
aus der Kapsel und die kleinere nétige Inzision ist die Komplikationsrate geringer, das
Risiko der Astigmatismusinduktion kleiner, die postoperative Heilphase kirzer und die
Visusrehabilitation schneller als bei den vorher genannten Verfahren [29]. Eine
kostengunstigere Alternative stellt die 1994 von Blumenthal beschriebene ,manuelle
Kleinschnitt-Technik* (MSICS) dar [30]. Heute werden die meisten Kataraktoperationen
in den Industrielandern extrakapsular unter Verwendung eines

Phakoemulsifikationsgerates durchgefuhrt [31].

2.2 Spektrum der Intraokularlinsen

2.2.1 Historischer Uberblick

Das gemeinsame Resultat der 0.g. Katarakt- bzw. Linsenextraktionen ist die Aphakie
(Linsenlosigkeit), die bis in das 20. Jh. hinein lediglich durch sogenannte Starbrillen
korrigiert werden konnte. Die starken Plusglaser fihren jedoch zu einer
BildvergréfRerung von ca. 25 %, zu erheblichen Einschrankungen des peripheren
Gesichtsfeldes sowie zu Abbildungsfehlern. Durch den Einsatz der schlieflich
entwickelten Kontaktlinsen konnte der bildvergré3ernde Effekt auf unter 10 % gesenkt
und damit die Toleranz der nach einseitiger Kataraktoperation induzierten Aniseikonie,
d.h. der unterschiedlich groRen Abbildungen auf den Netzhauten des rechten und linken
Auges, erhoht werden [32, 33]. Fur viele der vornehmlich élteren Patienten kAdme die
Verwendung von Kontaktlinsen z.B. wegen Handhabungsschwierigkeiten, zu trockenen

Augen oder chronischer Lidkantenentziindung jedoch nicht in Frage.

Eine der wichtigsten Innovationen in der Kataraktchirurgie stellt daher die Entwicklung
der Intraokularlinse (IOL) von Sir Nicholas Harold Ridley 1949 dar. Die Idee eines
Ersatzes der eigenen Linse durch Linsen Verstorbener oder aus Fremdmaterial
existierte schon langer, jedoch war Ridley der Erste, der diese Ideen reflektierte und

letztendlich umsetzte. Als Herstellungsmaterial benutzte er monomerfreies



Polymethylmethacrylat (PMMA, ,Perspex“), das wie Glas bei akzidenteller Einbringung
ins Auge meist keine signifikante Fremdkorperreaktion zeigte — dies hatte Ridley im 2.
Weltkrieg bei Piloten beobachtet, bei denen nach Berstung des Cockpits eine
Penetration des Auges durch Splitter dieses Materials erfolgte [34]. Dieses Material wird

heute noch zur Herstellung einiger IOL verwendet.

In den meisten Fallen wurde damals durch die Implantation der kiinstlichen Linse drei
Monate nach ECCE in den Kapselsack eine gute Sehschéarfe erreicht, die auch nach
Jahrzehnten noch zufriedenstellend war, bei ca. 15 % der Patienten kam es jedoch zu
Komplikationen, die meist durch die Dislokation der haptikfreien Linse hervorgerufen
wurden und eine Explantation der IOL erforderten. Durch die ab 1954 angefligten
Tantal-Faden, deren Enden lose unter der Konjunktiva belassen wurden, konnte die

Dislokationsrate vermindert werden [35].

Aufgrund der teils recht hohen Komplikationsrate wurde die Kunstlinsenimplantation
jahrelang von vielen Augenéarzten abgelehnt. Nach zahlreichen Variationen des
Designs, Materials, des Implantationsortes sowie der chirurgischen Verfahren zur
Einbringung der IOL fand die kinstliche Hinterkammerlinse erst ab den 1970er Jahren
langsam Anerkennung als Standard der Aphakiekorrektur [32].

2.2.2 Aktueller Stand der Kunstlinsenimplantation

Die Implantation moderner IOL erfolgt heute in den meisten Fallen in die Hinterkammer

und stellt nach zahlreichen Studien eine sichere und effektive Prozedur dar [36-41].

Die Komplikationsrate konnte durch neue IOL-Designs, verbesserte
Herstellungstechniken und die wachsende Erfahrung der Operateure vermindert
werden. Die haufigsten Komplikationen der Kataraktchirurgie sind die Entstehung eines
zystoiden Makula6dems (1,5 %), Dislokation der IOL (1,1 %), Netzhautablésung (0,7-
1,23 %), bullése Keratopathie (0,3 %) und Endophthalmitis (0,13-0,2 %) [19].

Es befinden sich zahlreiche Arten von IOL auf dem aktuellen Markt, die man nach

verschiedenen Kriterien klassifizieren kann:



Als Herstellungsmaterialien der IOL werden heute meist hydrophobes oder hydrophiles
Acrylat oder Silikon verwendet, die durch ihre Flexibilitat eine Einbringung der IOL in
gefaltetem Zustand ins Auge durch einen kleinen Implantationsschnitt ermdglichen.
Dies tragt zur Verringerung der Astigmatismus-Induktion bei [42-46]. Die Implantation
von Kunstlinsen aus hydrophilem Acrylat ist aufgrund der besonders guten Falt- bzw.
Einrollbarkeit durch noch kleinere Schnitte méglich als die Implantation der
hydrophoben IOL [19]. Starre PMMA-Linsen, die eine etwas grof3ere Inzision erfordern,
werden heutzutage seltener verwendet. IOL sind meist ein- oder dreiteilig gefertigt, teils
bestehen die Haptiken aus einem anderen Material als der optische Teil der Linse. Viele
Haptiken sind C- oder J-férmig, andere IOL besitzen Plattenhaptiken, die sich an zwei
bis vier Punkten im Kapselsack abstitzen. Unterschiede gibt es zudem bei den 10L-
Beschichtungen, es kénnen z.B. Fluorkarbon, Heparin oder Zytotoxine aufgetragen

werden. An das Linsenmaterial wird heutzutage meist ein UV-Filter gebunden [47].

Nach dem Implantations- bzw. Fixierort der kiinstlichen Linse unterscheidet man
Hinterkammer-, Vorderkammer- und Iris-gestutzte Linsen. Erstere werden meist in den
Kapselsack implantiert, kbnnen jedoch auch im Sulcus ciliaris, der sich zwischen lIris
und Kapselsack befindet, fixiert werden. Die beiden anderen genannten Linsentypen
bieten den Vorteil der Einsatzmaoglichkeit auch nach ICCE, bei Beschadigung der
Zonulafasern, Kapseldefekten, bei kongenitaler Aphakie und bei Sekundéareingriffen,
weisen jedoch erh6hte Komplikationsraten (u.a. von kornealer Dekompensation,

Irisatrophie oder chronischem Reizzustand) auf [48-50].

Neben den — aktuell meist monofokalen—Standardlinsen werden seit einigen Jahren
vermehrt sogenannte Premium- bzw. Sonderlinsen verwendet, wobei die Zuordnung
einer IOL zu dieser Gruppe sich im Verlauf der Zeit und abhangig von der Klinik bzw.

vom Operateur andern kann.

Eine Ubersicht mit den wichtigsten Charakteristika, Vor- und Nachteilen gibt Tabelle
2.2.2a.
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IOL Prinzip potenzielle potenzielle Nachteile
Vorteile
torische IOL neben Brillenlosigkeit in Aufhebung des Effekts
51] spharischer Ferne oder Nahe bzw. nachteilige
auch durch Korrektur des | Wirkung bei
zylindrische kornealen Positionierung in
Wirkung Astigmatismus falscher Achse
multifokale IOL | Schaffung Brillenlosigkeit in teils verringerte
52] verschiedener Ferne und Néhe optische
Brennpunkte Abbildungsqualitat,
schlechteres
Kontrastsehen, Halos
(pseudo-) Positions- Brillenlosigkeit in teils suboptimaler
akkommodative | anderung bei Ferne und Néhe unkorrigierter Fern-/
IOL Ziliarmuskel- Nahvisus,
(53] aktivitat abnehmender Effekt
bei Kapselfibrose
adjustierbare postoperative Brillenlosigkeit in hohere Kosten und

IOL

[54]

Korrektur der
Sphére und des
Astigmatismus
z.B. mittels UV-
Licht

Ferne oder Nahe
durch exakte
Korrektur der
Sphéare und des

Astigmatismus (bis

2 dpt), z.B. auch bei
Z.n. refraktivem

Lasereingriff

gesteigerter Aufwand
durch
Nachbehandlung,
tberwiegend noch in
klinischer Erprobung,
bei UV-Behandlung
Tragen einer
Schutzbrille
postoperativ bis zur

Abschlussbehandlung
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Blaufilter-IOL

[55]

Absorption von
Licht mit
Wellenlangen

zwischen 400

vermutete
Risikominderung
bzgl.

altersbedingter

Beweis des Nutzens in
vivo ausstehend, teils
reduzierte

Dammerungsseh-

und 500 nm Makuladegenera- fahigkeit, frgl.
tion, subj. Beeintrachtigung der
angenehme zirkadianen Rhythmik
Farbwahrnehmung,
gutes
Kontrastsehen
asphéarische IOL | Verminderung verbesserte etwas hohere Kosten,
156] der okularen optische bei
spharischen Abbildungsqualitéat, | aberrationsnegativen
Aberration insbesondere IOL Effektminderung/
durch verbessertes -umkehr bei
Aberrations- Kontrast-, Dezentrierung

neutralitat bzw.

-negativitat

Dammerungs- und

Blendungssehen

Mikroinzisions-
IOL

[57, 58]

Implantation
durch kleineren
Tunnel/
Parazentese

maoglich

Reduktion des
iatrogen induzierten
Astigmatismus,
Traumareduktion,
erhohte
Wundstabilitat

Lernkurve des
Operateurs, teils
spezielles technisches

Zubehor notwendig

Tab. 2.2.2a: Potenzielle Vor- und Nachteile moderner IOL

IOL, in denen verschiedene dieser Eigenschaften kombiniert vorliegen, sind mittlerweile

in zahlreichen Varianten erhéltlich. Ebenfalls méglich ist heutzutage die Implantation

von Add-on-IOL. Diese Linsen werden in den sogenannten Sulcus ciliaris vor die bereits

vorhandene I0L gesetzt und kdnnen damit feine oder je nach optischer Eigenart auch
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groRere Korrekturen bewirken, die durch Explantation der Add-on-Linse reversibel sind
[59]. Auch sogenannte phake IOL, die vor die klare eigene Linse implantiert werden,

sind zur Korrektur von Fehlsichtigkeit erhaltlich [60].

Eine Einteilung der IOL kann — wie in 0.g. Tabelle erwahnt — auch nach den optischen

Eigenschaften ihrer Oberflachen erfolgen, die spharisch oder asphérisch sein kénnen.

2.2.3 Aspharische IOL

2.2.3.1 Physikalische Grundlagen

Wahrend in Mikroskopen, Fernrohren, Kameras, Starbrillen und vielen weiteren
optischen Systemen schon seit langer Zeit asphérische Linsen mit grof3em Erfolg
verwendet werden — Funde aus vorangegangenen Jahrtausenden belegen eine lange
Existenz solcher [61-63] —, erforderte die Entwicklung von aspharischen IOL die im
Folgenden beschriebenen komplexen physikalischen und physiologischen Erkenntnisse
und exakte technische Messgeréate [64-66].

Atchinson beschrieb 1991 erstmalig die optischen Effekte aspharisch gestalteter
Oberflachen von Intraokularlinsen [67], das Patent fur die erste aspharische 10L
entwickelten schlie3lich Artal, Norrby, Piers und van der Mooren Anfang des 21.
Jahrhunderts [68].

Die Oberflache spharischer Linsen, die bis heute als Standard-IOL in der
Kataraktchirurgie verwendet werden, besitzt an jeder Stelle den gleichen
Krimmungsradius. Nach dem Snellius-Brechungsgesetz werden Lichtstrahlen am
Rande solch einer Linse starker gebrochen als paraxiale Strahlen. Dies fiihrt zu
unendlich vielen Brennpunkten, wobei mit zunehmender Einfallshdhe (h) der Strahlen
die entsprechenden Brennpunkte (F’) ndher an der Linse liegen (s. Abb. 2.3.1.a). Die
Strahlen eines Objektpunktes vor einer spharischen Sammellinse vereinigen sich also
nicht in einem Bildpunkt, sondern unterliegen einem Abbildungsfehler, der auch als
(longitudinale) spharische Aberration bezeichnet wird, und zu Unscharfe, geometrischer

Abweichung des Bildes vom Objekt und Farbsaumen fuhrt [69].
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Bei den sphérischen IOL unterscheidet man symmetrische Linsen, deren
Krimmungsradien der konvexen Ruckflachen sich nur durch das negative Vorzeichen
von denen ihrer jeweiligen konvexen Vorderflache unterscheiden, und asymmetrische
Linsen, deren Flachen verschiedene Krimmungsradien aufweisen. Durch die
Kombination bestimmter Krimmungsradien der zwei Oberflachen kann die sphérische
Aberration in asymmetrischen IOL minimiert, jedoch nicht vollstéandig korrigiert werden
[70].

Abb. 1.3.1a: Schema spharische Linse  Abb. 1.3.1b: Schema asphérische Linse

Aspharische Linsen kdnnen durch eine optimierte Form diese Abbildungsfehler gezielt
korrigieren. Die Krimmung ihrer Oberflache veréndert sich radiar und stetig mit

zunehmendem Abstand vom Zentrum der Linse, sodass der Offnungsfehler vermindert
wird und sich (im Idealfall) die Strahlen aller Zonen einer Linse mit positiver Brechkraft

im Bildraum in einem einzigen Achsenpunkt schneiden (s. Abb. 2.3.1b) [71].

Die Oberflachen aspharischer Linsen lassen sich mit folgender Formel beschreiben
(Asphéarenformel): (X?+Y?) + (1+Q) x Z?- 2ZRo = 0, wobei Z die Koordinaten entlang der
optischen Achse, Ro den zentralen Krimmungsradius, X und Y die Koordinaten in der

Ebene senkrecht zur optischen Achse Z und Q den Asphaérizitatsfaktor darstellen [72].

Oberflachen mit einem Aspharizitatsfaktor Q = 0 sind sphérisch, asphérische Flachen
mit Q > 0 (s. Abb. 2.3.1c) werden auch oblat genannt und aspharische Flachen mit

Q <0 (s. Abb. 2.3.1d) bezeichnet man als prolat. Bei diesen letztgenannten
Oberflachen mit negativem Aspharizitatsfaktor ist der axiale Durchmesser gréf3er als

der aquatoriale und somit der Krimmungsradius in der Peripherie grol3er als paraxial.
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Periphere Strahlen werden somit schwacher gebrochen als solche, die nahe der
optischen Achse Z verlaufen. Wie oben erwéhnt kdnnen so Abbildungsfehler korrigiert
werden [70].

Abb. 2.3.1c: Schema einer Linse mit Q>0 Abb. 2.3.1d: Schema einer Linse mit Q<0

Die spharische Aberration und die sonstigen als Wellenfrontaberrationen bezeichneten
Ablenkungen der Lichtstrahlen durch optische Imperfektionen der brechenden Medien
des Auges werden ublicherweise mathematisch als sogenannte Zernike-Polynome
beschrieben [73].

Dabei unterscheidet man Aberrationen niedriger Ordnung, welche die der 0. bis 2.
Ordnung zusammenfassen, und die dartber liegenden Aberrationen héherer Ordnung.
Die Zernike-Polynome werden mit Z»"™ bezeichnet und meist in einer
pyramidenférmigen Anordnung dargestellt (s. Abb. 2.3.1.e). Die tiefgestellte Indexzahl
beschreibt die Ordnung, die sich jeweils in einer ,Zeile” der Pyramide widerspiegelt, die
hochgestellte Indexzahl gibt die von der Pyramidenspitze zur -basis ansteigende

azimuthale Frequenz der sinusoidalen Komponente an.

Die Aberrationen einer oder mehrerer Ordnungen kénnen als Root-mean-square (RMS)

Wellenfront-Fehler (WFE) zusammengefasst werden [74, 75].
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Abb. 2.3.1e: Zernike-Polynome (Darstellung des Keratron®-Scout-Gerates)

Die Wellenfront-Technologie, die unverzichtbar fur die Messung und ggf. den Ausgleich
von hoéheren Aberrationen des menschlichen Auges ist, wurde seit Mitte des 20.
Jahrhunderts in der Astronomie zur Verbesserung technischer Geréate fir die
Sternbeobachtung eingesetzt und kam erstmals 1978 durch J. F. Bille in Heidelberg in
der Augenheilkunde zur Anwendung [76].

Eine Darstellung der Auswirkungen der Wellenfront-Aberrationen auf die retinale
Abbildung kann u.a. mittels Modulationstransferfunktion (MTF) und Punktspreizfunktion
(PSF) erfolgen. Die MTF beschreibt die Kontrastreduktion vom Objekt zu dessen
retinaler Abbildung durch die optischen Strukturen des Auges [77], die PSF die
Intensitatsverteilung in der Bildebene bei Abbildung eines Punktes des Objektraums

nach Durchtritt durch das optische System [78].

Die Gesamtabbildungsqualitat eines Auges kann durch das Strehl-Verhaltnis
charakterisiert werden, das in der Regel als der Quotient des Areals unter der jeweilig
errechneten MTF-Kurve und des Areals unter der MTF-Kurve eines perfekten optischen
Systems definiert wird [77].
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2.2.3.2 Hintergrinde der Entwicklung aspharischer I0L

Optische Aberrationen resultieren in reduzierter visueller Abbildungsqualitat [79-83]. Da
im menschlichen Auge die eigene oder kinstliche Linse nicht das einzige refraktive
Element darstellt, hangt die Qualitat der Abbildung eines Objektes auf der Retina auch
von den anderen brechenden Medien des Auges ab. Aufgrund ihrer starken Brechkraft
besitzt die Kornea einen diesbezlglich herausragenden Stellenwert [84]. Der anteriore
Teil der Kornea bildet zusammen mit dem Tréanenfilm eine prolate Oberflache, ihre
Krimmung im Zentrum ist steiler als die ihrer Peripherie. Aufgrund ihres geringen
refraktiven Indexes tragt die Ruckflache der Hornhaut nur zum kleinen Teil zu den

sonstigen okularen Aberrationen bei [85, 86].

Auch die humane Linse hat asphéarische Oberflachen, die am Rand flacher sind als
zentral [87]. Zudem besitzt sie einen Refraktionsindex, der ebenfalls im Zentrum hohere
Werte als in der Peripherie aufweist [88].

In zahlreichen Studien wurde die sphéarische Aberration humaner Augen ermittelt. Meist
zeigte sich eine positive spharische Aberration des gesamten Auges bei dilatierter
Pupille: Millodot und Sivak maR3en zwischen 0,75 und 1 Dioptrien, Levy et al., Wang et
al. und Porter et al. ermittelten Werte zwischen 0,10 und 0,14 pm [89-92]. Bei
Probanden jungeren Alters bzw. mit exzellentem Hochkontrastvisus fielen dagegen in
anderen Studien teils Werte um Null bzw. negative Werte auf [93, 94]. Es wurde zudem
eine Korrelation zwischen der spharischen Aberration des rechten und linken Auges

einer Person nachgewiesen [90-93].

Das Zusammenspiel zwischen Kornea und Linse in Bezug auf die retinale
Abbildungsqualitat wurde seit Anfang des 19. Jh. erforscht [95]. Thomas Young stellte
1801 fest, dass trotz des Ausgleichs des kornealen Astigmatismus mittels die
Hornhautvorderflache umgebenden isotonischen Salzwassers der Astigmatismus des
gesamten Auges persistierte, also die Linse ebenfalls einen Anteil an den
Abbildungsfehlern des Auges haben muss [96]. 1973 mal3en el-Hage und Berny
erstmals korneale sphéarische Aberrationen mittels Photokeratoskop und okulére
sphéarische Aberrationen mittels Foucault-Test. Dabei stellten sie fest, dass die
gemessenen Werte der Hornhautoberflache positiver als die Messwerte des gesamten

Auges waren und schlossen daher auf eine negative sphéarische Aberration der
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humanen Linse [97]. Das Ergebnis wurde in einigen weiteren Studien bestatigt [98, 99].
Es folgten jedoch auch Arbeiten, in denen tberwiegend neutrale oder positive
spharische Aberrationen der Linsen festgestellt wurden [89, 100, 101]. In den
genannten Studien wurden zur Messung der kornealen und okularen Aberrationen

Verfahren unterschiedlicher Messprinzipien und Algorithmen verwendet.

Die Hohe der spharischen Aberration der humanen Kornea betragt nach Angaben
diverser Autoren im Durchschnitt ca. 0,27 um, weist jedoch grof3e interindividuelle
Schwankungen auf: Wang et al. ermittelten beispielsweise in ihrem Kollektiv von 228
Augen von 134 Patienten bei einem Mittelwert von 0,28 + 0,086 pum eine Spannweite
von 0,058 bis 0,545 pm, alle Hornh&ute besalen also positive Werte [64, 102-104]. In
einer kleineren, gesunden Studiengruppe gemischten Alters fanden Nemeth et al.
mithilfe einer Scheimpflugkamera ebenfalls eine stets positive, jedoch im Mittel héhere
spharische Aberration der gesamten Kornea (0,69 um). Der Mittelwert der SA der
Korneavorderflache lag ebenfalls bei 0,69 um, wahrend die Korneartckflache bei allen

Probanden negative Werte und im Mittel -0,32 pum aufwies [105].

Verschiedene Arbeiten haben die Verteilung und Anteile der kornealen und okularen
Aberrationen hoherer Ordnung gesunder Augen untersucht. Die HOA machen ungefahr
10 % der Aberrationen des menschlichen Auges aus und werden von den Aberrationen
3. Ordnung in Form von vertikalem und horizontalem Koma, schrdgem und
horizontalem Dreiblatt (Trefoil) und der sphéarischen Aberration (4. Ordnung) dominiert.
Die okularen Aberrationen héherer Ordnung mit Ausnahme der meist positiven
spharischen Aberration und des normalerweise negativen schragen Dreiblatts sind
interindividuell zufallsverteilt und weisen Ublicherweise Werte knapp Uber oder unter
Null auf [64, 91, 106, 107].

Den Hauptanteil der okularen Gesamtaberrationen bilden mit ca. 90 % die Aberrationen
niederer Ordnung, von denen wiederum den gréf3ten Teil Defokus (C04) und
Astigmatismus (C05) ausmachen [93, 108].

Porter und Guirao ermittelten einen Anteil der Aberrationen 3. bis 5. Ordnung von ca.

7 % an den okularen Gesamtaberrationen und fanden — wie auch Wang und Koch - in
ihren Untersuchungen hohe Korrelationen der Aberrationen hoherer Ordnung sowie fur
die sphéarische Aberration und Koma alleine zwischen rechtem und linken Auge ihrer
Probanden bei hoher interindividueller Variabilitat [91, 92].
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Da eine direkte Messung der Aberrationen der Linse in vivo bisher nicht moglich ist,
lassen sich diese lediglich durch folgende Gleichung berechnen:

Aberration der Linse = okulare Aberration — (Aberration der Kornea-Vorderflache +
Aberration der Kornea-Ruckflache) [99]

Obwohl die Hohe der spharischen Aberrationen von Kornea-Vorderflache, Kornea-
Ruckflache und Linse und ihr Verhaltnis zueinander interindividuell sehr unterschiedlich
sein kdnnen [64], zeigte sich in den meisten Studien ein Uberwiegender Ausgleich der
sphérischen Aberration (und des horizontalen Komas) der Kornea durch die spharische
Aberration der jugendlichen Linse und eine Verminderung dieser Kompensation mit
dem Alter mit der Folge des Anstiegs der okularen Aberrationen [80, 99, 108-112].

Wahrend die spharische Aberration der Kornea sich im Verlauf des Lebens nur leicht
[77] bzw. nicht signifikant verandert [99, 113], nimmt die okulare spharische Aberration
im Alter zu. Dies kann durch eine abnehmende Kompensation der kornealen
sphérischen Aberration durch die Linse, die Form und Brechungsindex im Verlauf des
Lebens verandert, erklart werden [80, 99, 110, 114].

Jahnke, Wirbelauer und Pham fanden in ihrer Arbeit 2006 zwischen ihren
Probandengruppen unter bzw. Uber 45 Lebensjahren keinen signifikant
unterschiedlichen Mittelwert der kornealen spharischen Aberration (0,190 vs. 0,188
pum), jedoch eine Verdopplung des Mittelwerts der okularen spharischen Aberration in
der Gruppe der Uber 45-Jahrigen auf 0,1422 um. Es zeigten sich hohere sphérische
Aberrationen der Kornea im Vergleich zu den sphérischen Aberrationen des gesamten
Auges, insbesondere in der jingeren Probandengruppe. Dies lasst — wie durch oben
genannte Autoren bereits beschrieben — den Schluss einer mit dem Alter abnehmenden
Kompensation der kornealen sphéarischen Aberration durch innere Strukturen zu [108].

In einigen Studien fiel bei weiblichen Probanden eine etwas hohere korneale sphérische
Aberration im Vergleich mit der mé&nnlichen Kohorte auf, was auf eine bei Frauen

durchschnittlich starkere korneale Brechkraft zurtickgeftihrt wurde [103, 115].

Artal und Guirao berechneten nach Durchfiihrung ihrer Experimente 1998, dass
durchschnittlich ca. 80 % der kornealen spharischen Aberrationen durch die Linse
kompensiert werden [84]. Die Forschungsgruppe um Artal bestatigte 2001 zudem, dass

eine signifikante negative Korrelation zwischen Aberrationen der Kornea und denen der
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intraokularen brechenden Medien besteht, sowohl den Astigmatismus als auch patrtiell
Aberrationen der hoheren Ordnung (3. und 4. Ordnung, spharische Aberration)
betreffend. Dass es sich dabei um zuféllige Verteilungen handeln kénnte, wurde
exemplarisch anhand Berechnungen des Ausgleiches der kornealen Komas durch

randomisierte simulierte Komawerte der Linse widerlegt [80].

Nach Glasser und Campbell besitzt die humane Linse bis zum ca. 40. Lebensjahr eine
sich langsam der Null anndhernde negative sphérische Aberration, in den

darauffolgenden Lebensjahren nimmt sie héhere Werte im positiven Bereich an [110].

Nicht nur die sphéarische Aberration, sondern auch die Gesamtaberration des Auges
nimmt im Verlauf des Lebens zu. Schwiegerling ermittelte eine durchschnittlich im Alter
bei einer Pupillenweite von 5,9 mm um 0,45 um héhere Gesamtaberration gesunder
Augen bei Vergleich von Personen in der 3. und 8. Lebensdekade, wahrend die
Gesamtaberrationen (RMS HOA) der Korneavorderflache durch die Arbeitsgruppe um
Guirao bei Vergleich von Probanden der beiden eben genannten Altersgruppen

durchschnittlich nur 0,08 um héher gemessen wurden [116, 117].

Jahnke et al. beschrieben 2006 einen weitgehenden Verlust der Korrelation der
okularen und kornealen Aberrationen im Alter, wahrend bei unter 45-j&hrigen
Probanden eine Korrelation aller Zernike-Koeffizienten der 2. bis 4. Ordnung
nachweisbar war. Korrelation und Grol3e der Wellenfrontfehler zeigten sich innerhalb
der Gruppe jungerer Probanden mit steigender Ordnung der Aberrationen abnehmend,
wobei sich die Aberrationen héherer Ordnung der Kornea gro3er als die des gesamten
Auges darstellten [108].

Ein Anteil dieses Prozesses an der verschlechterten optischen Abbildungsqualitat im
Verlauf des Lebens wurde nachgewiesen [118]. Insbesondere die Kontrastsensitivitat ist
im Alter unter anderem aufgrund der hoheren Aberrationen des Auges herabgesetzt
[77, 119]. Die photopische Hochkontrastsehscharfe gesunder Augen wird dagegen nur

in geringerem Malf3 von den Wellenfrontfehlern héherer Ordnung beeinflusst [83, 120].

Die okularen Aberrationen hoherer Ordnung variieren nicht nur mit dem Alter und
interindividuell, sondern auch intraindividuell mit der Akkommodation und mit der
Pupillenweite [92, 93, 121, 122]. Ein Anstieg des Anteils der Aberrationen héherer
Ordnung an den okularen Gesamtaberrationen des Auges von 3 % auf 14 % bei
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Zunahme der Pupillengréf3e von 3,0 mm auf 7,0 mm wurde beschrieben [93]. Die
gleiche Arbeitsgruppe fand zudem heraus, dass bei 6 mm bzw. 5mm weiter Pupille 99
% der okularen RMS-Wellenfrontfehler in den ersten 4 Ordnungen enthalten sind. Levi
et al. mal3en eine Steigerung der okularen Gesamtaberration bei Pupillenerweiterung

ungefdhr in Hohe des quadrierten Pupillenradius [90].

Die RMS-Wellenfront-Fehler der héheren Ordnung steigen mit zunehmender
Pupillengrof3e in jeglichem Alter starker an als bei definierter Pupillengrof3e mit
zunehmendem Alter. Das Auge eines jungen Menschen, das durchschnittlich eine
weitere natirliche Pupille besitzt, kann also h6here Werte aufweisen, als Augen von
alteren Individuen, bei denen die Pupillenweite und -variation Gblicherweise geringer
sind [121]. Mrochen et al. berechneten, dass bei einer Pupillengrof3e von 3,3 mm in

50 % der jungen phaken Probanden die optischen Aberrationen die retinale
Abbildungsqualitat vermindern, wahrend es bei einem Pupillendurchmesser von 4,5 mm
bereits 89 % sind [123].

Die Pupillengré3e eines normalen menschlichen Auges hangt im Wesentlichen von der
Beleuchtung und dem Alter ab. Unter mesopischen Bedingungen (bei 9 cd/m?) sinkt die
physiologische Pupillenweite im Durchschnitt 0,43mm pro Lebensdekade, bei hellster
Beleuchtung (4400 cd/m?) nur um 0,15 mm pro Dekade. Es besteht zudem eine hohe
Variabilitat der interindividuellen physiologischen Pupillengré3e in jeglichem Alter, ein
Zusammenhang der Pupillengré3e mit der Irisfarbe oder der Refraktion konnte dabei
nicht festgestellt werden [124].

Die spharische Aberration weist unter allen Aberrationen die starkste Steigerung bei
zunehmender PupillengroRe auf. Bei Erweiterung der Pupille steigt somit der Anteil der
sphéarischen Aberration an der okularen Gesamtaberration und wird schlief3lich — gefolgt
von den zuvor dominierenden HOA Koma und Dreiblatt — zur vorherrschenden

Aberration, welche die retinale Abbildungsqualitat verschlechtert [121, 125, 126].

Bei der Akkommodation zeigt die humane Linse eine Zunahme der vorderen
Linsenkrimmung zentral und fraglich eine periphere Abflachung [127-130].

Mit der Veranderung der Form, der Position und des Gradienten des
Refraktionsindexes der Linse andern sich beim Akkommodationsprozess auch die
Wellenfront-Aberrationen, insbesondere die spharische Aberration [130-133]. Wahrend
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bei jingeren Menschen die sphérische Aberration der Linse unter Zug der Zonulafasern
niedriger ist als im Zustand der Akkommodation, bleibt bei Aktivitat des Ziliarmuskels
die sphéarische Aberration der Linse des alteren Menschen aufgrund der Verminderung

der akkommodativen Amplitude gleich hoch [110].

Cheng et al. fanden ahnliche okulare Gesamtaberrationen bei Emmetropen und
moderat Hyperopen oder Myopen, auch Artal et al. ermittelten ahnliche
Gesamtaberrationen und sphéarische Aberrationen in den verschiedenen
Refraktionsgruppen [109, 134].

Uber die Hohe der spharischen Aberrationen des gesamten Auges bei vorliegender
Katarakt sind in der Literatur unterschiedliche Angaben zu finden: Kuroda et al.
berichten Uber stets negative Werte bei nuklearer Linsentriibung (im Durchschnitt -1,27
+ 0,73 um) und positive Werte bei kortikaler Tribung (im Durchschnitt 0,69 + 0,28 um),
wobei im Vergleich zu klaren Linsen eine signifikante Abweichung der okuléaren von der
kornealen sphérischen Aberration auffiel [119]. Rocha et al. geben dagegen eine
mittlere spharische Aberration der Augen mit nuklearer Katarakt von 0,45 + 0,17 pum
und von 0,12 + 0,1 um bei kortikaler Katarakt an [135].

Bei Vergleichen der pra- und postoperativen kornealen sphéarischen Aberration zeigte
sich in verschiedenen klinischen Studien keine signifikante Anderung nach Kleinschnitt-
Kataraktchirurgie mit primarer IOL-Implantation [104, 136, 137].
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2.2.3.3 Aberrationsneutrale versus —negative 10L

Seit der Entwicklung der ersten asphéarischen IOL im Bereich der letzten
Jahrtausendwende wurden zahlreiche, unterschiedlich konzipierte aberrationsfreie
bzw. -neutrale und aberrationsnegative bzw. -korrigierende Kunstlinsen auf dem Markt
eingefuhrt. Die H6he der negativen Aberration der verschiedenen aspharischen IOL
orientiert sich an unterschiedlichen, zum Teil oben bereits erwahnten Studien, welche
die durchschnittliche korneale Aberration gesunder Augen und ihre intra- und
interindividuelle Variation untersuchten. Die H6he der spharischen Aberration des
gesamten Auges, die eine diesbeziglich optimale retinale Abbildung ermaglicht, ist
bislang unbekannt bzw. umstritten [94, 138]. Als Vorteil eines nicht vollstandigen
Ausgleichs der spharischen Aberration wird das Erreichen einer hdheren Tiefenscharfe
angesehen [41, 139-142].

Die erhaltlichen aberrationskorrigierenden aspharischen 10L, deren optische
Abbildungsqualitét in diversen theoretischen und klinischen Studien untersucht wurde,
weisen meist Werte von -0,27 um oder -0,2 um auf. Zudem gibt es IOL mit einer tber
die IOL-Flache progressiv verteilten SA [62].

2.2.3.4 (Asphéarische) Mikroinzisions-IOL

Als Mikroinzisions-lIOL bezeichnet man Kunstlinsen, die durch einen unter 2,0 mm
breiten Tunnel implantiert werden kénnen. Die bimanuelle Mikroinzisions-
Kataraktchirurgie (B-MICS) bedarf eines speziellen Instrumentariums und eines
Trainings des Kataraktchirurgen. Sie beinhaltet eine Phakoemulsifikation mit Aspiration
ohne simultan erfolgende Irrigation und die anschlie3ende Implantation der
Mikroinzisions-IOL durch 2 Parazentesen — im Gegensatz zur koaxialen MICS (C-
MICS) ohne zusatzlichen Tunnel [58, 143-145]. In Abh&ngigkeit von der verwendeten
IOL ist ggf. eine Erweiterung der Parazentesen zur Implantation der Kunstlinse
notwendig. Initial fielen eine erhéhte Nachstarrate und ein erhéhtes Risiko der
Dezentrierung der IOL nach MICS auf [146, 147], diese Komplikationen sind inzwischen

jedoch durch Verwendung optimierter IOL beherrschbar [148-150].
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Es wurde nachgewiesen, dass eine Reduktion der Schnittgré3e zu einer erhdhten
Wundstabilitat und einem verminderten iatrogen induzierten Astigmatismus fuhrt [149,
151-154]. Die Datenlage beztiglich anderer potenzieller Vorteile wie eine reduzierte
postoperative Entziindungsinduktion, ein geringerer Endothelzellverlust und eine
schnellere postoperative Visusrehabilitation nach MICS erscheint dagegen noch
kontrovers [44, 148, 149, 153-158].

Die Induktion von Aberrationen héherer Ordnung der Kornea durch B-MICS, C-MICS
und SICS wurde durch diverse Arbeitsgruppen untersucht und stellte sich zumeist als
nicht signifikant dar [136, 148, 154, 159]. Denoyer et al. mal3en dabei jedoch nach SICS
im Vergleich zu MICS signifikant hohere Werte folgender Aberrationen: RMS der 3. bis
6. Ordnung, Dreiblatt 3. Ordnung, Dreiblatt-dhnliche und RMS der 3. Ordnung [44].

In der Studie von von Sonnleithner et al. konnte 2014 kein signifikanter Unterschied der
okularen Aberrationen héherer Ordnung (HOA), der spharischen Aberration und des
Komas zwischen drei aberrationsneutralen 10L, die nach B-MICS durch eine 1,4 mm,
nach C-MICS durch eine 1,8 mm oder nach Kleinschnitt-Kataraktchirurgie (SICS) durch

eine 2,2 mm messende Inzision implantiert wurden, festgestellt werden [149].

Wahrend die Implantation einiger Standard-IOL mittels MICS moglich ist, werden zur
Optimierung der Ergebnisse spezielle Mikroinzisions-IOL stetig steigender Anzahl und
geeignete Injektoren entwickelt. Seit einigen Jahren sind auch verschiedene speziell fur
die Implantation nach Mikroinzisions-Kataraktchirurgie entwickelte aspharische 10L

erhaltlich.

2.2.3.5 Aktuelle Studienlage

Seit Entwicklung der asphérischen Intraokularlinsen fihrten zahlreiche Autoren
klinische Studien und Untersuchungen am Augenmodell zur Evaluation der optischen
Abbildungsqualitat und Messung der Aberrationen im Vergleich zu spharischen 10L
durch. Dabei wurden in den meisten Studien ein vergleichbarer Hochkontrastvisus und
eine bessere mesopische und bzw. oder photopische Kontrastsensitivitat oder eine

vorteilhaftere PSF bzw. MTF bei Verwendung von aspharischen Modellen bestatigt
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[102, 139, 160-179]. Lediglich in vereinzelten Arbeiten zeigten sich keine signifikanten
Unterschiede der Kontrastsehfahigkeit [180, 181].

Auch der Vergleich einer sphéarischen Blaufilter-IOL mit einer aberrationsnegativen 10L
ohne Blaufilter erbrachte eine bessere Kontrastsensitivitat unter photopischen und

mesopischen Bedingungen nach Implantation der aspharischen Linse [182].

Als vorteilhaft stellte sich in einigen Vergleichsstudien zudem eine reduzierte

Blendempfindlichkeit nach Implantation aspharischer IOL heraus [161, 170, 183].

Die Erwartung einer reduzierten okuléaren spharischen Aberration nach Verwendung
einer aberrationsneutralen oder —negativen IOL wurde zumeist erfullt [139, 141, 160,
171,172,174, 175, 180, 181, 183-185].

Uberschaubarer stellt sich aktuell die Anzahl der Arbeiten dar, die verschiedene
aspharische I0L hinsichtlich der o0.g. Kriterien untereinander vergleichen. Die

Ergebnisse dieser Studien weichen zudem teils deutlich voneinander ab (s. Diskussion).

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit konnte keine publizierte Studie
eruiert werden, die diese funktionellen Parameter inklusive ihrer Prifung unter
Blendung nach Implantation verschieden konzipierter aspharischer IOL unter
Einschluss einer Mikroinzisions-1OL, die durch einen nur 1,4 mm breiten Schnitt

implantiert werden kann, untersuchte.

2.3 Fragestellung dieser Arbeit

Das primare Ziel der vorliegenden Arbeit ist, anhand einer retrospektiven klinischen
Vergleichsstudie Aussagen dartiber zu gewinnen, ob sich nach Implantation einer
aberrationsnegativen oder aberrationsneutralen aspharischen Kunstlinse mittels
Kleinschnitt-Technik oder Implantation einer aberrationsneutralen IOL mittels
bimanueller Mikroinzisions-Kataraktchirurgie beziglich der photopischen Kontrast- und
der Da&mmerungssehfahigkeit mit und ohne Blendung bei natirlicher Pupille signifikante

Unterschiede ergeben.
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Zudem sollen die postoperativen Aberrationen héherer und niederer Ordnung nach
Implantation der verschiedenen IOL verglichen werden. Weitere sekundére Ziele stellen
die Auswertung von eventuellen Komplikationen intraoperativ und wahrend des
Nachbeobachtungszeitraums und die korrigierte und unkorrigierte
Hochkontrastsehscharfe dar.
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3 PATIENTEN UND METHODEN

3.1 Patienten

3.1.1 Auswahlprozess

Zur Beantwortung der genannten Fragestellungen wurde in der Universitats-Augenklinik
der Charité Berlin am Campus Virchow-Klinikum eine retrospektive monozentrische
klinische Studie durchgefihrt. Die Extraktion der Daten erfolgte aus den Krankenakten
eines Kollektivs von Patienten, die sich zwischen Juni 2007 und Oktober 2014
studienunabhangig auf eigenen Wunsch bei klinisch signifikanter Cataracta senilis einer
Kataraktoperation mit Implantation einer der drei unten genannten, zu diesem Zeitpunkt
regular in der Klinik verwendeten asphéarischen monofokalen IOL von einem der beiden
erfahrenen Katarakt-Chirurgen P.R. oder E.B. in zufélliger Verteilung implantiert
bekommen hatten. Die kornealen und okularen Aberrationen waren praoperativ nicht
ermittelt worden und wurden daher bei der Auswahl der Intraokularlinse durch den

Operateur nicht bertcksichtigt.

Die ethischen Aspekte der Studie wurden der an der Medizinischen Fakultat Charité —
Universitatsmedizin Berlin geltenden Satzung der guten wissenschaftlichen Praxis und
der Deklaration von Helsinki folgend bertcksichtigt, das Berliner Datenschutzgesetz
(BInNDSG) wurde erfullt.

Alle Akten der 0.g. Patienten, die sich mindestens einen Monat nach der
Kataraktoperation zur postoperativen Kontrolluntersuchung inklusive der unter 3.2.1
beschriebenen Untersuchungen noch einmal in der Klinik vorgestellt hatten, wurden
konsekutiv von M.R. hinsichtlich des Vorliegens der folgenden Ein- und
Ausschlusskriterien gepruft und die anonymisierten Daten ggf. in die Auswertung
eingeschlossen. Die Patienten mussten alter als 18 Jahre sein und durften keine
bekannte bzw. funduskopisch sichtbare Aderhaut-, Netzhaut-, Glaskorper- oder
Sehnervpathologie aufweisen. Zudem wurden Augen mit bereits vor oder nach der
Kataraktoperation erfolgter chirurgischer Intervention oder Laserbehandlung, einem

Astigmatismus tber 2,0 Dioptrien, Schwachsichtigkeit (Amblyopie),
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Hornhauterkrankungen bzw. -triibungen, Linsenkapseldefekten, akuten oder
chronischen okuléaren entziindlichen Prozessen, erhbhtem Augeninnendruck,
bekannten Gesichtsfelddefekten oder Farbsehstérungen, neurodegenerativen

Erkrankungen oder pupillenmodifizierender Medikation ausgeschlossen.

3.1.2 Demografische Daten des Patientenkollektivs

In die Studie wurden 18 Augen von 18 Patienten mit einer implantierten
aberrationsneutralen Akreos™ Adapt AO IOL, 17 Augen von 17 Patienten mit der
aberrationsneutralen Mikroinzisions-IOL Incise® MJ14T und 14 Augen von 14 Patienten

mit einer aberrationsnegativen Tecnis® ZA9003 IOL eingeschlossen.

Die praoperative Untersuchung war in der Incise®-Gruppe zwischen 1 und 48 Tage und
in den beiden anderen Gruppen 1 bis 122 Tage vor der Kataraktoperation durchgefiihrt
worden, die Erhebung der postoperativen Daten war frihestens 1 Monat und
spatestens 6 (Akreos™-Gruppe) bzw. 13 Monate (Incise®- und Tecnis®-Gruppe) nach

der Kataraktoperation erfolgt.

Eine Ubersicht liber die Mittelwerte mit Standardabweichung des Alters der Patienten
zum Operations- bzw. Untersuchungszeitpunkt, der Anzahl der rechten bzw. linken
Augen und die Geschlechterverteilung innerhalb der drei Studiengruppen gibt Tabelle
3.1.2a.
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Akreos™ Incise® Tecnis®

Adapt AO MJ14T ZA9003
Alter bei OP [Jahre]
MW (+ SD) 69,67 (+9,02) |73,29 (+7,62) |73,07 (+11,88)

min./max. 50/ 83 53/ 89 44/ 90
Alter bei Untersuchung [Jahre]
MW (+ SD) 69,83 (+ 9,05) 74,94 (+7,49) 73,29 (+11,79)

min./max. 50/ 83 54/ 90 44/ 90

Geschlecht [n]

ménnlich 11 (61,1%)  |5(29,4 %) '8 (57,1 %)
weiblich 7 (38,9 %) 12(70,6%) |6 (42,9%)
Auge [n]

rechts 12 (66,7%) 9 (52,9%) '8 (57,1 %)
links 6(33,3%) 8 (47,1%) 6 (42,9 %)

Tab. 3.1.2a: Demografische Daten des Patientenkollektivs
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3.2 Methoden

3.2.1 Retrospektiv erhobene Daten

3.2.1.1 Préaoperative Befunde

Dem Standard der Augenklinik folgend waren praoperativ ambulant bzw. bei der
stationéaren Aufnahme eine ophthalmologische Anamnese und Untersuchung mit
objektiver Refraktionsbestimmung, subjektivem Refraktionsabgleich, Bestimmung des
unkorrigierten und bestkorrigierten Fernvisus, Inspektion des vorderen Augenabschnitts
an der Spaltlampe, Funduskopie in medikamentdser Mydriasis und Biometrie mittels
IOLMaster® (Version 5.4.3.0002; Carl Zeiss Meditec, Inc., Californien, U.S.A.) oder
Lenstar LS 900® (Haag-Streit AG, Koniz, Schweiz) durchgefihrt und der Patient
mindlich und schriftlich ausfihrlich Gber die Operation aufgeklart worden.

3.2.1.2 Intraokularlinsen

Zu den Eigenschaften der drei untersuchten CE-zertifizierten Hinterkammerlinsen,
namlich der aberrationsneutralen Akreos™ Adapt AO (Bausch & Lomb, Inc., Rochester,
New York, U.S.A.), der erst seit 2014 erhaltlichen aberrationsneutralen Mikroinzisions-
IOL Incise® MJ14T (Bausch & Lomb, Inc., Rochester, New York, U.S.A.) und der
aberrationsnegativen Tecnis® ZA9003 (Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana,
California, U.S.A) siehe Tabelle 3.2.1.2a.
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Akreos™ Adapt AO

[186]

Incise ® MJ14T

[187]

Tecnis ® ZA9003

[188]

Material

Inzisionsgrofie

,wound-assist“- bzw.
Andock-Technik; 1,8
mm bei coaxialer

Implantation

hydrophiles Acrylat, | hydrophiles Acrylat, |hydrophobes Acrylat,
UV-Filter UV-Filter UV-Filter
Brechungsindex 1,46 1,47 1,47
Optik asymmetrisch bikonvex bikonvex, modifizierte
bikonvex prolate Vorderflache
(Vorderflache (weniger gekrimmt)
weniger gekrimmt
als Rickflache)
Sphérische 0 pm 0 pm -0,27 pm (bei 6 mm
Aberration Pupillengrof3e)
Optik- 6 mm 6 mm 6 mm
Durchmesser
notwendige 2,8 mm 1,4 mm bei biaxialer 2,8 mm
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Design

einstuckig, 0°
Anwinkelung der 4
Haptiken, ,Square-
edge-Technologie®
und 360°-Barriere

gegen Nachstar

einstuckig, 3°-10°
Anwinkelung der 4
Haptiken (je nach
dpt), 360° scharfe
Kante auf der
hinteren Optikseite
(Radius < 5 pm)

dreistiickig, 6°

Anwinkelung der

PMMA-Haptiken,
,Opti-Edge-Design“ =
abgerundete vordere,
schrage seitliche und

scharfe hintere
Kante, Kontakt tber
360° mit Kapselsack

Gesamt-

Durchmesser

11,0 mm: von 10,0
bis 15,0 dpt

10,7 mm: von 15,5
bis 22,0 dpt

10,5 mm: von 22,5
bis 30,0 dpt

11 mm (0 bis +30dpt)

13 mm

Dioptrien-

Bereich

+10,0 bis +30,0 dpt in

Schritten von 0,5 dpt,
+1,0 bis +9,0 in

Schritten von 1,0 dpt

+10,0 bis +30,0 dpt in

Schritten von 0,5 dpt,
0 bis +10,0 dpt in

Schritten von 1,0 dpt

+10,0 bis +30,0 dpt in
Schritten von 0,5 dpt

A-Konstante 118,0 118,4 119,1
(akustisch)
\Vorderkammer- 496 mm 5,2 mm 5,6 mm
tiefe (ACD;
akustisch)

Tab. 3.2.1.2a: Produktdetails der untersuchten Intraokularlinsen
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3.2.1.3 Operationsverfahren

Die chirurgische Intervention mit ihrer Vor- und Nachbereitung war im Rahmen der
regularen klinischen Operationstatigkeit, also unabhangig von der Studie, gemal des
Standards der Augenklinik entweder in Lokalanasthesie durch peribulbare Injektion von
Xylonest® 2 % (Wirkstoff: Prilocain-HCI) oder Xylocain® 2 % (Wirkstoff: Lidocain-HCI),
Naropin® (Wirkstoff: Ropivacainhydrochlorid) (AstraZeneca GmbH, Wedel,
Deutschland) und Hylase® ,Dessau” (Wirkstoff: Hyaluronidase; Riemser Pharma
GmbH, Greifswald — Insel Riems, Deutschland) mit anschlieRender Okulopression mit
ca. 25 mm Hg fir 10 Minuten und nach intravendéser Gabe von 2 mg Dormicum®
(Wirkstoff: Midazolamhydrochlorid; Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen,
Deutschland) oder in Vollnarkose erfolgt.

Eine medikamentdse Pupillenerweiterung war mittels Augentropfen, die 25 mg/g
Phenylephrin-Hydrochlorid und 5 mg/g Tropicamid enthalten, hervorgerufen worden.
Nach Desinfektion der periokuldren Region und der Augenoberflache mit Braunol®
(Wirkstoff: Povidon-lod, 7,5%ig bzw. 1:10 verdinnt; B. Braun Melsungen AG,
Melsungen, Deutschland) und lokaler Applikation von Suprarenin® (Wirkstoff:
Epinephrin 0,1 %; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland)
waren bei geplanter Implantation einer Akreos™ Adapt AO IOL oder Tecnis® ZA9003
IOL zwei Parazentesen und ein astigmatismus-reduzierender, posterior limbaler
cornealer Tunnelschnitt mit einer 2,75-mm-Lanze angelegt worden, bei vorgesehener
Verwendung einer Incise® IOL lediglich zwei 1,4 mm weite Inzisionen bei 2 Uhr und 10
Uhr.

Nach Eingehen in die Vorderkammer, Durchfiihrung der Kapsulorhexis, ausgiebiger
Hydrodissektion und -delineation und Phakoemulsifikation unter Verwendung des
Stellaris™ Vision Enhancement System (Bausch & Lomb, Rochester, New York,
U.S.A.) war das Absaugen der Linsenreste und eine Kapselpolitur erfolgt. Die
Implantation der Akreos™ Adapt AO IOL oder Tecnis® ZA9003 IOL war nach
lamellierender Erweiterung der Inzision auf 3,3 mm unter Verwendung des
Viskoelastikums DisCoVisc® (Wirkstoffe: 1,65 % Hyaluronsaure, 4 % Chondroitinsulfat;
Alcon Pharma GmbH, Freiburg, Deutschland) in den Kapselsack vorgenommen

worden, die Mikroinzisions-IOL Incise® war dagegen ohne Erweiterung mit dem
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Inserter Viscojet™-Bio 1.5 (Medicel AG, Wolfhalden, Schweiz) mittels Andocktechnik

eingefuhrt worden.

Nach Absaugen des Viskoelastikums, Auffullens der Vorderkammer mit BSS® steriler
Spullésung (Alcon Pharma GmbH, Freiburg, Deutschland) war Refobacin® 40
(Wirkstoff: Gentamicinsulfat; Merck Serono GmbH, Darmstadt, Deutschland) unter die
Bindehaut injiziert worden, Dexagent®-ophthal® Augensalbe (Wirkstoffe:
Dexamethason, Gentamicinsulfat; Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Berlin,
Deutschland) und ein Monokulus-Verband appliziert worden. Die weitere postoperative
Lokaltherapie war mittels Isoptomax® Augentropfen finfmal taglich und Isoptomax®
Augensalbe (Wirkstoffe: Dexamethason, Neomycin, Polymyxin-B-Sulfat; Alcon Pharma
GmbH, Freiburg, Deutschland) zur Nacht fir mind. 10 Tage bzw. im Verlauf nach

Mal3gabe des niedergelassenen Augenarztes erfolgt.

3.2.1.4 Postoperative Befunde

3.2.1.4.1 Patientenbefragung

Die Patienten waren im Rahmen der postoperativen Untersuchung tber selbst oder
durch die behandelnden niedergelassenen Augenarzte bemerkte unerwiinschte
postoperative Ereignisse oder zwischenzeitlich erfolgte Interventionen befragt worden.
Eventuelle Veranderungen der ophthalmologischen und allgemeinen Medikation und

Krankheitsgeschichte waren erfasst worden.

3.2.1.4.2 Refraktionsbestimmung und Visusprifung

Nach automatischer Ausmessung der Refraktion des operierten Auges mit dem
Refraktometer KR-8100 (Topcon Inc., Paramus, New Jersey, U.S.A.), dessen
Funktionsweise auf dem Scheiner-Prinzip beruht, war ein subjektiver
Refraktionsabgleich unter Verwendung des automatischen Phoropters Visutron Plus
(Moéller-Wedel GmbH & Co. KG, Wedel, Deutschland) erfolgt.
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Die Bestimmung der zentralen Tagessehschéarfe des operierten Auges war mit jedem
Patienten in demselben Raum unter Verwendung des Sehzeichen-Projektors M 1000
(Moéller-Wedel GmbH & Co. KG, Wedel, Deutschland) nach Teil 5 der DIN 58 220 mit
Zahlenreihen im Abstand von 5 m durchgefiihrt worden. Fir die statistische Auswertung

wurde der unkorrigierte und bestkorrigierte monokulare Visus in logMAR verwendet.

3.2.1.4.3 Spaltlampenmikroskopie inklusive Tonometrie und Funduskopie

Es waren an jeweils derselben Spaltlampe (Haag-Streit AG, Kbniz, Schweiz) eine
ausfuhrliche Vorder- und Hinterabschnittsuntersuchung, zuerst in Miosis und nach
Durchfihrung der weiteren Untersuchungen in durch oben genannte Phenylephrin-
Tropicamid Augentropfen hervorgerufener Mydriasis erfolgt. Beurteilt worden waren
dabei Lider, Bindehaut, Hornhaut, Vorderkammer, Iris, Pupille, Linsenkapsel und
Position der I0OL, Sehnervscheibe, Makula, Glaskorper und Netzhaut. Abnorme
Befunde, wie z.B. eine in Mydriasis auffallige Dezentrierung der IOL oder eine
Nachstarbildung waren gegebenenfalls notiert worden. Der Augeninnendruck war

mittels Applanationstonometrie nach Goldmann in mm Hg bestimmt worden.

3.2.1.4.4 Prufung des photopischen Kontrastsehens ohne und mit Blendung

Der photopische Niedrigkontrastvisus ohne und mit Blendung war am Humphrey-
Autorefraktometer Modell HAR 570 (Allergan, San Leandro, California, USA) ermittelt

worden.

Nach Zentrierung des Studienauges zum Erreichen eines optimalen Einblickes in das
Gerat war nach integrierter automatischer Messung und Korrektur der Refraktion durch
Vorschaltung eines Linsensystems, inklusive Vernebelung zur
Akkommodationsentspannung, eine monokulare Prifung des Studienauges mit dem
Jow-contrast“-Programm erfolgt. Bei diesem Programm werden den Dezimalvisusstufen
0,1 bis 0,8 entsprechend Snellen-Optotypen, die einen relativen Kontrast von 13 % zur

Hintergrundbeleuchtung mit 160 cd/m? aufweisen, auf einer optisch im Unendlichen
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liegenden Tafel prasentiert [189]. Abh&ngig von der Visusstufe ist bei diesem Gerat auf
jeder Tafel eine Kombination aus zwei bis sechs Zahlen und Buchstaben, wobei die
Anzahl der Zeichen mit der Erh6hung der Visusstufe ansteigt, abgebildet. Der Patient
war aufgefordert worden, alle Zeichen der Reihe nach zu benennen, begonnen worden
war stets mit den 0,1-er Optotypen. Bei Erkennen von mindestens 60 % der
dargebotenen Zeichen war die Tafel als gelesen bewertet worden, bei mehr als 40 %

falsch benannten Zeichen war der erste Prifungsteil beendet worden.

Anschliel3end war die gleiche Prifung noch einmal nach Zuschalten zweier
Blendlichter, die Uber bzw. unter der Optotypenreihe lokalisiert sind und mit einer
Leuchtdichte von 18.400 cd/m? eine Beleuchtungsstarke von insgesamt 36,8 Lux auf
der Cornea herstellen, erfolgt [189].

Fur die statistische Auswertung wurde der unter diesen beiden Konditionen erreichte
maximale Visus in logMAR umgerechnet.

3.2.1.4.5 Prufung des mesopischen Kontrastsehens ohne und mit Blendung

Nach ca. 15-minttigem Aufenthalt mit geschlossenen Augen in dem vollstandig
abgedunkelten Testraum war eine monokulére Prifung des Dammerungssehens des
Studienauges an dem Einblickgerat Mesotest Il Typ 62800 (Oculus Optikgerate GmbH,
Wetzlar, Deutschland) durchgefuihrt worden. Als Sehzeichen wird bei diesem Geréat der
Landoltring nach Teil 7 der DIN 58220 in der Visusstufe 0,1 in acht moglichen
Positionen angeboten, die virtuelle Entfernung des Zeichens betragt 5 m [190].

Es war eine monokulare Prifung des Studienauges unter Verwendung der zuvor
ermittelten subjektiven besten Refraktion mittels handelsiblicher Steckbrille mit
aspharischen Glasern erfolgt. Nach korrekter Positionierung des Kopfes des Patienten
in der Einblickdichtung waren jeweils funf Landoltringe in den vier Kontraststufen 1:23,
1:5, 1:2,7 und 1:2, die das Verhaltnis der Leuchtdichte des Optotypen zur Leuchtdichte
des Umfeldes beschreiben und auf Aulhorn und Harms zuriickgehen, prasentiert
worden [191]. Zunachst war die Darbietung der vier Kontraststufen in absteigender
Reihenfolge ohne Blendung bei einer Umfeldhelligkeit von 0,032 + 0,003 cd/m?, dann in

gleicher Weise mit Blendung durch eine integrierte Lichtquelle im Winkel von 3° mit
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einer Beleuchtungsstarke von 0,35 + 0,03 Lux in der Pupillenebene bei einer
Umfeldhelligkeit von 0,1 + 0,01 cd/m? erfolgt [192]. Diese Leuchtdichten wurden bei der
Gerateentwicklung gewahlt, weil sie nach Aulhorns und Harms Untersuchungen denen
entsprechen, die am Rande eines Scheinwerferkegels eines Fahrzeuges auf nachtlicher

trockener bzw. regennasser Strafl3e im Mittel herrschen [191].

Bei korrekter Angabe von mindestens drei der funf dargebotenen Zeichen war die
Kontraststufe als richtig erkannt vermerkt worden, bei drei oder mehr Fehlbenennungen

der funf dargebotenen Optotypen war der Untersuchungsteil beendet worden.

Kontraststufe nach Landoltring dunkler als
. . |OgCSWeber
Aulhorn und Harms Umfeldhelligkeit um
1:23 95,7% 0,02
15 80% 0,10
1:2,7 63% 0,20
1:2 50% 0,30

Tab. 3.2.1.4.5a: Kontraststufen-Eigenschaften [193]

Zur Auswertung erfolgte eine Kategorisierung der vom jeweiligen Studienauge
erreichten Kontraststufe ohne und mit Blendung nach Erreichen bzw. Nichterreichen der
Grenzkontraste fur die verschiedenen Fihrerscheinklassen gemal der Empfehlungen
der Verkehrskommission der DOG. Tabelle 3.2.1.4.5b zeigt die Mindestanforderungen,

die aktuell bei der Bewertung der Nacht- bzw. Dammerungsfahrtauglichkeit gelten [194].
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Fuhrerscheinklassen Forderung der Erkennung folgender

Kontraststufe nach Aulhorn und Harms

A, Al, A2 (Motorrad)
AM (Moped, Trike)

B, BE (PKW) 123
L, T (Arbeits-/ Zugfahrzeug)

C, C1, CE, C1E (LKW) Lo
Taxi

D, D1, DE, D1E (Bus) 1:2,7

Tab. 3.2.1.4.5b: Anforderungen an das mesopische Kontrastsehen je
Fuhrerscheinklasse [193]

3.2.1.4.6 Pupillometrie

Die photopische und mesopische Pupillengréf3e des Studienauges war mit Hilfe des
Compact Integrated Pupillograph (AMTech Pupilknowlogy GmbH, Dossenheim,
Deutschland) bestimmt worden. Das Gerat nutzt Infrarottechnologie und eine CCD
(Charge-coupled Device) Zeilenkamera und eine Videokamera, um die Pupille zu
scannen und unter anderem den Pupillendurchmesser auf 0,05 mm genau zu
bestimmen. Die erhobenen Messwerte werden mit der AMTech-Software LoOK! auf

einem angeschlossenen Laptop verwaltet.

Im vollstdndig abgedunkelten Untersuchungsraum, dessen einzige Lichtquelle der vom
Patienten abgewandte Laptop-Bildschirm war, war nach 10-minttiger Dunkeladaptation
eine automatische Messung des horizontalen Pupillendurchmessers bei Fernfixation

unter durch ein geréteeigenes LED-Licht erzeugten mesopischen Konditionen erfolgt.
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3.2.1.4.7 Messung der kornealen Wellenfront

Die postoperativen Hornhautaberrationen waren im vollstandig abgedunkelten Raum
mit dem Videokeratoskop Keratron® Scout (Optikon 2000 S.p.A., Rom, Italien)
gemessen worden, welches das Placido-Prinzip verwendet: Aus der mittels Infrarotlicht
durchgefiihrten Vermessung der auf die Kornea-Vorderflache projizierten 28
Placidoringe erfolgt die Erstellung einer Hornhauttopographie. Unter Verwendung der
zugehdrigen Software (Version 3.5.0) wird aus den kornealen Hohendaten durch
Anwendung des Snellen”schen Brechungsgesetzes die korneale Wellenfront des
untersuchten Auges errechnet und mithilfe von Zernike-Polynomen dargestellt. Als

Referenz gilt dabei ein theoretisches, ideales, aspharisches Hornhautmodell.

Mindestens funf Messungen pro Studienauge der Akreos™- und Tecnis®-Gruppe
waren erfolgt und aus diesen die drei vom Gerét und Untersucher nach den Kriterien
Bildscharfe, Zentrierung, Fixation, Lidspaltenweite und Vorhandensein stérender
Reflexionen, wie sie z.B. durch den Tranenmeniskus oder Wimpern hervorgerufen
werden konnen, als qualitativ am hochwertigsten und als reproduzierbar bewerteten

Aufnahmen ausgewahlt worden.

Aus diesen Aufnahmen wurden bei der Datenerhebung im Rahmen der Studie fur einen
zentralen Hornhautdurchmesser von 3 mm, 5 mm und den, der am n&chsten am
individuellen mesopischen Pupillendurchmesser lag (in 0,25-mm-Schritten), die
korneale sphérische Aberration und der totale RMS-Wert der Aberrationen hoherer

Ordnung berechnet und der jeweilige Durchschnittswert fur die Auswertung verwendet.
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Abb. 3.2.1.4.7a: Beispiel einer Ergebnisdarstellung nach kornealer Wellenfrontmessung

mit dem Keratron®-Scout-Gerat

Aufgrund mangelnder Verfugbarkeit des Keratron®-Scout-Gerates im Verlauf der
Studie war keine Ermittlung der kornealen Aberrationen der Incise®-Gruppe damit
erfolgt. Es war stattdessen das im Folgenden aufgefiihrte Aberrometer, mit dem auch
die Messung der okularen Wellenfrontfehler erfolgte, verwendet worden. Auch bei
diesem Geréat wird die Berechnung der kornealen Aberrationen anhand der nach dem
Placido-Prinzip erstellten Hornhauttopografie durchgefuhrt. Zur Auswertung gelangte
der jeweilige Durchschnittswert der als Root-mean-square angegebenen
Wellenfrontfehler bzw. der spharischen Aberration fur das zentrale Hornhautareal mit
dem Durchmesser der individuellen mesopischen Pupillenweite.

3.2.1.4.8 Messung der okularen Wellenfront

Die Aberrationen des gesamten Auges waren bei den Patienten mit Akreos™ Adapt AO
IOL oder Tecnis® ZA9003 IOL mit dem WaveScan Wave-Front™ System (VISX,

Advanced Medical Optics, Inc., Santa Ana, California, USA) bestimmt worden. Die
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Messungen erfolgen bei diesem Gerat nach der Hartmann-Shack-Methode. Dabei
werden durch die Pupille parallel zur Blickachse in das Auge eintretende Lichtstrahlen
nach ihrer Reflektion an der Netzhaut und nach ihrem Austritt durch die Pupille
analysiert. Eine CCD-Kamera detektiert die von Mikrolinsen eines Linsenarrays, das im
Abstand der Brennweite f des Detektors positioniert ist, auf sie fokussierte Teilstrahlen
der Wellenfront. Aus der Detektion der Verschiebung der Fokuspunkte der realen
Wellenfront gegen die der Referenzwellenfront, die von einer Kalibriernormale erzeugt
wird, erfolgt mithilfe der zugehdrigen Software die Rekonstruktion der Wellenfront unter

Verwendung von Zernike-Polynomen [195, 196].
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Abb. 3.2.1.4.8a: Beispiel einer Ergebnisdarstellung nach okularer Wellenfrontmessung

mit dem WaveScan®-Geréat
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Aufgrund der Mdglichkeit der Anderung des Pupillenschwerpunkts mit konsekutiver
Anderung der gemessenen Abbildungsfehler durch Verwendung von Mydriatika und
zwecks Ermittlung der beim Patienten unter nattrlichen Bedingungen vorherrschenden
Aberrationen waren die Messungen bei nicht medikamentts erweiterter Pupille unter

mesopischen Konditionen durchgefiihrt worden [197].

Aufgrund einer Verfugbarkeitsanderung wahrend des Untersuchungszeitraumes der
retrospektiv eingeschlossenen Patienten war nur ein Teil der Akreos™- und Tecnis®-
Gruppe mit dem WaveScan®-Gerat untersucht worden und die Bestimmung der
okularen Aberrationen der Augen, die eine Incise® MJ14T IOL erhalten hatten, mit dem
iTrace® Aberrometer (Tracey Technologies, Houston, Texas, U.S.A.) erfolgt. Dieses
Gerat verwendet die Raytracing-Technologie zur Ermittlung der okuléren Aberrationen.
Bei einer Messung werden innerhalb von ca. 250 Millisekunden nacheinander 64 zur
Blickachse parallele Laserstrahlen mit einer Wellenlange von 785 nm viermal durch die
Pupille projiziert. Ein linearer Positionssensor (,x-y-Scanner®) detektiert den jeweiligen
Punkt des Auftreffens auf der Netzhaut. Mithilfe der integrierten Software werden die
Strahlenverlaufe rekonstruiert und daraus die Aberrationen des gesamten Auges unter

Verwendung von Zernike-Koeffizienten berechnet [196].

Wegen der durch den Apparat hervorgerufenen Helligkeit war eine Ermittlung der
Aberrationen bei nattrlicher mesopischer Pupillenweite bei der mit dem iTrace®-Gerat
untersuchten Gruppe nicht mdglich gewesen. Daher war hier eine medikamentdse
Mydriasis mittels der 0.g. Phenylephrin-Tropicamid Augentropfen zur Durchfiihrung der
Aberrationsmessung und eine durch die Software ermdglichte nachtragliche
Begrenzung des zu messenden Areals unter Beriicksichtigung der zuvor ermittelten,

individuellen mesopischen Pupillenweite erfolgt.

Wie bei der kornealen Aberrationsmessung waren auch bei der Bestimmung der
okularen Aberrationen pro Studienauge mindestens finf Messungen bei Fernfixation
und eine Auswahl der besten ein bis drei Aufnahmen unter Zuhilfenahme der Qualitats-
und Reproduzierbarkeitsbewertung der integrierten Software erfolgt. Vor der
gruppenspezifischen Auswertung wurde fur jedes Auge der Durchschnitt der ermittelten
Werte der auszuwertenden Zernike-Koeffizienten (sphérische Aberration, Koma,

Dreiblatt) und des totalen RMS-Wertes der Aberrationen héherer Ordnung berechnet.
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3.2.2 Statistische Auswertungen

Die erhobenen Daten wurden in eine Excel®-Tabelle (Microsoft Office 2007, Microsoft
Corporation, Redmond, Washington, U.S.A.) Ubertragen und zur statistischen
Auswertung in IBM® SPSS® Statistics 22 (International Business

Machines Corporation, Armonk, New York, U.S.A.) importiert.

Die deskriptive Statistik, die jeweils Fallanzahl, Mittelwert, 95%-Konfidenzintervall fur
den Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum beinhaltete, und die
spezifischen Tests zur Uberpriifung auf signifikante Unterschiede wurden nach IOL-
Gruppen unterteilt durchgefiihrt. Die Tests erfolgten zweiseitig, Testergebnisse mit

einem p-Wert < 0,05 wurden als signifikant angenommen.

Vor Auswahl und Ausfiihrung der im Ergebnisteil angegebenen Tests erfolgte stets eine
Uberprifung der Daten auf Normalverteilung mittels Quantil-Quantil-Diagramm und

Kolmogorov-Smirnov-Test mit Signifikanzkorrektur nach Lilliefors.

Nach Durchflhrung einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA = analysis of
variance) kam im Fall von signifikanten Mittelwertunterschieden im Anschluss der
jeweils im Ergebnisteil angegebene Post-hoc-Spannweitentest unter Berlcksichtigung
der mittels Levene-Test Uberpriften Varianzhomogenitat und der Stichprobenumfange

zur Verwendung.

Wenn die Voraussetzungen fir die Anwendung eines parametrischen Tests nicht erfillt
waren, wurde eine nichtparametrische Prifung mittels Mann-Whitney-U-Test bzw.
Kruskal-Wallis-Test mit anschlielRenden paarweisen Vergleichen mit Anpassung der

Signifikanz nach der Bonferroni-Methode durchgefiihrt.

Die Analyse der mesopischen Kontrastsensitivitat nach den Kriterien der
Nachtfahrtauglichkeit der DOG erfolgte mittels Kreuztabellen und Chi-Quadrat-Tests.

Die grafische Darstellung der Ergebnisse erfolgte entweder mittels Histogramm oder
Boxplots. Letztere zeigen Median, 25. und 75. Perzentil, Maximum und Minimum, sowie
ggf. Ausreil3er, welche mindestens 1,5 Boxlangen von der Box entfernt sind, als Kreis
bzw. extreme Ausreil3er, die mindestens 3 Boxlangen von der Box entfernt liegen, als

Sternchen an.
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4 ERGEBNISSE

4.1 Auswertung der demografischen Daten

Die Verteilung des Alters zum Operationszeitpunkt bzw. bei der postoperativen
Untersuchung, das Geschlechterverhaltnis sowie die Anzahl der rechten bzw. linken
Augen waren in den verschiedenen, nach IOL unterteilten Gruppen des Patienten-
kollektivs ohne signifikanten Unterschied (p = 0,461 2, p =0,3952, p = 0,133 bzw.
p =0,699b; 2= ANOVA, P = Chi-Quadrat-Test nach Pearson).

4.2 Auswertung der pra- und postoperativen Refraktions-, Achsenlangen- und
IOL-Brechkraft-Bestimmung

Die praoperative Refraktion und die Achsenlange sind in Tabelle 4.2a
gruppenspezifisch zusammengefasst. Das sphéarische Aquivalent und die Sphiare zum
Zeitpunkt der Voruntersuchung zur Katarakt-Operation wiesen signifikante Unterschiede
zwischen der Tecnis®- und Akreos®-Studiengruppe auf (p = 0,037 bzw. p = 0,043;
ANOVA, Bonferroni-Test).

Die postoperative Refraktion, die Brechkraft der implantierten IOL und die Abweichung
von der Zielrefraktion waren demgegenuiber ohne signifikanten Unterschied zwischen

den drei Gruppen, wie aus Tabelle 4.2b ersichtlich ist.
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MW (+ SD)

min./max.

Sphéare [D]
MW (+ SD)

min./max.

Zylinder [D]
MW (+ SD)

min./max.

MW (+ SD)

min./max.

Achsenlange [mm]

Spharisches Aquivalent [D]

Akreos™ Incise® Tecnis®
Adapt AO MJ14T ZA9003
-0,97 (£2,68) [-0,49 (+2,21) |+1,21 (+2,03)
6,5/ +2,5 |

-0,46 (+ 2,91)
-6,25/ +3,25

-1,01 (+ 0,57)
-2,0/-0,5

23,65 (+ 1,21)
21,51/ 26,29

45,38/ +2,0

-5,0/+2,25

121,91/ 24,71

-0,16 (£ 2,22) |

-0,66 (£ 0,53) |
20000

123,23 (+0,84)

1,75/ +6,25

+1,66 (+ 1,93)

1,5/ +6,25

-0,91 (+ 0,65)

-2,0/0,0

23,80 ( 0,92)

122,15/ 25,19

Signifikanz

0,0352

0,034 2

0,151°

0,2652

Tab. 4.2a: Praoperative Refraktion und Achsenlange; 2 = ANOVA, b = Kruskal-Wallis-

Test
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Akreos™ Incise® Tecnis®

Adapt AO MJ14T ZA9003 Signifikanz
Spharisches Aquivalent [D] 0,161b
MW (+ SD) -0,39 (+1,12) (-0,83 (+0,96) [-0,54 (0,71)
min./max. -3,0/+0,88  -3,50/+0,62 -1,50/+0,38
Sphare [D] 0,210°
MW (+ SD) -0,08 (+1,16) |-0,48 (+0,98) [-0,02 (+0,74)
min./max. 3,0/ +1,0 -3,0/+1,0  -1,0/+1,0
Zylinder [D] 0,099°
MW (+ SD) -0,61(+0,48) [-0,71(+0,53) [-1,04 (+0,58)
min./max. -1,50/ 0,0 -1,75/00  -2,0/-0,25
Linsenstarke [D] 0,5002
MW (+ SD) 20,69 (+2,38) 21,56 (+2,10) 21,00 (+ 1,98)
min./max. 17,0/ 24,0 116,0/24,5  119,0/25,0
Betrag der Abweichung von Zielrefraktion [D] 0,1612
MW (+ SD) 0,46 (£0,37) 0,77 (x0,53) 0,68 (z 0,56)
min./max. 0,0/1,13 10,0/ 2,0 0,0/1,5

Tab. 4.2b: Postoperative Refraktion, Brechkraft der implantierten IOL und Abweichung
von der Zielrefraktion; 2 = ANOVA, b = Kruskal-Wallis-Test
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4.3 Auswertung der intra- und postoperativen Komplikationen

Die Kataraktoperation liel3 sich nach Operationsberichtangaben an allen
eingeschlossenen Augen ohne Komplikationen durchfihren. Auch bei der in dieser
Studie ausgewerteten postoperativen Kontrolluntersuchung hatte kein Patient ein
aktuelles oder zwischenzeitliches unerwiinschtes Ereignis des betreffenden Auges
angegeben. Im Rahmen der Spaltlampenuntersuchung, Applanationstonometrie und
Funduskopie des operierten Auges hatte sich ebenfalls bei keinem der

eingeschlossenen Patienten ein pathologischer Befund gezeigt.

4.4 Auswertung der Pupillometrie

Unter mesopischen Bedingungen lag die Pupillengréf3e im Mittel bei 4,43 (£ 1,06) mm,
4,65 (£ 0,81) mm bzw. 4,72 (x 1,0) mm in der Akreos™-, Incise®- bzw. Tecnis®-
Gruppe, die Unterschiede waren nicht signifikant (p = 0,667; ANOVA).

4.5 Auswertung der Visusbestimmung unter photopischen Konditionen

4.5.1 Unkorrigierter und bestkorrigierter Fernvisus pra- und postoperativ

Alle Patienten erreichten bei der postoperativen Untersuchung einen bestkorrigierten
Dezimalvisus in der Ferne von 0,8 oder besser. Die Mittelwerte, Standardabweichungen
und Spannweiten des pré- und postoperativen bestkorrigierten Visus in logMAR sind
nach IOL-Gruppen unterteilt in Abbildung 4.5.1a dargestellt. Weder der préoperative
noch der postoperative bestkorrigierte Visus unter photopischen Konditionen wies
signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen auf (p = 0,059 bzw.

p = 0,176; Kruskal-Wallis-Test). Der mittlere postoperative unkorrigierte Fernvisus in
logMAR betrug in der Akreos™-Gruppe 0,16 (+ 0,33), in der Incise®-Gruppe (0,20
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+ 0,25) und in der Tecnis®-Gruppe 0,15 (x 0,15) und war ebenfalls ohne signifikante
Differenz (p = 0,496; Kruskal-Wallis-Test).

20 36 hpréuperativer
1,077 o L3 bestkorrigierter
Fernvisus [logMAR]
postoperativer
Wbesthorrigierter
0 & Fernvisus [logMAR}
0,6
0 4
0,27
OI[:'_ _________________ a _______________________ I ______________________ ﬁ _______
-0.27

[ I I
Akreos™ Adapt  Incise® MJ14AT  Tecnis® ZA9003
AQ

IOL-Gruppe

Abb. 4.5.1a: Pré- und postoperativer bestkorrigierter Fernvisus (p = 0,059 bzw.
p =0,176)

4.5.2 Photopische Visusbestimmung bei geringem Optotypen-Kontrast ohne und

mit Blendung

Der mittels Humphrey-Autorefraktor® Model 570 ermittelte bestkorrigierte mittlere
Fernvisus bei einem Kontrast der Snellen-Optotypen von 13 % unter photopischen
Bedingungen ohne Blendung und unter Blendung ist nach Studiengruppen aufgeteilt in
der Grafik 4.5.2a abgebildet. Ein signifikanter Unterschied zwischen den
Studiengruppen fand sich sowohl bei Prifung ohne als auch mit Blendung (p = 0,788
bzw. p = 0,941; Kruskal-Wallis-Test) nicht.
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Die Differenz zwischen dem erreichten logMAR-Visus ohne Blendung und unter
Blendung als Parameter fur die durch Blendung induzierte Visusbeeintrachtigung lag
bei -0,068 (£ 0,077), -0,047 (x 0,087) bzw. -0,007 (x 0,149) logMAR in der Akreos™ -,
Incise®- bzw. Tecnis®-Gruppe, der Unterschied zwischen den Gruppen war nicht
signifikant (p = 0,520; Kruskal-Wallis-Test).

48 3 Miedrigkantrastvisus
1.0 * 8‘139 ohne Blendung
48 [logMAR
Miedrigkontrastvisus
| Junter Blendung
[logMAR]
0 6
0 6
0 4 T

i (] =

0.0+

| | |
Akreos™ Adapt AQ  Incise®MJU14T  Tecnis® ZAS003
IOL-Gruppe

Abb. 4.5.2a: Postoperativer bestkorrigierter Niedrigkontrastvisus ohne Blendung und
unter Blendung (p = 0,788 bzw. p = 0,941)

4.6 Auswertung der unter mesopischen Konditionen erhobenen
Kontrastsensitivitat ohne und mit Blendung

In den folgenden Balkendiagrammen ist die Anzahl der Augen, die monokular die
Anforderungen der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) an das

(beidaugige) Dammerungssehen fur die Fahrerlaubnisklassen A, A1, AM, B, BE, L und
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T (unten zusammenfassend ,A/B“ genannt) bzw. C, C1, CE, C1E und Taxifahrer (unten

zusammenfassend ,C“ genannt) erfullten, dargestellt.

Nach dieser Unterteilung ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Augen

mit implantierter Akreos™- bzw. Tecnis®-10L.:

Die DOG-Anforderungen an das Dammerungssehen ohne Blendung fur die zwei 0.9.
Fahrerlaubnisklassen-Gruppierungen wurden von deutlich mehr Augen mit der
aberrationsneutralen Akreos™-IOL erfullt (p = 0,029 bzw. p = 0,022; Chi-Quadrat-Test
nach Pearson), wohingegen jeweils kein signifikanter Unterschied im Vergleich der
soeben genannten zwei IOL zu der aberrationsneutralen Mikroinzisionslinse

nachweisbar war.

Unter Blendung zeigte sich im Gegensatz dazu ein etwas besseres Abschneiden der
Augen mit Incise®-10L, wahrend die Augen mit der Akreos™-IOL am schlechtesten
abschnitten. Der Unterschied zwischen den Gruppen war jedoch nicht signifikant

(p = 0,153 bzw. p = 0,403; Chi-Quadrat-Test nach Pearson).

nachtfahrtauglich
nicht

1007 nachtfahrtauglich

Anteil [%)]

Akreos™ Adapt AC  Incise® MJ14T  Tecnis® ZAS003
I0L-Gruppe

Abb. 4.6a: Nachtfahrtauglichkeit ohne Blendung Fahrerlaubnisklasse A/ B (p = 0,029)
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Akreos™ Adapt AD  Incise® MJ14T  Tecnis® ZA9003
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Abb. 4.6b: Nachtfahrtauglichkeit bei Blendung Fahrerlaubnisklasse A/ B (p = 0,153)

nicht

nachtfahrtauglich

tnachtfahrtauglich
1007

80

Anteil [%6]

Akreos™ Adapt AD  Incise®MJ14T  Tecnis® ZAS003
IOL-Gruppe

Abb. 4.6¢c: Nachtfahrtauglichkeit ohne Blendung Fahrerlaubnisklasse C (p = 0,022)
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Abb. 4.6d: Nachtfahrtauglichkeit bei Blendung Fahrerlaubnisklasse C (p = 0,403)

4.7 Auswertung der postoperativen Aberrationsmessungen

4.7.1 Korneale Aberrationen

4.7.1.1 Spharische Aberration

Die mittlere spharische Aberration des zentralen 5 -mm-Durchmessers der Korneae
betrug in der Akreos™-Gruppe 0,242 (£ 0,281) um, in der Incise®-Gruppe 0,148 (+
0,088) pum und in der Tecnis®-Gruppe 0,195 (+ 0,164) um, diese Verteilung war ohne
signifikanten Unterschied (p = 0,829; Kruskal-Wallis-Test).

Bei der Berechnung fur die zentralen 3 mm lag der Mittelwert in der Akreos ™-Gruppe
bei 0,022 (= 0,024) um und in der Tecnis®-Gruppe bei 0,030 (x 0,034) um, bei der
Kalkulation fir den Hornhautdurchmesser, der sich jeweils am nachsten an der

individuellen mesopischen Pupillengréf3e befand (in 0,25mm-Schritten), ergab sich fur
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das soeben zuerst genannte Patientenkollektiv ein Mittelwert von 0,181 (x 0,299) pum
und fur letzteres ein Mittelwert von 0,202 (+ 0,238) um. Auch hier ergab sich kein
signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (p = 0,820 bzw. p = 0,095;
Mann-Whitney-U-Test).

4.7.1.2 Gesamte HOA

Die Root-mean-square-Werte der kornealen Aberrationen héherer Ordnung— gemessen
mit dem Wavescan®-Gerét - betrugen bei den 9 evaluierten Augen der Akreos ™-
Studiengruppe im Mittel 0,964 (x 0,770) um und bei den 9 gemessenen Korneae der
Tecnis®-Gruppe im Mittel 1,006 (£ 0,509) um. In der Incise®-Gruppe lag der Mittelwert
bei 0,381 (+ 0,134) um, der Unterschied zwischen dieser mittels iTrace®-Gerat
gemessenen Gruppe und den beiden anderen war statistisch signifikant (p< 0,001;
Kruskal-Wallis-Test, paarweiser Vergleich mit Signifikanzanpassung), wahrend die
Werte der Akreos™- und Tecnis®-Gruppe sich untereinander nicht signifikant
unterschieden (p = 0,596; Mann-Whitney-U-Test).

4.7.2 Okulare Aberrationen

4.7.2.1 Spharische Aberration

Die gruppenspezifischen Mittelwerte der spharischen Aberrationen des gesamten
Auges in um bei (angenaherter) individueller mesopischer Pupillenweite sind in
Abbildung 4.7.2.1a dargestellt. Es zeigte sich eine signifikant geringere mittlere okulare
sphéarische Aberration bei den 9 (mittels Wavescan® untersuchten) Augen der Tecnis®-
Gruppe im Vergleich zu den 10 mit dem gleichen Gerat gemessenen Augen der
Akreos™-Gruppe (p = 0,007; ANOVA, Bonferroni-Test) und auch im Vergleich zur
(mittels iTrace® gemessenen) mittleren spharischen Aberration der 17 Incise®-Augen
(p = 0,001; ANOVA, Bonferroni-Test).
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Zwischen den beiden zuletzt genannten Gruppen bestand kein signifikanter Unterschied
(p = 1,000; ANOVA, Bonferroni-Test).

404 28

30—

10— 42

o] =

44
Q

Spharische Aberration des gesamten Auges [pm]

1 T T
Akreos™ Adapt AQ Incise® MJ14T Tecnis® ZA9003
IOL-Untergruppe

Abb. 4.7.2.1a: Okulare spharische Aberration (p = 0,007 fur Akreos™- vs. Tecnis®-IOL,
p = 0,001 fur Incise®- vs. Tecnis®-IOL, p = 1,0 fur Akreos™- vs. Incise®-10L)

4.7.2.2 Sonstige Aberrationen

In Grafik 4.7.2.2a sind die gruppenspezifischen Mittelwerte der Aberrationen hoherer
Ordnung als RMS-Wert, des Koma und des Dreiblattes des gesamten Auges bei
(angendaherter) individueller mesopischer Pupillenweite abgebildet. Bei der Auswertung
fiel eine statistisch signifikante Differenz zwischen den hinsichtlich der RMS der HOA
der untersuchten Augen der Incise®-Patienten und denen der anderen beiden Gruppen
auf: Die Mittelwerte der Akreos™- und Tecnis®-Untergruppen (10 bzw. 9 Augen) waren
signifikant niedriger als der Mittelwert der Incise®-Gruppe (17 Augen) (p = 0,011 bzw.

p = 0,006; ANOVA, Bonferroni-Test), wahrend sich die Werte der beiden erstgenannten
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Gruppen nicht signifikant voneinander unterschieden (p = 1,000; ANOVA, Bonferroni-
Test). Beim Vergleich der Koma- und Dreiblatt-Werte zwischen den drei Gruppen
zeigten sich hingegen keine signifikanten Unterschiede (p = 0,725 bzw. p = 0,671,
Kruskal-Wallis-Test bzw. ANOVA).

HOA RMS okular
1,04 =[um]
T Coma akulér [um]
[ Trefail okular [um]
26
0,6+ *
33
*
0,6
10 DEB
04— *
36
3 0
o]
0,27 é
(8]
0,0

[ I [
Akreos™ Adapt AO  Incise® MJ14T  Tecnis® ZAS003
IOL-Untergruppe

Abb. 4.7.2.2a: Okulare Aberrationen héherer Ordnung: RMS HOA, Koma und Dreiblatt
(RMS HOA: p = 0,011 fir Akreos™- vs. Incise ®-IOL, p = 0,006 fur Tecnis®- vs.
Incise®- I10L, p = 1,0 fur Akreos™- vs. Tecnis®-10L; Koma: p = 0,725; Dreiblatt:
p=0,671)

55



5 DISKUSSION

5.1 Relevanz der vorliegenden Arbeit

Diese Studie beleuchtet funktionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten unter
Berucksichtigung der okularen Wellenfrontmessungen nach Implantation einer
aberrationskorrigierenden und zweier aberrationsneutraler IOL, von denen eine die
neuartige Moglichkeit bietet, durch einen 1,4-mm-Schnitt eingefuhrt werden zu kénnen.
Diverse asphérische IOL haben im direkten Vergleich mit sphéarischen IOL in
zahlreichen Studien u.a. Vorteile im Bereich der mesopischen und bzw. oder
photopischen Kontrastsensitivitat aufgezeigt und gehdren daher in vielen Kliniken
bereits zu den standardmafig im Rahmen der Katarakt-Operation verwendeten
Modellen [102, 160, 162, 164, 165, 169, 198]. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser
Arbeit existierten zudem bereits einige Publikationen, die in vivo die Aberrationen und
funktionellen Ergebnisse nach Katarakt-Operation mit Einsetzen von unterschiedlich
konzipierten asphéarischen monofokalen 10L, teils inklusive Mikroinzisions-IOL,
verglichen [41, 137, 149, 173, 174, 199-206]. Soweit bekannt, ist dies jedoch die erste
Arbeit, die einen Vergleich der oben genannten drei IOL-Typen untereinander im

Hinblick auf das Dammerungssehvermdgen ohne und mit Blendung beinhaltet.

5.2 Einordnung der funktionellen Ergebnisse

Zwischen den hier verglichenen drei verschieden konzipierten asphéarischen IOL zeigten
sich keine signifikanten Unterschiede bezlglich des postoperativen Fernvisus und der
photopischen Kontrastsehfahigkeit ohne und mit Blendung (in logMAR bzw. logCS). Ein
signifikanter Unterschied ergab sich zugunsten der aberrationsneutralen Akreos™-IOL
bei der Untersuchung des Dammerungssehvermégens ohne Blendung nach den

Nachtfahrtauglichkeitskriterien der DOG-Leitlinien.

In zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Promotionsarbeit verdffentlichten

klinischen Studien, die aspharische IOL untereinander hinsichtlich der 0.g. Parameter
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vergleichen, zeigten sich bei photopischen Funktionsprifungen tberwiegend ahnliche,
jedoch bei mesopischen auch teils deutlich abweichende Ergebnisse:

Die in der vorliegenden Studie im Mittel erreichte bestkorrigierte Sehscharfe fur die
Ferne in logMAR lag in allen drei Gruppen in einem Bereich um Null, der auch in
anderen Arbeiten ermittelt wurde [41, 148, 175, 200, 201]. Alle in dieser Arbeit zitierten
Studien, die verschiedene asphérische IOL untereinander verglichen, fanden keinen
signifikanten Unterschied der bestkorrigierten Hochkontrastsehschérfe in der Ferne und
einen deutlichen postoperativen Anstieg im Vergleich zu den préaoperativen Werten [41,
173, 174, 199-201, 203, 204, 207].

In dieser Studie war der Visus aufgrund der im regularen klinischen Alltag
durchgeflihrten Prufung mittels in 5 m projizierter Zahlenreihe und nicht wie in den
zitierten prospektiven klinischen Studien mittels EDTRS-Tafeln geprift worden, was die

diesbeziigliche Aussagekraft und Vergleichbarkeit mit anderen Studien etwas reduziert.

Dass die Prufung der photopischen Hochkontrastsehscharfe zur Erfassung feiner,
jedoch oft alltagsrelevanter Unterschiede der optischen Abbildungs- und
Wahrnehmungsqualitat gesunder, erkrankter oder wie im vorliegenden Fall
pseudophaker Augen allein nicht ausreichend ist, sondern die Bestimmung der
Kontrastempfindlichkeit unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen bzw. die
Bestimmung der Sehschérfe bei niedrigem Kontrast wichtige weitere Erkenntnisse
liefert, wurde durch mehrere Autoren bestatigt [161, 208-213]. Daher wurde auch in der
vorliegenden Studie der Fokus auf die Kontrastsehféhigkeit gerichtet und dieser mittels
anerkannter, praxisnaher Testmethoden bestimmt. Beim Vergleich ist zu beachten,
dass die im Folgenden zitierten Studien Uberwiegend andere Priftafeln bzw. Gerate zur
Bestimmung der photopischen und mesopischen Kontrastwahrnehmung, namlich
Uberwiegend auch unter photopischen Konditionen solche zur Ermittlung der

Kontrastsensitivitat anstelle der Niedrigkontrastsehschéarfe, verwendeten.

Johansson et al. fanden drei Monate postoperativ keinen signifikanten Unterschied der
bestkorrigierten Niedrigkontrastsehscharfe und der photopischen und mesopischen
Kontrastempfindlichkeit zwischen Augen mit aberrationsneutraler (Akreos™ Adapt AO)
und aberrationsnegativer (Tecnis® Z9000; AMO, Santa Ana, California, U.S.A.) IOL
[41]. Ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen aberrationsneutralen und-

negativen IOL hinsichtlich der photopischen und mesopischen Kontrastsensitivitat
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zeigte sich in den Studien von Nabh et al., Shentu, Tang und Yao und den zwei Studien
der Arbeitsgruppen um Caporossi [173, 174, 199, 201].

In der Arbeit von Denoyer et al. wiesen dagegen die Augen mit aberrationsnegativer
IOL (Tecnis® Z9000) eine signifikant bessere mesopische Kontrastsensitivitat bei
mittleren und hohen Frequenzen (3,75cpd, 7,5cpd, 15cpd und 30cpd) auf, wahrend die
Augen mit der aberrationsneutralen I0OL (SofPort® AO; Bausch & Lomb, Inc.,
Rochester, New York, U.S.A.) eine bessere Kontrastempfindlichkeit unter photopischen
Bedingungen bei 7,5 cpd und 15 cpd zeigten. Die Patienten mit aberrationsnegativer
IOL gaben passend zu diesen Ergebnissen eine hdohere Zufriedenheit beim nachtlichen
Autofahren an [200].

Auch in einer Studie von Jafarinasab et al. stellte sich die photopische und mesopische
Kontrastsensitivitat bei niedrigen Frequenzen am besten nach Implantation einer Tecnis
® ZA9003 und bei hohen Frequenzen bei Verwendung einer AcrySof ® 1Q SN60WF
(Alcon, Fort Worth, Texas, U.S.A.) mit -0,2 um SA im Vergleich mit der
aberrationsneutralen Akreos™ Adapt AO und einer spharischen IOL dar. Bei 6 cpd
zeigte sich jedoch unter mesopischen Konditionen kein signifikanter Unterschied der
Kontrastsehfahigkeit zwischen der aberrationsneutralen, den zwei

aberrationsnegativen und der sphérischen IOL [204].

Kurz et al. konnten bei ihren Vergleichen zwischen einer aberrationsnegativen und einer
spharischen Mikroinzisions-IOL mit vergleichbarem sonstigen Design keine
signifikanten Unterschiede der mesopischen Kontrastsensitivitat ohne und mit Blendung
nachweisen [162].

Unter Blendung zeigte sich in der vorliegenden Studie eine deutlich schlechtere
mesopische Kontrastsehfahigkeit, wobei sich diese etwas - jedoch nicht signifikant -
besser nach Implantation der aberrationsneutralen Mikroinzisions-IOL darstellte. Ein
unmittelbarer Zusammenhang dieses Ergebnisses mit den Mittelwerten der okularen SA
bzw. der RMS der HOA ist in dieser Studie nicht erkennbar, wobei zu beachten ist, dass
die Aberrationsmessungen in zwei Gruppen nicht bei allen Augen durchgefthrt worden
waren. Die Details des IOL-Designs und patientenabhéangige Faktoren, die
erwiesenermalden einen Einfluss auf das Ausmal3 von Blendungsphdnomenen haben

(Optikkantenscharfe, Optikdurchmesser, Flachenkrimmung, Refraktionsindex bzw.
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Pupillengro3e, Alter, postoperative Refraktion, Linsenkapselveranderungen), waren
ohne entsprechende Abweichung in den verschiedenen Patientengruppen [214-217].

In der Untersuchung von Naycheva mit dem Mesoptometer | wiesen gesunde junge
Probanden zwischen 22 und 32 Jahren am besseren Auge eine mesopische
Kontrastsensitivitat in logCS von im Mittel 0,76 (x0,13) auf, wahrend Probanden im Alter
von 50 bis 66 Jahren mit klaren brechenden Medien einen Mittelwert von 0,63 (x 0,13)
und 62- bis 84-jahrige (Durchschnitt 75,9) Probanden mit signifikanter Katarakt im Mittel
nur 0,12 (x 0,14) erreichten [218].

Bei ihrer Prifung mit dem Mesoptometer Il (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar,
Deutschland) fanden Scharwey, Krzizok und Herfurth folgenden Prozentsatz der
augengesunden Probanden mit einer korrigierten Tagessehscharfe von mind. 0,63, der
binokulér die Kontraststufe 1:5 ohne bzw. mit Blendung nicht erkannte, also als
nachtfahruntauglich eingestuft wurde: 0 % bzw. 21,4 % bei Personen in der 7.
Lebensdekade und 20 % bzw. 40 % in der 8. Lebensdekade [219]. Zu schlechteren
Ergebnissen kamen GroRR3kopf et al. 1998 bei Untersuchung der Nachtfahrtauglichkeit
Pseudophaker: 59 % des im Mittel 68,8 Jahre alten Patientenkollektivs mit beidseitiger
spharischer monofokaler IOL und bestkorrigierter Tagessehschérfe von mindestens 0,7
erfullten binokular die Anforderungen fir Nachtfahrtauglichkeit, die damals noch jeweils
eine Stufe strenger als in Tabelle 3.2.1.4.5b angegeben waren, nicht. Es fiel dabei eine
hohe Altersabhangigkeit auf: Die unter 60 Jahre alten Trager einer sphérischen
monofokalen IOL waren alle nachtfahrtauglich, bei den tber 70-jahrigen waren es nur
noch 22,2 %. Bei monokularer Prifung erkannten 36,5% der Augen mit monofokaler
IOL und 51,2 % der Augen des im Mittel 66 Jahre alten Kollektivs der Patienten mit
beginnender Katarakt unter Blendung nicht die Stufe 1:23 und waren damit nach den
aktuellen Kriterien als nicht nachtfahrtauglich eingestuft worden [220]. Nach
Implantation asphérischer IOL befanden Holzer et al. 53 % ihrer Studienpatienten bei
binokularer Prifung nach den alten, scharferen Kriterien flr nachtfahrtauglich [221].
Kretz et al. fanden nach Implantation einer aberrationskorrigierenden Tecnis® ZCB00
keine signifikanten Unterschiede bei der photopischen und mesopischen
Kontrastsensitivitatsprifung mit und ohne Blendung im Vergleich mit phaken Patienten
jeweils gleichen Alters [222], wéhrend in der Studie von Eppig et al. alle untersuchten
spharischen, aberrationsfreien (u.a. Akreos™ Adapt AO) und aberrationskorrigierenden

(u.a. Tecnis® ZA9003) IOL bei Prifung der photopischen und mesopischen
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Kontrastsensitivitat (ohne Blendung) zu signifikant besseren Ergebnissen bei der
Gegenuberstellung einer gleichaltrigen phaken Kontrollgruppe fuhrten [206]. Innerhalb
des pseudophaken Kollektivs dieser Studie fiel ein signifikant besseres Abschneiden
nach Implantation einer aberrationsnegativen 10L auf, wohingegen kein Unterschied
zwischen den Augen mit aberrationsneutralen bzw. sphéarischen IOL nachgewiesen
werden konnte.

Im Vergleich zu den zitierten Studien, die die Dammerungssehfahigkeit mittels
Mesoptometer bestimmten, fallt ein insgesamt schlechteres Abschneiden der Patienten
aller Gruppen in der vorliegenden Studie auf. Als wahrscheinliche, dies zumindest
partiell erklarende Faktoren sind hier die fehlende Binokularitat bei der Prifung und das
hohere Patientenalter zu nennen. Aulhorn und Harms berichteten bereits 1970 Uber
eine Abnahme des Dammerungssehvermogens mit steigendem Alter [191].
Verschiedene Autoren konnten in ihren Studien nachweisen, dass bei einem nicht
unerheblichen Anteil von Fahrzeugfuhrern, die an einem Verkehrsunfall beteiligt waren,
eine reduzierte Kontrastempfindlichkeit und eine gesteigerte Blendungsempfindlichkeit
vorlagen [223, 224]. In Zusammenschau mit der demografischen Entwicklung in den
meisten westlichen Landern gewinnen diese Aspekte zunehmend an Relevanz. Nach
einer Berechnung des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
werden in Deutschland im Jahr 2050 ca. 5 Millionen mehr Personenkraftwagen im
Besitz von Senioren tber 65 Jahren sein als noch 2002 [225]. In zahlreichen
europaischen Landern sind regelmafige Fahrtauglichkeitstests fur Fuhrerscheinbesitzer
im Seniorenalter bereits Pflicht, in Deutschland wird dies seit einigen Jahren heftig
debattiert.

Seit der Anderung der Anlage 6 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) vom 01.07.2011
wird fUr alle Fahrerlaubnisbewerber, die sich einer augenérztlichen bzw.
arbeitsmedizinischen Begutachtung unterziehen mussen, auch eine Prufung der
Dammerungs- oder Kontrastsehfahigkeit und Blendungsempfindlichkeit mit daftr
geeigneten Geraten, zum Beispiel dem Mesotest (Oculus Optikgerate GmbH, Wetzlar,
Deutschland), gefordert [226]. Aus einem Nichterflillen der Anforderungen resultiert die
gutachterliche Empfehlung eines Nachtfahrverbots bzw. entsprechender

risikomindernder Auflagen fir den Bewerber [194].
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Zudem wurde ein Zusammenhang zwischen einer erhéhten generellen Unfallgefahr
und reduzierter Kontrastempfindlichkeit festgestellt: Lord und Dayhew identifizierten

diese als Risikofaktor fur Stlirze élterer Menschen [227].

Dies unterstreicht die Bedeutung des Ziels der Verbesserung der photopischen und
mesopischen Kontrastsehfahigkeit und Verminderung der Blendungsempfindlichkeit
durch die Auswahl einer diesbezlglich optimalen Kunstlinse im Rahmen der
Kataraktoperation.

In der vorliegenden Studie ergeben sich Hinweise darauf, dass die Implantation einer
Akreos™ Adapt AO IOL sich im Gegensatz zu den anderen beiden IOL als besonders
sinnvoll bei Patienten, die auf ein gutes Zurechtkommen in der Dammerung

angewiesen sind, erweisen kénnte.

Trotz der klar definierten Ein- und Ausschlusskriterien dieser Studie kbnnen sonstige
individuelle Einflussfaktoren externer, organischer oder kognitiver Natur auf die
funktionellen Ergebnisse nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Mittels stets im selben
Raum und an denselben Geraten durchgefiihrter postoperativer Prifungen war fur
jeden Patienten eine vergleichbare Untersuchungssituation geschaffen worden.
Dennoch ist eine Auswirkung von nicht durch die erfolgten Standarduntersuchungen
erfassbaren personlichen Konditionen (wie z.B. ein unterschiedliches
Motivationsniveau, subklinische Auspragungen okularer bzw. systemischer
Erkrankungen oder als physiologisch anzusehende degenerative Prozesse der an der
visuellen Wahrnehmung beteiligten neurosensorischen Komponenten, die
bewiesenermalRen einen Einfluss auf die Kontrast- und Dammerungssehfahigkeit haben
kénnen) wie in jeder anderen Studie, die subjektive Funktionsprifungen beinhaltet,
moglich [228-230]. Durch die homogene Altersverteilung in den drei Studiengruppen ist
eine Uberragende bzw. asymmetrische Auswirkung solcher Faktoren auf die
Vergleichbarkeit innerhalb der Studie jedoch als unwahrscheinlich einzustufen. Ein
Einfluss des unterschiedlich langen Zeitraumes zwischen Operation und

Nachuntersuchung kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Faktor, der Auswirkungen auf die retinale Abbildungsqualitat nach
Kunstlinsenimplantation hat, ist die intraokulare IOL-Position. Verschiedene Arbeiten

demonstrierten, dass eine Dezentrierung und in geringerem Ausmal3 auch eine
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Verkippung aberrationsnegativer IOL zu einer Verschlechterung der optischen
Abbildungsqualitat fihren kénnen [67, 231]. Eine Verschlechterung der MTF ist bei
einer aberrationsnegativen Tecnis®-10L im Vergleich zu einer spharischen IOL nach
Angaben von Holladay et al. jedoch erst ab einer Dezentrierung von 0,5 mm oder
Verkippung von mehr als 7° zu erwarten [102]. In einer theoretischen Arbeit fanden
Bonague-Gonzalez, Bernal-Molina und L6pez-Gil fur 5-mm-Pupillen einen kritischen
Wert von 0,363 mm Dezentrierung, ab dem der positive Effekt einer
aberrationskorrigierenden IOL auf den RMS-Wert der okularen HOA nicht mehr
vorhanden ist [232]. Zudem stellte sich in deren Berechnungen die Pupillengrdl3e als
relevanter beeinflussender Faktor dar: Je gré3er die Pupille ist, desto geringer ist die

Toleranz der Dezentrierung.

Der Umstand der weitgehenden Unabhangigkeit der optischen Abbildungsqualitat
aberrationsneutraler IOL von der IOL-Position, wie er z.B. durch Eppig et al.
beschrieben wird, bietet einen potenziellen Vorteil dieser IOL gegeniber den
aberrationskorrigierenden Kunstlinsen, die in der genannten Studie ungeféhr ab einer
Dezentrierung von £0,3 mm eine schlechtere MTF im Vergleich mit den
aberrationsneutralen 10L zeigten, wahrend sie bei optimaler Zentrierung bessere
Ergebnisse als diese erbrachten [233]. Verschiedene Autoren fanden mittels
Auswertung von Scheimpflug-Aufnahmen oder Purkinje-Bildern heraus, dass durch
Verwendung moderner IOL-Designs und zeitgemal3er chirurgischer Techniken die
durchschnittliche Dezentrierung und Verkippung minimiert werden kann [234, 235].
Baumeister et al. ermittelten in ihrer klinischen Vergleichsstudie einer aspharischen und
einer sphéarischen IOL Werte der Dezentrierung bzw. Verkippung deutlich unter den von
Holladay et al. definierten kritischen Grenzen und bestétigten passend dazu, dass bei
diesen geringeren Abweichungen von der optimalen IOL-Position eine Auswirkung auf
die optische Abbildungsqualitat nicht nachzuweisen ist [102, 236]. Rosales et al. fanden
eine durchschnittliche Dezentrierung aspharischer I0OL von 0,21 mm, wéahrend die
durchschnittliche Verkippung 1,54° betrug [235]. Toygar et al. berichten eine
durchschnittliche Dezentrierung von 0,26 mm nach Implantation der Incise®-10L durch
eine Mikroinzision [205]. In Zusammenschau dieser Studien erscheint die Sorge vor der
Effektaufhebung oder -umkehr durch eine suboptimale intraokuléare Position
aberrationsnegativer IOL im Vergleich zu sphérischen oder aberrationsneutralen IOL

inzwischen weitgehend vernachlassigbar. Ein Einfluss einer geringen,
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spaltlampenmikroskopisch nicht erfassten Dislokation der IOL auf die funktionellen
Ergebnisse oder auf die Aberrationsmessungen kann in der vorliegenden Studie

dennoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

5.3 Einordnung der ermittelten Aberrationen

Wie bereits in einigen anderen Arbeiten, die in vivo die okularen Aberrationen unter
Verwendung verschieden konzipierter aspharischer IOL untersuchten [41, 149, 174,
199, 200, 203, 204], zeigte sich auch hier bei vergleichbarer kornealer sphérischer
Aberration eine signifikant niedrigere okulare spharische Aberration nach Implantation
der aberrationsnegativen IOL. Der Mittelwert dieser Gruppe (0,009 £ 0,044 pm) lag
genauso wie die sich untereinander nicht signifikant unterscheidenden Mittelwerte der
Akreos™ Adapt AO-Gruppe (0,126 + 0,070 um) und der Incise®-Gruppe (0,132 +
0,0921 um) in einem &ahnlichen Bereich wie in den zitierten Studien. Dabei ist jedoch
hervorzuheben, dass hier eine Messung bei nativer mesopischer Pupillenweite erfolgte,
um Erkenntnisse Uber die individuelle, fur die Patienten im Alltag relevante Situation
gewinnen zu kdénnen. Der Pupillendurchmesser zeigte sich interindividuell sehr variabel
und im Mittel etwas geringer als die in den meisten anderen Arbeiten nach
medikamentds hervorgerufener Mydriasis zur Auswertung gelangten Pupillenweiten
(meist 5 mm oder 6 mm), dies muss bei Vergleichen beachtet werden. Die mittlere
PupillengréfRe zum Zeitpunkt der postoperativen Untersuchung in der vorliegenden
Studie war in den drei Gruppen vergleichbar und befand sich in einem ahnlichen
Bereich wie in den Arbeiten von Can et al. (4,5 + 0,5 mm) und Denoyer et al. (4,73 +
0,53 mm) [148, 200]. In ihrer Studie von 2007 fanden Denoyer et al. eine gréRere
mittlere mesopische Pupillenweite von 5,1 £ 0,7 mm bei einem etwas hdheren mittleren
Patientenalter von 79,3 £ 8,2 Jahren [160]. Andere Autoren berichten jedoch von
pseudophaken Patienten, deren Pupillendurchmesser unter mesopischen oder sogar
skotopischen Lichtbedingungen unter 4 mm lagen [162, 164]. Der Einfluss der
PupillengroRe auf die spharische Gesamtaberration des pseudophaken Auges und die
Kontrastsensitivitat wurde in zahlreichen Arbeiten untersucht. Es konnte dabei eine
deutliche Zunahme der spharischen Aberration mit steigender Pupillengré3e nach
Implantation von sphérischen IOL und teils auch nach Implantation von asphérischen

IOL gezeigt werden [201, 203, 204, 237]. Zum Teil wiesen Augen nach Implantation
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einer aberrationskorrigierenden oder -neutralen IOL jedoch auch geringere SA bei
weiterer als bei engerer Pupille auf [201, 237].

Von Sonnleithner et al. [149] maRen im Rahmen ihrer Auswertung von Aberrationen
nach Mikroinzisions-Kataraktchirurgie bei 5-mm-Pupillen eine sphérische Aberration
von 0,168 pum nach Implantation der Incise® MJ14T IOL und von -0,008 um nach
Implantation der aberrationsnegativen Tecnis® ZCB00 (AMO, Santa Ana, California,
U.S.A)). Andere Autoren ermittelten nach Kleinschnitt-Implantation verschiedener
Tecnis®-Modelle (AMO, Santa Ana, California, U.S.A.), die alle eine spharische
Aberration von -0,27 um aufweisen, eine okulare spharischen Aberration knapp tber
Null und nach Implantation aberrationsneutraler IOL etwas hohere Werte: In der Arbeit
von Johansson et al. betrug die mittlere sphéarische Aberration bei 4-mm-, 5-mm- bzw.
6-mm-Durchmesser der Pupillen nach Implantation der Tecnis® Z9000 IOL 0,01 um,
0,03 pm bzw. 0,05 um und nach Implantation der Akreos ™ Adapt AO IOL 0,07 um,
0,17 um bzw. 0,35 um. Es fiel dabei der im Vergleich grol3ere Anstieg der SA bei
zunehmender Pupillenweite in den Augen mit der aberrationsneutralen I0OL auf [41]. In
der klinischen Studie von Denoyer et al. betrug die SA ebenfalls 0,01 um bei Augen mit
implantierter Tecnis® Z9000 IOL und 0,11 um bei Augen mit aberrationsneutraler IOL
(SofPort®AQ) — gemessen bei nativer mesopischer Pupillenweite, die im Mittel bei 5,15
+ 0,77 mm lag [200]. Auch in der Verdéffentlichung von Shentu et al. werden signifikant
niedrigere Werte unter der Tecnis® Z9001 IOL (0,022 um) als unter der Akreos™ Adapt
AO IOL (0,141 pm) bei 5-mm-Pupillen beschrieben [199]. Rajabi et al. ermittelten eine
mittlere okulare SA von 0,05 um bei nativer Pupille nach Implantation der Akreos™
Adapt AO IOL [207]. Autoren, die die Aberrationen nach Implantation der
aberrationsneutralen Mikroinzisions-IOL Akreos™ Adapt AO MI60 (Bausch & Lomb,
Inc., Rochester, New York, U.S.A.) untersuchten, beschreiben Mittelwerte der okularen
spharischen Aberration, die weder deutlich von denen der o.g. durch gré3ere Schnitte
implantierten aberrationsneutralen IOL noch von den in dieser Studie nach Incise® IOL-

Implantation ermittelten abweichen: 0,16 um und 0,15 um [148, 238].

Diese zitierten und die in dieser Arbeit erhobenen Ergebnisse bestéatigen die
theoretischen Erwartungen der Reduktion der okularen sphérischen Aberration durch
Implantation aberrationsnegativer im Vergleich zur Situation nach Verwendung von

aberrationsneutralen IOL.
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In der Studie von Nabh et al. [201] fielen paradoxerweise hohere okulare sphéarische
Aberrationen nach Implantation der Tecnis® ZA9003 IOL als nach der einer AcrySof®
Natural IQ SN6OWF IOL, die eine SA von -0,2 um besitzt, und nach Implantation der
aberrationsneutralen Akreos™ Adapt AO auf: Bei 4-mm-Pupillen betrugen die Werte
0,027 pm, -0,055 pm bzw. -0,021 pm, bei 5-mm-Pupillen 0,075 pm, -0,095 pm bzw.
0,0 pm und bei 6-mm-Pupillen 0,108 pm, -0,089 um bzw. 0,02 um. Angaben Uber eine
eventuelle Dezentrierung der (insbesondere aberrationsnegativen) IOL oder sonstige
maogliche Ursachen findet sich in der Arbeit nicht. Die funktionellen Ergebnisse, d.h.
bestkorrigierter Visus, Kontrastsensitivitat und Patientenzufriedenheit inklusive
Befragung zu subjektiven Blendungsphanomenen, waren dort ohne signifikanten

Unterschied zwischen den drei Gruppen.

Auch die als Root-mean-square (RMS) zusammengefassten okuldren Aberrationen
héherer Ordnung (HOA) stellten sich in der vorliegenden Studie geringer in den Augen
dar, die eine IOL mit negativer spharischer Aberration erhalten hatten.

Auf dieses Ergebnis kamen auch Johansson et al. bei allen ausgewerteten
Pupillengréf3en und Nabh et al. bei ihrer Bestimmung der Aberrationen héherer
Ordnung bei 6 mm weiten Pupillen, wahrend dort bei 4-mm- und 5-mm-Pupillen die
HOA nach Implantation einer aberrationsneutralen Akreos™ Adapt AO im Vergleich zu
den Augen mit -0,2 um oder -0,27 um sphéarischer Aberration aufweisender 10L
niedriger gemessen wurden [41, 201]. In den Arbeiten von Denoyer et al. und von
Sonnleithner et al. ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bei Vergleichen der
HOA zwischen aberrationsneutraler und aberrationsnegativer (im Falle der
zweitgenannten Arbeit Mikroinzisions-) IOL [149, 200]. Rajabi et al. beschreiben bei
ihrem Vergleich zweier aberrationsneutraler IOL ebenfalls keinen signifikanten
Unterschied der okularen Aberrationen hoherer Ordnung [207]. Auch nach Verwendung
der aberrationsneutralen Mikroinzisions-IOL Akreos™ Adapt AO MI60 kamen Can et al.
auf einen Mittelwert der okularen HOA, der zwischen denen der beiden hier
untersuchten Gruppen mit aberrationsneutraler IOL liegt [148].

Zu erwahnen ist hierbei, dass der postoperativ ermittelte RMS-Mittelwert der kornealen
HOA in der vorliegenden Studie in der Incise®-Gruppe signifikant niedriger war als in
den anderen beiden Gruppen. Dies kénnte durch die deutlich kleinere Inzision
begriindet sein. So fanden auch Denoyer et al. signifikant geringere korneale HOA nach

Mikroinzisions-Kataraktchirurgie im Vergleich zum Status nach Kleinschnitt-Technik
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[44]. Da in der hier vorliegenden Studie praoperativ keine Wellenfrontmessung
durchgefiihrt wurde, kann keine Aussage beziiglich eines gruppendifferenten

Vorbestehens oder eines chirurgisch induzierten Anteils der HOA getroffen werden.

Bei Vergleich der kornealen Aberrationen héherer Ordnung und denen des gesamten
Auges zwischen den verschiedenen Gruppen fallt auf, dass trotz der im Vergleich zur
Akreos™- und Tecnis®-Gruppe niedrigeren kornealen Aberrationen der Mittelwert der
Gesamtaberrationen in der Incise®-Gruppe am hochsten ist. Die internen HOA, die in
erster Linie durch die IOL bestimmt werden, missen in den anderen beiden Gruppen
zum partiellen Ausgleich der kornealen HOA fiihren, wéahrend die internen Aberrationen
der Incise®-Gruppe aus ungeklartem Grund eine Steigerung des Mittelwertes der
okularen im Vergleich zu den kornealen HOA hervorrufen.

Die bei der okularen Wellenfrontmessung ermittelten Werte fir Koma (0,18 pum) und
Dreiblatt (0,14 pum) unter der 0.g. von Can et al. verwendeten aberrationsneutralen
Mikroinzisions-IOL befinden sich im &hnlichen Bereich wie die der Incise®-IOL in der
hiesigen Studie (0,195 um bzw. 0,132 um), wahrend von Sonnleithner et al. sowohl fur
die Incise® IOL als auch fur die aberrationsnegative Tecnis® ZCB00 etwas hohere, sich
jedoch untereinander nicht signifikant unterscheidende Koma-Werte erhoben [148,
149].

Denoyer et al. berichten dagegen Uber signifikant geringere Koma-Werte unter der
aberrationsneutralen SofPort® AO als unter der Tecnis® Z9000 IOL, Nabh et al. fanden
insgesamt deutlich niedrigere Werte fir Koma (Tecnis® ZA9003 -0,027 um, AcrySof®
IQ SN60OWF 0,013 pum, Akreos™ Adapt AO 0,019 pm) und Dreiblatt (-0,010 um vs.
0,018 um vs. -0,003 um) als in der hiesigen Studie [200, 201]. Nach Implantation einer
Tecnis® ZA9003 IOL zeigten sich bei Nabh et al. ein signifikant geringeres Koma (bei
4-mm-Pupille) und Dreiblatt (bei 6-mm-Pupille) im Vergleich zur AcrySof® IQ SN60WF,
jedoch kein signifikanter Unterschied dieser beiden IOL im Vergleich zur Akreos™
Adapt AO IOL [201].

Die Aberrationen héherer Ordnung mit Ausnahme der spharischen Aberration scheinen

also nicht in eindeutiger Weise von den verschiedenen IOL mit negativer oder neutraler

spharischer Aberration beeinflusst zu werden.
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Einen Vergleich der Aberrationen pseudophaker Augen von Patienten zwischen 62 und
84 Jahren, die eine aberrationsnegative (-0,2 um) AcrySof® Natural IQ SN60OWF IOL
erhalten hatten, und phaker Augen von Probanden im Alter von 20 bis 40 Jahren bzw.
zwischen 41 und 60 Jahren fiihrten Rekas et. al durch. Dabei wiesen bei 5 mm grol3en
Pupillen die Augen der jungen phaken Studienteilnehmer eine ahnlich niedrige
spharische Aberration (0,07 um) wie die pseudophaken Augen der deutlich alteren
Menschen auf (0,06 um), wahrend die élteren phaken Augen signifikant h6here Werte
zeigten (0,11um). Auch die Koma-Werte lagen in der Gruppe der alteren phaken
Personen im Mittel héher (0,18 um) als bei den pseudophaken

(0,16 pm) oder jungen phaken Augen (0,13 pum) [239]. Bei den zusammengefassten
Aberrationen hoherer Ordnung stellten sich in dieser zitierten Studie die Verhaltnisse
zwischen den drei Gruppen anders dar: Am héchsten waren die HOA der
pseudophaken Augen (0,92 um), etwas geringer stellten sie sich in den élteren phaken
(0,76 pm) und am niedrigsten in den jungen phaken Augen dar (0,54 um). Die
bestkorrigierte Hochkontrastsehscharfe unterschied sich zwischen diesen drei Gruppen
nicht, funktionelle Prifungen unter mesopischen Bedingungen oder mit reduziertem
Kontrast gehorten nicht zum Umfang der Studie. Im Vergleich zu den jungen phaken
Augen der eben genannten Untersuchung befinden sich die Werte der sphéarischen
Aberration und des Koma nach Implantation der Tecnis®-1OL mit -0,27 um SA in der
vorliegenden Studie bei etwas kleinerer mittlerer Pupillengréf3e in einem deutlich bzw.
etwas niedrigeren Bereich, wéhrend die sphérische Aberration der Augen mit
aberrationsneutraler Akreos™- oder Incise®- IOL eher auf dem Niveau der &lteren

phaken Augen der Studie von Rekas et. al liegt [239].

Bei den Aberrations-Vergleichen zwischen unterschiedlichen Studien und innerhalb der
vorliegenden Studie muss jedoch neben den verschiedenen Pupillengréf3en
berlicksichtigt werden, dass die Verwendung verschiedener Wellenfront-Messgerate mit
teils abweichenden zugrundeliegenden Prinzipien die Vergleichbarkeit vermindern kann
[240].

Nicht gesondert untersucht wurden in dieser Studie die iatrogen induzierten
Aberrationen. Ein signifikanter Einfluss von manuellen kornealen Inzisionen auf diverse
Zernike-Koeffizienten der kornealen Wellenfront, insbesondere auf Astigmatismus,
Koma, Dreiblatt und bzw. oder Vierblatt, wurden bereits durch verschiedene Autoren

nachgewiesen [241-244]. Serrao et al. fanden auch eine iatrogene Erhéhung der
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kornealen sphéarischen Aberration [245]. Dies kann potenziell zu einer Effektminderung
der aberrationskorrigierenden und -neutralen IOL fihren. Neben dem Ansatz der
wellenfrontgesteuerten Schnittfihrung [246] bietet mehreren Studien zufolge die
Minimierung der Schnittgrof3e eine diesbeziigliche Optimierungsmadglichkeit: Yao et al.,
welche die chirurgisch induzierten Aberrationen nach Katarakt-Operationen mit ca. 1,7
mm bzw. ca. 3,2 mm grof3en Inzisionen verglichen, mal3en einen signifikant geringeren
Astigmatismus nach Mikroinzision, wahrend sich bei den Aberrationen héherer Ordnung
keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen feststellen liel3en. Es fiel zudem ein
besseres Abschneiden der Mikroinzisions-Gruppe bei der Ermittlung einer der
Modulationstransferfunktionen (0,5 MTF) auf [154]. Elkady et al. und Denoyer et al.
fanden weder bei den Messungen des Astigmatismus noch bei Bestimmung der
kornealen Aberrationen héherer Ordnung signifikante iatrogen induzierte
Veranderungen nach Mikroinzisions-Kataraktchirurgie, letztere maf3en zudem
signifikant geringere okulare HOA 3. bis 6. Ordnung und niedrigere Dreiblatt-Werte
nach B-MICS im Vergleich zu C-SICS mit Implantation der gleichen
aberrationsneutralen Mikroinzisions-IOL [44, 159]. Eine andere Studie verglich die
kornealen Aberrationen nach Durchfiihrung limbusrelaxierender bzw. nicht-
limbusrelaxierender Mikroinzisionen und fand bei den Aberrationen héherer Ordnung
keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Gruppen, wahrend der
Astigmatismus in der erstgenannten Gruppe reduziert werden konnte [247]. In beiden
Gruppen fand dort keine signifikante postoperative Anderung der kornealen RMS HOA,
SA, Koma oder Dreiblatt im Vergleich zu den praoperativen Werten statt. Eine mdglichst
kleine Inzision scheint diesen Studien zufolge zum Zweck der Aberrationsoptimierung
erstrebenswert zu sein. In der vorliegenden Arbeit und in der Studie von von
Sonnleithner et al. zeigten sich bei natirlicher mesopischer Pupillenweite bzw. in
medikamentdser Mydriasis in vivo keine geringeren okularen Aberrationen nach der
Implantation aberrationsneutraler IOL durch Mikroinzisionen im Vergleich zum Zustand
nach deren Einfuhrung durch grof3ere Inzisionen, sondern in der eigenen Arbeit sogar
hohere okulare HOA-Gesamtwerte in der Incise®-Gruppe, dennoch fiel hier das
tendenziell - jedoch nicht signifikant - bessere Abschneiden der Mikroinzisionsgruppe
bei der mesopischen Kontrastsehprufung unter Blendung positiv auf [149]. Zudem sind
die sonstigen, durch verschiedene Autoren postulierten Vorteile — wie z.B. eine
beschleunigte Wundheilung und eine verbesserte Wundstabilitat, die in der

vorliegenden Studie nicht explizit untersucht wurden — zu beachten [44, 148, 149, 153-
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158]. Hinweise auf die von anderen Autoren beschriebenen Nachteile einer
Mikroinzisions-IOL-Implantation wie eine erhéhte Rate an Dezentrierung, Verkippung
oder Haptik-Dislokation fanden sich spaltlampenmikroskopisch gepruft in der
vorliegenden Arbeit nicht, hinsichtlich des fraglich erhéhten Risikos einer
Nachstarbildung kann bei in diesem Fall nicht erfolgtem Einschluss des Auges in diese
Studie keine Aussage getroffen werden [146, 147, 248].

Durch eine an den praoperativen kornealen Aberrationen orientierte, individuelle
Auswahl aus den verschiedenen erhdltlichen aberrationsneutralen oder
aberrationskorrigierenden aspharischen IOL oder durch Verwendung von
Spezialanfertigungen wird eine gezielte partielle oder vollstandige Korrektur der
spharischen Aberration moglich. Dieses Prinzip der als ,customized” bezeichneten
Linsenauswahl mit dem Ziel des Erreichens mdglichst guter funktioneller Ergebnisse bei
jedem einzelnen Patienten wird durch diverse Autoren propagiert [249-252]. Das
genaue Ausmal’ der in vivo flr eine bestmdgliche Abbildungsqualitat notwendigen
sphérischen Aberration ist jedoch noch nicht eindeutig geklart: Wahrend die
Entwicklung der ersten aberrationsnegativen IOL mit dem Ziel des Erreichens einer
okularen spharischen Aberration um Null, wie sie bei jugendlichen gesunden Augen
nachgewiesen wurde, erfolgte [102], beschreiben andere Autoren, dass ein leicht
positiver Wert von Vorteil ist. So fanden Levy et al. bei der Untersuchung von Personen
mit exzellenter Hochkontrastsehscharfe eine mittlere spharische Aberration von 0,11
um bei einer Pupillenweite von 6 mm und Beiko et al. eine bessere photopische und
mesopische Kontrastsensitivitat bei 6 cpd und 12 cpd in der Studiengruppe, in der die
Patienten unter Berticksichtigung der kornealen Aberrationen eine Tecnis® IOL mit
einem Zielwert der okularen SA von 0,1 um implantiert bekommen hatten —im
Vergleich zu jenen, bei denen aufgrund einer niedrigeren kornealen spharischen
Aberration nach Tecnis® I0L-Verwendung eine SA um Null zu erwarten war [90, 253].
Zumindest partiell bestatigten sich (wie oben im Detail beschrieben) diese
letztgenannten Beobachtungen auch in der vorliegenden Arbeit. Der potenzielle
zusatzliche Vorteil einer erh6hten Tiefenscharfe bei verbleibender geringer positiver SA,

den diverse Autoren beschreiben (s. 2.2.3.3), wurde in dieser Studie nicht ermittelt.

Wang et al. fanden in ihrer Untersuchung von zuvor myopen Augen nach wellenfront-
gestutzter brechkraftverandernder Laserbehandlung in Form der photorefraktiven

Keratektomie (PRK) einen vom residuellen Defokus abhangigen Wert der simulierten
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okularen sphéarischen Aberration zum Erreichen einer optimalen Abbildungsqualitat: Bei
einer Pupillengré3e von 6 mm stellte sich bei Emmetropie eine SA von 0 pm als
erstrebenswert dar, wahrend bei residueller Myopie von -0,5 dpt. eine SA von 0,25 pm
und bei Hyperopie von +0,5 dpt. eine SA zwischen -0,2 um und -0,3 um die besten
Ergebnisse erbrachte. Die ideale okulare sphérische Aberration fir gering myope bzw.
hyperope Augen bei Berechnung fur eine 4-mm-Pupille erbrachte in beiden Féallen
geringere Werte. Von einer vollstandigen Korrektur des Astigmatismus durch die PRK
wurde in dieser Studie ausgegangen, dessen Auswirkung auf die optimale SA also nicht
untersucht [246].

Die soeben zitierten Arbeiten betonen die Komplexitat der beeinflussenden Faktoren,
die bei dem Versuch der individuell optimierten IOL-Auswahl zu bedenken und teils
nicht exakt im Voraus zu berechnen sind. Eine sorgféaltige Rekrutierung der Patienten,
die von der individualisierten IOL-Implantation profitieren kénnten, unter
Bertcksichtigung der relevanten Faktoren wie zum Beispiel Pupillengrof3e,
Hornhautaberrationen, Zielrefraktion und der beruflich oder privat zu erwartenden
Exposition gegeniber Blendung erscheint in Zusammenschau der zitierten
Publikationen und der eigenen Studie sinnvoll. Bei Ubertragung der in publizierten
Studien gewonnenen Erkenntnisse auf die klinische Praxis ist aul3erdem zu beachten,
dass ein Grol3teil der Patienten, welche sich heutzutage einer Katarakt-Operation
unterziehen, Nebendiagnosen aufweist, die bereits eine reduzierte Kontrastsensitivitat
mit sich bringen kénnen — wie zum Beispiel ein Glaukom, Diabetes mellitus oder

sonstige neurodegenerative Erkrankungen [209, 229, 254-256].

Ein gesteigerter Kosten-, Trainings- und Organisationsaufwand bei Verwendung eines
grof3en Spektrums diverser asphéarischer und spharischer IOL im klinischen Alltag und
aufgrund der Notwendigkeit erweiterter praoperativer Untersuchungen stehen dem
postoperativen funktionellen Nutzen gegentber. Al-Sayyari, Fawzy und Al-Saleh fanden
in ihrer klinischen Studie, in der sie eine Gruppe mit erfolgter IOL-Auswahl nach dem
,customized“-Prinzip mit einer Gruppe verglichen, in der die Patienten unabhangig von
der kornealen sphérischen Aberration eine aberrationsneutrale 10L erhalten hatten,
keine signifikanten Unterschiede bei der Kontrastsensitivitatsprtfung oder

Patientenzufriedenheit [257].
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In der vorliegenden Studie fand sich zusammenfassend kein Hinweis auf eine bessere
photopische oder mesopische Sehfunktion in der Gruppe mit der theoretisch erwarteten
und in der Untergruppenanalyse bestatigten niedrigeren okularen sphérischen
Aberration. Dafir ursachlich kdnnten u.a. die begrenzte mesopische Pupillengréf3e des
uberwiegend senilen Patientenkollektivs, die oben diskutierte potenzielle Notwendigkeit
einer gering positiven Restaberration zum Erreichen einer optimalen Abbildungsqualitat
oder die bisher nur inkomplett bekannten und komplexen Beeinflussungen der
verschiedenen Ordnungen der héheren Aberrationen untereinander sein. Zudem
kénnten neuroadaptive Vorgange eine Rolle spielen: Artal et al. fanden heraus, dass ein
Stimulus Probanden schérfer erscheint, wenn er durch die tatsachlichen Aberrationen
der Person anstatt durch kinstlich veranderte Aberrationen gesehen wird, jedoch eine
Anpassung an den Status der gednderten Aberrationen héherer Ordnung mdoglich ist
[258].

Weitere Studien mit einer gréf3eren Patientenanzahl, prospektivem und bezlglich
obiger weiterer Kritikpunkte optimiertem Design erscheinen sinnvoll, um die in dieser
Studie gewonnenen Erkenntnisse in klarere Empfehlungen beziglich der Indikation zur
Implantation der verschieden konzipierten aspharischen IOL zum Erreichen der
bestmdglichen funktionellen Ergebnisse auch bei niedrigem Kontrast, in der

Dammerung und bei Blendung umwandeln zu kénnen.
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